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Introduction
Bien que les cancers demeurent la première cause de mortalité en France (150 000 décès
chaque année), ils sont également la cause de décès la plus évitable, sous réserve d’un diagnostic
suffisamment précoce. Les technologies de diagnostic et les stratégies thérapeutiques sont en
pleine révolution avec l’arrivée d’une médecine personnalisée. Le traitement est d’autant plus
efficace (et moins contraignant) que le diagnostic est précoce car la tumeur est encore petite et
localisée. De plus en plus performantes, les techniques actuelles (imagerie médicale, palpation,
analyse histologique) souffrent encore de limitations, qui entraînent parfois un diagnostic trop
tardif.
De nouvelles approches de diagnostic sont développées afin d’améliorer la sensibilité de détec-
tion et de facilité d’analyse, comme la quantification de l’ADN tumoral ou des cellules tumorales
circulant dans le sang. La présence de ce matériel biologique étant liée au développement de la
tumeur, elle est un biomarqueur non seulement à but pronostic mais aussi de suivi de traite-
ment. La détection de ces biomarqueurs émergents est devenue une voie de recherche activement
explorée. La plus importante limitation reste la difficulté à détecter efficacement ces cellules, à
cause de leur extrême rareté parmi les cellules sanguines (1 pour 1 milliard).
L’avènement de la microfluidique a permis le développement de nouvelles approches pour la
détection des cellules cancéreuses. En se basant sur les propriétés intrinsèques des cellules, qui
évoluent lors de la cancérisation, il est possible de caractériser, d’identifier et même d’isoler des
cellules cancéreuses par rapport à celles non cancéreuses. Les propriétés électrocinétiques des
cellules, mesurées avec des champs électriques appropriés, peuvent ainsi être utilisées de par leur
capacité à détecter de faibles variations.
Pour exploiter au mieux les propriétés électrocinétiques des cellules, il faut comprendre leur
origine et les facteurs les influençant. Ce manuscrit s’inscrit dans cette démarche, en étudiant
la réponse des cellules lorsqu’elles sont soumises à un champ électrique non uniforme. La mem-
brane opposant une barrière au passage du courant dans la cellule, celle-ci a un rôle de première
importance dans les propriétés électriques. Des variations dans sa composition ou son aspect
impactent la réponse de la cellule au champ imposé.
L’objectif des travaux présentés dans ce manuscrit est d’analyser la réponse des cellules hu-
maines, témoins ou modifiées, dans différents champs électriques. La compréhension des pro-
priétés électrocinétiques des cellules ouvrirait la voie au développement de nouvelles méthodes
de caractérisation ou de discrimination de types cellulaires différents.
Le premier chapitre présente en premier lieu un état de l’art des différentes méthodes de ca-
ractérisation et de discrimination des cellules, basées sur les propriétés intrinsèques des cellules.
Dans un second temps y sont décrites les forces électro-hydrodynamiques présentes lors de l’ap-
plication d’un champ électrique non uniforme et alternatif dans une suspension cellulaire. Enfin,
les méthodologies de caractérisation des propriétés diélectriques des cellules sont présentées.
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Le second chapitre explique tout d’abord les protocoles expérimentaux liés aux technologies de
puces et de plateforme microfluidique. La deuxième partie se consacre à la dimension biologique,
avec la culture de lignées cellulaires et les protocoles développés pour modifier la membrane
cellulaire.
Le troisième chapitre aborde l’électrocinétique de cellules dans son ensemble. La réponse expéri-
mentale des cellules à différentes conditions de champ électrique y est présentée, et est comparée
à une modélisation théorique. Les deux autres parties du chapitre détaillent deux méthodes de
caractérisation des cellules, en utilisant le comportement des cellules selon des conditions parti-
culières de champ électrique. La première permet de mesurer les propriétés diélectrophorétiques
des cellules, en mesurant les valeurs de la partie réelle du facteur de Clausius-Mossotti. La se-
conde se concentre sur la détermination de la fréquence de coupure par une méthode nouvelle,
basée sur la rotation des cellules dans un champ non tournant.
Enfin, le quatrième chapitre exploite chacune de ces méthodes pour une caractérisation des
cellules humaines témoins ou modifiées. La signature diélectrophorétique de cellules humaines
est mesurée, via le facteur de Clausius-Mossotti, en fonction du type cellulaire. La dernière par-
tie exploite la méthode de détermination de la fréquence de coupure pour mesurer l’impact sur
la fréquence de coupure de la modification chimique de la membrane des cellules de degré de
cancérisation progressif.
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Etat de l’art
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La cellule est la brique de base du vivant. Sa capacité à synthétiser et dégrader des molé-
cules pour vivre et se reproduire fait de la cellule une véritable usine, où chaque compartiment
remplit une fonction donnée (figure 1.1). L’intérieur de la cellule est délimité par la membrane
plasmique, qui a pour fonction principale de réguler les échanges avec le milieu extra-cellulaire.
Dans le cas d’une cellule eucaryote, l’information génétique est contenue dans le noyau.
Que ce soit pour mieux comprendre le fonctionnement des cellules, de manière fondamentale, ou
pour développer de nouvelles technologies de diagnostic ou de thérapie, les propriétés des cellules
sont étudiées depuis des décennies. Pour caractériser ces propriétés, différentes approches ont
été développées.
Ce chapitre aborde en premier lieu les différentes propriétés des cellules, et les moyens existants
pour les mesurer. Ce manuscrit étant orienté vers leurs propriétés diélectriques, la seconde partie
de ce chapitre se focalisera sur les forces électrocinétiques employées pour manipuler et carac-
tériser les cellules. Enfin, la dernière partie détaille l’état de l’art des applications développées
autour de l’électrocinétique.
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1.1. Méthodesdecaractérisationdespropriétésintrinsèquesdescelules
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igure1.1–chémad’uneceluleeucaryote.(a)ueglobale:1.oyau,2.ucléole,3.
Reticulumendoplasmiquerugueuxetlisse,4.Microtubule,5.Mitochondrie,6.AppareildeGolgi,
7.Ribosome,8.Centrosome,9.ésicule,10.ysosome.(b)Membraneplasmique:1.hospho-
lipide,2.rotéineintracelulaire,3.Cholestérol,4.rotéinetransmembranaire,5.Glycolipide,
6.Glycoprotéine.
1.1 Méthodesdecaractérisationdespropriétésintrinsèquesdes
celules
Ilexistediﬀérentestechniquesdecaractérisationdessuspensionscelulaires,quipeuventêtre
classéesendeuxgrandescatégories:
—lesméthodesconventionneles,oùlescelulessontmarquéesspéciﬁquement.
—lesméthodes sans marquage,diteslabel-free,permettantdemanipulerlescelulesdi-
rectement,ens’aﬀranchissantdel’étapedemarquage.
estechniqueslesplusconnuesdecaractérisationdecelulesavecmarquagefontintervenirune
étiquetteﬂuorescente[8]oumagnétique[91](connuessouslenomdeACet MAC,pour
luorescent-ouMagnetic-activatedcelsorting).Danslecasdelacytométrieenﬂux,unepro-
téineestmarquéechezlescelulesd’intérêtparunanticorpscoupléàunﬂuorophore(ﬁgure
1.2(a)).escelulespassentuneparunedevantunlaser,etelessontreconnuesselonlaﬂuo-
rescenceémise,maisaussiselonleurtaileetleurgranularité.avitessed’analyseestélevée,
comptantde10à1000celulesparseconde[7].
ourleMAC,lescelulesd’intérêtsontcoupléesàdesmicro-ounano-particulesmagnétiques.
Desaimantssontplacéslelongducanalmicroﬂuidique,etseuleslescelulesnonmarquées
s’écoulentavecleﬂux(ﬁgure1.2(b)i),avecundébitdeplusieurscentainesdecelulesparse-
conde[2].arélution,lescelulesd’intérêtsontrécupéréesenretirantlechampmagnétique
(ﬁgure1.2(b)i).esdiﬀérentséchantilonssontensuiteanalysés.
Cesdeuxtechniquespermettentsurtoutd’étudierl’étatdesurfacedescelules,etlacomposition
delamembraneexterne.Eneﬀet,ilestimpossibledeciblerdesprotéinesducytoplasmeavec
desanticorpssanssolubiliserlamembrane.Cetteétapenepeutsefairequesurdescelules
ﬁxées(doncmortes).Bienquetrèsutiliséeenrecherchefondamentale,cetteméthodetrouveses
limitesdansl’étudesurcelulesvivantes.
lusrécemment,denouvelestechniquesontétédéveloppées,tirantpartidestechnologies
microﬂuidiquespourtraiterdepetitsvolumesd’échantilon,ensebasantsurlespropriétésin-
trinsèquesdescelules.Defait,cestechniquesnenécessitentpasdemarquagepréalablepour
pouvoircaractériseretséparerlescelules.
4
Chapitre 1. Etat de l’art
Laser
Nap Nbp
aimants
Nip Niip
Lumière
diffusée
Analyse
Fluorescence
émise
FITC-ADM
FITCD-
AlexaD-
FITC-ADM
Cy7DM
Analyse
Anti-CD16-Alexa700
Anti-CD14-FITC
NG
ra
nu
la
rit
ép
FSCDNforwardDscatterp
S
S
C
DNS
id
eD
sc
at
te
rp
D
FluoD-DAlexa700D
Fl
uo
D-D
FI
TC
D
FSCD NTaillep
S
S
C
DD
FI
TC
Alexa700D
AlexaDM
FI CDM
AlexaDMFITCDM
Neutrophiles
Monocytes
Lymphocytes
Neutrophiles
Monocytes
Lymphocytes Lymphocytes
Monocytes
Granulocytes
Figure 1.2 – Tri de cellules avec marquage. (a) Fluorescent-activated cell sorting, les cellules
sont marquées par immunofluorescence. Adapté de [44]. (b) Magnetic-activated cell sorting, les
cellules sont marquées par des particules magnétiques.
1.1.1 Morphologie
La morphologie de la cellule regroupe des propriétés telles que la masse, le volume mais aussi
la déformabilité, ou la rugosité de la membrane cellulaire. Ces propriétés sont étudiées le plus
souvent pour le suivi de croissance des cellules. La masse des cellules peut être par exemple mesu-
rée dans des microcanaux fabriqués en surface de micro-leviers. La fluctuation de ce "plongeoir"
est détectée optiquement, via sa fréquence de résonance, et reliée à la masse (figure 1.3(a)). Son
et al ont utilisé cette méthode pour observer la croissance de cellules pendant 1000 heures de
culture [92].
L’imagerie de phase quantitative permet l’estimation de la densité cellulaire (la masse "sèche"),
en mesurant le décalage du chemin optique de la lumière transmise [102]. Une dernière technique
pour évaluer la masse utilise des capteurs appelés pedestal resonant sensors, mieux adaptés pour
des cellules adhérentes. La sensibilité des micro-leviers n’est pas uniforme et dépend de la loca-
lisation de la cellule. La migration de cellules adhérentes le long d’un micro-levier est interprété
à tort comme une variation de masse. Les capteurs ici permettent de distinguer une variation de
masse ou de localisation. Park et al ont utilisé ce système pour démontrer que les cellules ont
un taux de croissance plus rapide si leur masse est plus élevée [79].
Le volume cellulaire quant à lui peut être mesuré par des techniques variées : via un compteur
électronique (Coulter Counter [25]), par colorimétrie [38], par impédance [69], par vidéomicro-
scopie [21, 17] ou par mesure de pression contre les parois d’un capillaire [19].
Différents types de structure permettent d’étudier et de caractériser la déformabilité des cel-
lules, paramètre important lors du processus de métastase des cancers. Le groupe de Di Carlo a
mis au point une technique permettant un haut débit de caractérisation de cellules [22]. En uti-
lisant des flux microfluidiques dans différentes directions, le stress hydrodynamique imposé sur
la cellule entraîne sa déformation (figure 1.3(b)). D’autres techniques existent, comme la mesure
du temps de passage à travers un canal constricteur [9, 1], l’aspiration par une micro-pipette
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Figure 1.3 – Mesure des propriétés mécaniques des cellules. (a) Masse. Schéma de
principe du micro-levier. (b) Déformabilité. (i) Principe et photographies de la déformation des
cellules par les flux hydrodynamiques, (ii) Calcul de la déformabilité, (iii) Relation entre la défor-
mabilité mesurée par le pipetage hydrodynamique (HA) ou à la jonction suivante (Deformability
Cytometry, DC). (c) Morphologie de la membrane. (i) Images de microscopie à force atomique
de la membrane après exposition à un plasma d’hélium et valeurs de la rugosité correspondantes,
(ii) Mesures de l’intensité (en coupe) à différents objectifs avec la topographie et la rugosité de
la membrane après traitement avec des fibres amyloïdes. Adapté de [92, 22, 68, 62, 78]
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[43], la microscopie à force atomique [39], les pinces optiques [40] ou la microscopie acoustique
[93]. Ces méthodes permettent de caractériser différents paramètres, comme la déformabilité, la
friction ou l’élasticité (module d’Young) des cellules, mais n’atteignent pas les débits proposés
par la technique de Di Carlo.
La plupart des études de la morphologie des cellules sont basées sur l’immunofluorescence,
ou la coloration (histologie, immunohistochimie) et ne sont pas détaillées ici. Les morphologies
cellulaire et membranaire sont cependant étudiées pendant la migration cellulaire ou l’apoptose.
L’imagerie par microscopie à champ clair est utilisée pour observer la forme des cellules et quan-
tifier leur surface [14]. La déformation de la membrane peut être suivie par diffusion de la lumière
[24] ou par la turbidité de la suspension cellulaire [105]. Lunov et al ont analysé la membrane par
microscopie à force atomique après exposition à différents plasmas (figure 1.3(c)i, [68]). Pan et al
se sont orientés vers l’utilisation de la profilométrie pour caractériser la rugosité de la membrane
lorsque les cellules sont exposées à des peptides spécifiques des maladies neurodégénératives (fi-
gure 1.3(c)ii, [78]).
1.1.2 Susceptibilité magnétique
La susceptibilité magnétique des cellules est majoritairement étudiée chez les globules rouges,
qui contiennent du fer lié à l’hémoglobine, et ont donc une susceptibilité magnétique supérieure
au reste des cellules vivantes. Les études portent le plus souvent sur la variation de cette sus-
ceptibilité en fonction de l’état et la concentration de l’hémoglobine ou lors de l’infection par la
malaria. La susceptibilité magnétique se mesure dans un spectromètre à résonance magnétique
nucléaire. Lorsque les cellules sont soumises à un rayonnement électromagnétique, elles absorbent
l’énergie du rayonnement, et la relâchent à une fréquence donnée. Kuchel et al ont ainsi mesuré
la susceptibilité magnétique χ de globules rouges provenant d’échantillons avec des hématocrites
différents [61]. Ils ont montré que les globules rouges sont généralement diamagnétiques (χ < 0).
Il existe cependant une condition pour les rendre paramagnétiques (χ > 0), si l’hématocrite est
au-dessus de 40 % et si la totalité de l’hémoglobine est oxydée sous forme de methémoglobine.
Kashevskii et al ont également mesuré la susceptibilité magnétique de cellules tumorales, en me-
surant leur déplacement près d’un électro-aimant [58]. La susceptibilité est calculée par rapport
à celle du milieu utilisé.
1.1.3 Propriétés optiques
Les différentes propriétés optiques des cellules et tissus pouvant être mesurées sont le cœffi-
cient d’absorption, le cœfficient de diffusion et l’indice de réfraction [53]. Ces propriétés peuvent
être mesurées par microscopie de phase quantitative, ou par scattérométrie. Une autre technique
de microscopie utilisée est la microscopie par défocalisation [74]. En analysant des motifs obser-
vés en contraste de phase lorsque l’objet est défocalisé, il est possible de détecter et de quantifier
la courbure de la membrane.
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1.1.4 Propriétés électrocinétiques
Les cellules possèdent aussi des propriétés électriques et diélectriques. Elles font l’objet de
cette thèse et sont développées en détail dans le dernier paragraphe de ce chapitre (paragraphe
1.3).
Différentes solutions existent pour caractériser les propriétés des cellules. Elles peuvent
faire intervenir un marquage spécifique, le plus souvent avec des anticorps couplés à des
fluorophores. Mais de plus en plus de techniques cherchent à caractériser des populations
de cellules sans marquage, en étudiant leurs propriétés intrinsèques.
Dans cette section, les principales méthodes de caractérisation des cellules ont été
détaillées, qui permettent de mesurer la masse, la déformabilité, la morphologie ou les
propriétés optiques et magnétiques des cellules.
1.2 Théorie de l’électrocinétique de cellules humaines dans un
champ non uniforme alternatif
Dans ce manuscrit, les propriétés diélectriques des cellules sont mesurées en utilisant un
champ électrique, plus particulièrement la force de diélectrophorèse. La réponse des cellules au
champ va principalement dépendre des propriétés de leurs membranes et cytoplasmes, entre
autres (tailles de la cellule, conductivité du milieu,...).
On distingue deux types de forces qui apparaissent lors de l’application d’un champ électrique :
celles qui agissent sur le liquide de suspension, entraînant les cellules avec lui et celles qui agissent
directement sur les cellules.
Cette section aborde les différents aspects de la théorie de l’électrocinétique, en commençant par
la description des forces en jeu, puis en présentant l’exploitation de ces forces pour caractériser
les cellules.
1.2.1 Forces électro-hydrodynamiques
â AC electro-osmose
Lorsqu’un solide est en contact avec un électrolyte, l’état chimique de surface du solide se mo-
difie, en se ionisant, créant une double couche électrique. Comme l’illustre la figure 1.4(a), une
première couche, dite de Stern, se forme en contact immédiat avec la surface, et est composée
uniquement de contre-ions immobilisés sur quelques Angströms d’épaisseur.
Au-dessus de la couche de Stern se trouve une couche diffuse d’ions mobiles, appelée couche
de Gouy-Chapman, dont l’épaisseur est plus connue sous le nom de longueur de Debye (λ ∼
1 - 200 nm dans l’eau). Le déséquilibre local des charges dans le liquide génère un potentiel
électrique, appelé potentiel φ, qui décroît exponentiellement dans la profondeur de la couche de
Stern (figure 1.4(a)). Au niveau du plan de cisaillement présent à l’interface des deux couches, le
potentiel atteint une valeur spécifique, appelée potentiel zêta. Ce potentiel représente la charge
électrique qu’acquiert une particule lorsqu’elle est en solution.
Lorsqu’un champ électrique est appliqué dans un liquide, l’interaction entre le champ et les
charges présentes dans le milieu crée une force appelée force de Coulomb, mettant en mouve-
ment les charges libres. Cela crée un flux constant de charges si le champ est continu, mais le
mouvement effectif est nul si le champ est alternatif. Les charges se déplaçant de manière égale
dans une direction puis dans l’autre au cours d’un cycle, un équilibre est atteint si le champ
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Figure 1.4 – Principe de l’électro-osmose en champ alternatif. (a) Double couche élec-
trique formée entre une surface et un liquide électrolyte. (b) Champ électrique E et charges
induites lors de l’application d’un champ alternatif non uniforme. Ex représente la tangente du
champ électrique à la surface des électrodes, Fc la force appliquée. (c) Représentation schéma-
tique des mouvements du fluide. (d) Visualisation expérimentale des lignes de flux par super-
position d’images du mouvement de particules (f = 103 Hz, Vpp= 2V) et comparaison avec
la simulation numérique des lignes de flux. (e) Modélisation de la vélocité moyenne du flux
électro-osmotique selon la conductivité du milieu. Adapté de [72].
est uniforme. Dans le cas d’un champ non uniforme, il y a création d’un flux électro-osmotique
de l’électrolyte au-dessus de la surface chargée (ici l’électrode). Des charges de signe opposé à
l’électrode s’accumulent dans la couche diffuse, et sont soumises à l’action du champ tangent
donnant lieu à une force (et donc un mouvement de liquide) allant en direction de l’électrode
puis glissant sur sa surface, comme représenté dans la figure 1.4. L’électro-osmose produit donc
un glissement du liquide, le long de la surface, générant des rouleaux de convection du fluide.
Morgan et Green ont visualisé ces lignes de flux, avec des nanoparticules faisant office de mar-
queur (figure 1.4(d) [72]). La direction du mouvement n’est pas dirigée par le potentiel appliqué,
les contre-ions suivant aussi le changement de potentiel.
L’électro-osmose ne se produit cependant pas dans toutes les conditions, sa force est dépendante
de la taille et du type d’électrodes, mais aussi de la conductivité du milieu et surtout de la
fréquence appliquée.
La vitesse de déplacement du liquide se calcule selon l’équation 1.1[77], et qui est fonction d’une
fréquence adimensionnelle Ω (équation 1.2). Elle est la plus forte à faible fréquence (< 103 Hz)
et faible conductivité (σm ≈ 10−4 S/m, figure 1.4(e))).
⟨uACEO⟩ = ( εm ϕ20 Ω2
8 η d (1 +Ω2)2) (1.1)
Ω = 1
2
pi κ d( εm
σm
)ω (1.2)
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εm : permittivité du milieu
ϕ0 : potentiel initial
Ω : fréquence sans dimension, définie dans l’équation
1.2
η : viscosité dynamique
d : distance au centre du système
κ : inverse de la longueur de Debye
σm : conductivité du milieu
â Effet électrothermique
Le passage d’un courant dans un fluide conducteur génère un effet Joule, dépendant de la
conductivité thermique du milieu κ, défini dans l’équation 1.3. Le flux de liquide provient du
gradient de température ainsi créé dans la profondeur du milieu. Ce gradient entraîne la for-
mation d’autres gradients locaux, notamment de conductivité (∇σm) et de permittivité (∇εm),
représentés dans la figure 1.5a. Il en résulte une force volumique qui agit sur le fluide, selon
l’équation 1.4.
κ∇T 2 + σm E2 = 0 (1.3)
⟨ÐÐÐ→FETE⟩ = −0.5⎡⎢⎢⎢⎢⎣(∇σmσm − ∇εmεm )Ð→E εm
Ð→
E
1 + (ω τ)2 + 0.5 ∣Ð→E 2∣∇εm
⎤⎥⎥⎥⎥⎦= 0.5 εm ∇T Ð→E 2 Π (ω)
(1.4)
Π(ω) = ( α − β
1 + (ω εm/σ2m) − α2 ) (1.5)
où α et β représentent respectivement les gradients locaux de conductivité et de permittivité
(équations 1.6 et 1.7).
α = 1
εm
∇εm∇T = −0.4%K−1 (1.6)
β = 1
σm
∇σm∇T = 2%K−1 (1.7)∇T : gradient de température
ω : fréquence angulaire, ω = 2pif τ : temps de relaxation des charges
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Figure 1.5 – Principe de la force électrothermique. (a) Représentation schématique du
gradient de température ∇T généré par l’application d’un champ électrique non uniforme, et
des gradients locaux de permittivité ∇ε et de conductivité ∇σ (b) Représentation graphique du
facteur Π en fonction de la fréquence du signal et de la conductivité du milieu (c) Visualisation
expérimentale des lignes de flux par superposition d’images du mouvement de particules. [72]
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Le facteur Π représente la dépendance fréquentielle de l’électrothermie. Positif à basse fré-
quence, Π devient négatif à haute fréquence, traduisant un changement de sens des rouleaux de
convection. L’ordre de grandeur de fréquence pour lequel le signe de Π s’inverse dépend de la
conductivité du milieu, et se situe aux alentours de 105 Hz à σm = 10−4 S/m, jusqu’à 109 Hz à
σm = 10 S/m (figure 1.5(b)) [77].
De manière plus générale, la force électrothermique est faible à basse conductivité, pour des
différences de potentiel faibles et augmente rapidement avec l’accroissement d’au moins un de
ces deux paramètres. Il existe une dépendance linéaire entre la vitesse du flux et la conductivité,
et une dépendance très forte par rapport à la différence de potentiel.
1.2.2 Forces spécifiques sur la cellule
â Gravité et poussée d’Archimède
Dans un canal microfluidique, la gravité a pour effet de faire sédimenter les cellules, selon
l’équation 1.8.
Fg = ν(ρp − ρm)g (1.8)
ν : volume de la cellule
ρp : densité de la cellule
ρm : densité du milieu
g : accélération dûe à la gravité
A contrario, la poussée d’Archimède est une force dirigée vers le haut du canal microfluidique.
Elle est exercée par le fluide sur les cellules, selon l’équation 1.9. Comme la pression du fluide sur
la cellule étant dépendante de la profondeur d’immersion, celle-ci est toujours plus forte sur la
moitié basse de la cellule que sur la moitié supérieure. Il en résulte donc une force dirigée vers le
haut du canal. La flottabilité des cellules dépend donc de leur densité par rapport à celle du fluide.
Ð→p A = −ρmνÐ→g (1.9)
ρm : densité du fluide
ν : volume de la cellule
Ð→g : pesanteur effective sur la cellule
1.2.3 Diélectrophorèse
La diélectrophorèse est une force qui apparaît lorsque l’on applique un champ électrique non
uniforme, qu’il soit continu ou alternatif, sur une particule polarisable suspendue dans un milieu
polarisable. Découverte par Pohl en 1951 [84], elle est depuis largement étudiée pour manipuler
particules et cellules dans des domaines aussi variés que la purification de certains composés
de l’environnement ou la caractérisation d’échantillons biologiques ([32]). Morgan & Green ont
exploré les différentes facettes de la diélectrophorèse, tant au niveau de la dynamique de mouve-
ment des particules, que de l’hydrodynamique du milieu ou de la fabrication des microsystèmes
adaptés à son utilisation [71]. Pour bien comprendre l’origine de cette force, il est nécessaire de
détailler le phénomène d’apparition de la polarisation lorsqu’un champ électrique (uniforme ou
pas) est appliqué à une particule ou une cellule.
Lorsqu’un champ électrique, quelqu’il soit, est appliqué sur une particule non chargée, les charges
vont se mouvoir et s’accumuler à la surface de celle-ci, en s’orientant par rapport au champ (fi-
gure 1.6(a)). Cette polarisation varie en fonction des propriétés diélectriques de la particule,
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Direction du moment dipolaire
Direction du moment dipolaire
(a) (b) (i)
(ii)
Figure 1.6 – Polarisation d’une cellule lors de l’application d’un champ électrique
uniforme. (a) Schéma de répartition des charges. (b) Formation du moment dipolaire et si-
mulation numérique des lignes de champ lorsque la cellule est (i) plus polarisable ou (ii) moins
polarisable que le milieu.
comme la permittivité et la conductivité. Pour rappel, la permittivité représente la capacité du
matériau à accumuler des charges à sa surface alors que la conductivité indique la facilité qu’ont
les charges à circuler à l’intérieur du matériau.
Sur des particules organiques comme des cellules, qui sont composées de nombreux groupements
chargés à leur surface, il existe une charge nette à la surface de la cellule globalement néga-
tive. Des ions de charge opposée sont attirés pour contrebalancer le déséquilibre des charges, et
forment une double couche. Quand le champ est appliqué, les charges se déplacent autour de la
cellule pour s’aligner dans le champ, entraînant la polarisation de la cellule.
L’accumulation de charges à l’interface particule/milieu prédomine la plupart du temps d’un
côté de l’interface, selon la différence de polarisabilité entre les deux parties. Par exemple, si la
particule est plus polarisable que le milieu, l’accumulation de charges se fait préférentiellement
dans la particule, comme le montre la figure 1.6(b)i, et le moment dipolaire s’établit dans la
direction du champ électrique (et inversement).
[ !h]
DEP positive DEP négative
(a) (b)
Figure 1.7 – Cas d’un champ élec-
trique non uniforme : diélectropho-
rèse. Simulation numérique des lignes de
champ lorsque la cellule est (a) plus po-
larisable ou (b) moins polarisable que le
milieu.
Si le champ appliqué est alternatif, le dipôle s’éta-
blit dans une direction puis dans l’autre, en suivant
le changement de sens du courant. Le déplacement
des charges n’étant pas immédiat, il arrive une fré-
quence où le dipôle ne peut se stabiliser suffisam-
ment rapidement avant que le sens du courant ne
change. À basse fréquence, c’est la conductivité de
la particule qui prédomine, et donc sa capacité à
faire circuler des charges, alors qu’à plus haute fré-
quence, on observe une dominance de la permittivité
(accumulation de charges à l’interface avec le milieu).
Une particule inorganique sera donc plus polarisable
que le milieu à basse fréquence (figure 1.6(b)i), mais
devient moins polarisable à haute fréquence (figure
1.6(b)ii).
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Figure 1.8 – Modes d’application de la diélectrophorèse. Schémas des électrodes et du
champ électrique lors de (a) la diélectrophorèse, où la magnitude (le long des lignes de champ)
varie spatialement. (b) la twDEP et l’électro-rotation, où la phase du champ varie. (i) Exemple
de configuration de 3 signaux déphasés de 120˚(ii) Schéma d’électrodes dédiées à la twDEP,
avec 3 signaux déphasés de 60˚pour produire un gradient de phase du champ électrique. (iii)
Schéma d’électrodes dédiées à l’électro-rotation, avec 4 signaux déphasés de 90˚pour créer un
champ tournant. Adapté de [106]
Cependant, le champ électrique étant uniforme, le mouvement effectif est nul, le dipôle induit et
les contre-ions présents dans le milieu s’équilibrent pour conserver l’électro-neutralité. Ce n’est
que dans le cas d’un champ électrique non uniforme, continu ou alternatif, que l’on observe
un mouvement de la particule, car les forces exercées par les charges d’un côté ou de l’autre de
la particule sont en déséquilibre . La figure 1.7 démontre clairement que la densité des lignes de
champ n’est pas identique de part et d’autre, entraînant une différence de pression électrosta-
tique [85]. Cet effet génère un mouvement de la particule et est appelé diélectrophorèse.
Il existe plusieurs types de diélectrophorèse, selon la forme des électrodes choisies. Dans le cadre
de la diélectrophorèse dite conventionnelle, le champ électrique s’étend des électrodes actives
jusqu’à celles reliées à la masse. Il y a donc création d’un gradient de champ, avec une ma-
gnitude la plus élevée au bord de l’électrode active et la plus faible au niveau de la masse. La
géométrie des électrodes est réalisée en fonction du but recherché (séparation, focalisation, etc).
Mais le champ peut aussi être appliqué avec un décalage de phase, comme le montre la figure
1.8(b)i, ce qui est le cas de la traveling-wave dielectrophoresis (twDEP) et de l’électro-rotation.
Dans le cas de l’électro-rotation, un champ tournant est appliqué (non uniforme en phase), in-
duisant un moment dipolaire circulant. Les tensions appliquées à deux électrodes adjacentes sont
déphasées de 90˚pour chaque point de fréquence. Des électrodes successives peuvent également
permettre de transporter des cellules dans un canal microfluidique où il n’y a pas d’écoulement
du milieu de suspension (d’où le nom de travelling-wave dielectrophoresis).
C’est le gradient de phase créé qui entraîne le mouvement des cellules, qui se déplacent dans
(diélectrophorèse positive) ou contre (diélectrophorèse négative) le sens du décalage de la phase
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uniforme alternatif
(figure 1.8(b)ii).
La force et/ou le couple de diélectrophorèse dépendent de plusieurs facteurs, dont la taille (a), le
gradient de champ électrique (∣E2∣), ou la différence de polarisabilité entre la cellule et le milieu
(équation 1.10). Ce dernier paramètre est exprimé par un facteur appelé facteur de Clausius-
Mossotti, détaillé dans le paragraphe suivant.
Lors de la diélectrophorèse conventionnelle, la force appliquée sur la cellule suit l’équation 1.10.
⟨FDEP ⟩ = pi εm a3 Re(ω)∇∣E2∣ (1.10)
εm : permittivité relative du milieu
a : diamètre de la particule
Re(ω) : partie réelle du FCM
ω : fréquence angulaire (=2pif)∇∣E2∣ : norme du champ électrique
1.2.4 Facteur de Clausius-Mossotti
Le facteur de Clausius-Mossotti représente la différence de polarisabilité entre la cellule et le
milieu dans lequel elle est plongée, calculé selon l’équation 1.11. Il est décomposé en une partie
réelle et une partie imaginaire. La cellule est ici représentée par une particule équivalente ep
(figure 1.9(b)).
[FCM(ω)] = Re[FCM(ω)] + i ∗ Im[FCM(ω)] = εep + iσep (1.11)
εep et σep : permittivité et conductivité de la particule équivalente
Selon le champ électrique appliqué, les parties varient (figure 1.9(a)). La partie réelle est domi-
nante lorsque la magnitude du champ électrique varie spatialement (donnant lieu à la diélectro-
phorèse, figure 1.8a), puisqu’elle est dépendante de la fréquence appliquée. La partie imaginaire,
quant à elle, est différente de zéro lorsque c’est la phase du champ qui varie spatialement, dans le
cas de la twDEP et de l’électro-rotation (figure 1.8b). En effet, le couple imposé à la cellule résulte
de l’interaction de la partie déphasée du moment dipolaire induit avec le champ électrique. Par
conséquent, le couple est proportionnel à la partie imaginaire du facteur de Clausius-Mossotti
[35].
La mesure de Im[FCM(ω)] par électro-rotation a été réalisée par Jones en 1995, puis par de
nombreuses équipes pour des particules [3] ou des cellules [36].
La partie réelle du facteur de Clausius-Mossotti est calculée à partir de l’équation 1.12 et
peut être modélisée à partir des paramètres diélectriques. Elle est représentée sur la figure 1.10,
pour des particules inorganiques et pour des cellules. On peut voir que la conductivité du milieu
dans lequel les particules sont en suspension présente une grande influence sur la réponse de
celles-ci à la diélectrophorèse.
Re(ω) = ε∗p − ε∗m
ε∗p + 2ε∗m où ε∗ = ε − iσω (1.12)
εm/p : permittivité relative du milieu et de la particule
σ : conductivité
ω : fréquence angulaire (=2pif)
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Figure 1.9 – Facteur de Clausius-Mossotti et propriétés diélectriques.(a) Modélisation
des parties réelle (ReFCM ) et imaginaire (ImFCM ) du facteur de Clausius-Mossotti de cellules.
(b) Modèle cœur-coquille et particule équivalente, et propriétés diélectriques correspondantes.
On distingue 3 régimes, dépendant de la fréquence :
— Lorsque Re(FCM) > 0, les particules sont plus polarisables que le milieu et sont donc
attirées vers les forts gradients de champ (i.e. le bord de l’électrode). Elles sont soumises
à une diélectrophorèse positive (pDEP).
— Lorsque Re(FCM) < 0, les particules sont moins polarisables que le milieu et sont re-
poussées des forts gradients de champ. Ce régime est appelé diélectrophorèse négative
(nDEP).
— Losque Re(FCM) = 0, les particules ne sont soumises à aucune force, et la fréquence pour
laquelle ce régime apparaît est appelée fréquence de coupure fx0.
L’allure de la courbe pour une particule inorganique et une cellule diffère. Une cellule est électri-
quement représentée en "couches", contrairement à une particule inorganique dont la composi-
tion est uniforme. Le modèle cœur-coquille est le plus utilisé, où la cellule est compartimentée en
deux couches : le cytoplasme (cœur) et la membrane plasmique (coquille, figure 1.9(b)). Cette
dernière joue un rôle important dans la formation du dipôle. Étant hautement résistive, à basse
fréquence, les charges s’accumulent dans la membrane et le dipôle se forme de manière antipa-
rallèle au champ (nDEP) [110]. La membrane oppose une "barrière" au champ électrique, qui
ne permet pas la polarisation du cytoplasme.
En augmentant la fréquence, la membrane se comporte comme un isolant comportant des fuites,
et le cytoplasme de la cellule commence à se polariser. Cette période correspond à la pente
de la courbe avant la première fréquence de coupure. L’intérieur de la cellule étant hautement
conducteur (≈ 1 S/m), la cellule devient rapidement plus polarisable que le milieu, et est soumise
à la diélectrophorèse positive (sauf si le milieu est lui-même très conducteur, comme les milieux
de culture par exemple, représentés par la courbe verte dans la figure 1.10(b), σm = 1,38 S/m).
Le passage de la diélectrophorèse négative à la diélectrophorèse positive est appelé fréquence
de coupure (fx0). Pour les hautes fréquences (de l’ordre de 108Hz), les porteurs de charges
ne peuvent de nouveau pas se stabiliser avant le changement de sens du champ électrique et
la cellule redevient moins polarisable que le milieu, en passant par une deuxième fréquence de
coupure fhx0 [16].
Finalement, à basse fréquence, le dipôle dépend majoritairement des propriétés électriques
de la membrane, alors qu’il est plutôt dominé par la conductivité du cytoplasme à haute
fréquence.
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Figure 1.10 – Partie réelle du facteur de Clausius-Mossotti. (a) Particules de polystyrène
de 1 µm et (b) Cellules de la lignée HEK, en fonction de la conductivité du milieu.
Les propriétés diélectriques de la cellule, représentées dans la figure 1.9(b), peuvent être ex-
traites par électro-rotation. Étant donné les faibles épaisseurs des membranes (quelques nm), la
conductivité et la permittivité de la membrane sont exprimées en capacité et en conductance
(équation 1.13). Comme précisé auparavant, la membrane plasmique est très faiblement conduc-
trice par nature (dû à la forte teneur en phospho-lipides), et Gmem est négligeable devant Cmem
[33]. C’est donc la valeur de la capacité électrique qui influe sur la première fréquence de coupure.
Cmem = ε0εmem
δ
, Gmem = σm
δ
(1.13)
ε0 : permittivité du vide
εmem : permittivité relative de la membrane
σm : conductivité de la membrane
δ : épaisseur de la membrane
1.2.5 Mesure de la capacité électrique de la membrane
La membrane de la cellule se comporte comme un condensateur électrique. Elle peut être
modélisée comme un isolant diélectrique entre deux conducteurs (le milieu et le cytoplasme). La
propriété qui caractérise un condensateur est la capacité électrique : elle représente la quantité
de charges qui peuvent être stockées lorsqu’un champ électrique donné est appliqué.
La différence de polarisation entre la cellule et le milieu environnant est dictée par Cmem et les
propriétés électriques du milieu (σm, εm). Avec le modèle cœur-coquille, le facteur de Clausius-
Mossotti d’une cellule, qui mesure cette différence de polarisabilité, s’exprime selon l’équation
1.14.
FCM[ω] = ω2(τmτmem − τcytoτ∗mem) − 1 + iω(τ∗mem − τm − τmem)
2 − ω2(τcytoτ∗mem + 2τmτmem) + iω(τ∗mem + 2τm + 2τmem) (1.14)
τm = εm
σm
, τcyto = εcyto
σcyto
, τmem = R.Cmem
σcyto
, τ∗mem = R.Cmemσm (1.15)
Cmem = ε0εmem
δ
,Gmem = σmem
δ
(1.16)
ω : fréquence angulaire (= 2pif)
τm,mem,cyto : taux de relaxation du milieu, de la mem-
brane et du cytoplasme, respectivement
σm,mem,cyto : conductivité du milieu, de la membrane
et du cytoplasme, respectivement
εm,mem,cyto : permittivité du milieu, de la membrane
et du cytoplasme, respectivement
ε : permittivité du vide
Cmem : capacité électrique de la membrane
Gmem : conductance électrique de la membrane
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Il est possible d’expliciter la partie réelle du facteur de Clausius-Mossotti pour obtenir l’équa-
tion 1.17.
Re[FCM(ω)] = −a1a2ω4 + (b1b2 + a2 + a1)ω2 − 2 + b1b2(a2)2ω4 + b2ω2 + 4 (1.17)
où
a1 = τm.τmem − τcyto.τmem∗
a2 = 2.τm.τmem + τcyto.τ∗mem
b1 = τ∗mem − τm − τmem
b2 = τ∗mem + 2.τm + 2.τmem
(1.18)
On peut alors simplifier cette équation, si deux termes ont un écart d’au moins deux ordres de
grandeur. Ici, a1 ≈ 10−14, a2 ≈ 10−13 et b1 et b2 ≈ 10−5. La forme finale de la partie réelle du
facteur de Clausius-Mossotti est donnée par l’équation 1.19.
Re[FCM(ω)] = −a1a2ω4 + b1b2ω2 − 2(a2)2ω4 + b2ω2 + 4 (1.19)
À la première fréquence de coupure fx0, il faut résoudre l’équation 1.20, où ω1 = 2.pi.fx0 . Pour
terminer, il est donc possible de calculer expérimentalement la capacité de la membrane à partir
de l’équation 1.21.
b1b2ω
2
1 = 0
ω1 = √ 2
b1b2
= σm√2
r.Cmem
(1.20)
Cmem = σm√2
r.ω1
(1.21)
Lorsque fx0 est mesurée sur une même lignée pour des conductivités différentes, la capacité
électrique est calculée selon l’équation 1.22, où α est le coefficient directeur de la droite obtenue
en traçant r.fx0 = f(σm).
Cmem = 1
pi.
√
2.α
(1.22)
Pethig et al ont par exemple utilisé cette méthode pour mesurer la capacité de la membrane sur
des cellules pancréatiques [81].
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
DE
lus polarisable
que le milieu
Moins polarisable
que le milieu
pDE nDE

+ + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - ----------++++ ++ ++++ ++
ACE

EE
Eff
et 
o
ule
(a) (b) (c)
igure1.11–Récapitulatifdesforcesélectrocinétiquesetélectro-hydrodynamiques.
chémasrécapitulatifsdesdéplacementsinduitspar(a)diélectrophorèse(b)Électro-osmoseet
(c)Éﬀetsélectrothermiques.
Enrésumé,lorsqu’onappliqueunchampélectriquenonuniforme,diﬀérentesforces
apparaissentetmettentenmouvementlacelule,résuméesdanslaﬁgure1.11.
adiélectrophorèseagitsurlaceluleenl’attirantouenlarepoussantdeszonesde
fortsgradientsdechamp(i.e.leborddel’électrode,ﬁgure1.11a2).efacteurde
Clausius-Mossottireprésenteladiﬀérencedepolarisabilitéentrelaceluleetlemilieu,
etestdépendantdelatailedelacelule,delacapacitéélectriquedelamembraneet
delaconductivitédumilieu.ourRe[CM(ω)]<0,lemilieuestpluspolarisableque
lacelule,etcele-ciprésenteunediélectrophorèsenégative(etinversement).Àdeux
reprises,Re[CM(ω)]estégalà0,momentoùlaforcediélectrophorétiqueestnuleappelé
fréquencedecoupure.espropriétésdiélectriquesdescelulespeuventêtrecalculéesà
partirdufacteurdeClausius-Mossottigrâceàunmodèlecœur-coquile.
esforcesélectro-hydrodynamiques,composées principalement del’électro-osmose
etdeseﬀetsélectrothermiques,agissentsurlemilieu,etpeuventégalemententraînerla
celule.’électro-osmoseestprédominanteàfaibleconductivité(σm<10−2/m)etfaible
fréquence(f<5.103Hz,ﬁgure1.11b1etb2).eseﬀetsélectrothermiquessontquantà
euxdépendantsdelaconductivitédumilieuetdeladiﬀérencedepotentielappliquée,
entraînantuneélévationlocaledetempérature.Desrouleauxdeconvectionseforment
au-dessusdesélectrodesdûsaugradientdetempératuregénéré.esensderotationdes
rouleauxdépenddusignedufacteurΠ(lemilieusedéplaçantduborddesélectrodes
verslecentrelorsqueΠ>0,ﬁgure1.11c1etc2).
1.3 Etatdel’artdesméthodesdecaractérisationdespropriétés
diélectriquesdescelulesparleschampsélectriques
alittératureprésenteplusieursapprochespourmesurerlespropriétésélectriques(conduc-
tancedelamembraneetconductivitéducytoplasme)etdiélectriques(capacitédelamembrane
etpermittivitéducytoplasme)descelules.Cettepartiedétailelesdiﬀérentestechniquesde
caractérisation,ainsiqueleursapplicationssurdespopulationsdecelules.
1.3.1 echniquesdecaractérisation
amodélisationàpartirdespropriétésextraitesparélectro-rotation,estlaméthodelaplus
utiliséepourétablirlespartiesréeleet/ouimaginairedufacteurdeClausius-Mossotti.Couram-
ment,lespectred’électro-rotationestmesuréexpérimentalement,puislespropriétésdiélectriques
ensontdérivées[6,11].aréponseàladiélectrophorèseestalorsmodélisée,àpartirdeCmem
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Figure 1.12 – Simulation de facteur de Clausius-Mossotti et confrontation à la mesure
expérimentale. Les parties (a) imaginaire et (b) réelle du facteur de Clausius-Mossotti sont
mesurées expérimentalement (triangles noirs). Des modélisations sont faites à partir de la partie
imaginaire (tirets rouges), de la partie réelle (tirets bleus) ou des deux (ligne noire). Adapté de
[66]
et Gmem, et la fréquence de coupure peut alors être lue sur la courbe tracée (où Re[FCM(ω)] =
0).
Cependant, il a été montré très récemment par Lo et al que la modélisation de la partie réelle
à partir du spectre de la partie imaginaire (et inversement, même si cela est moins répandu) ne
représente pas efficacement les valeurs attendues expérimentalement. En effet, lorsque la partie
imaginaire est mesurée expérimentalement, la modélisation de celle-ci s’accorde parfaitement
avec le tracé (triangles noirs et tirets rouges, figure 1.12(a)). Lorsque les propriétés diélectriques
sont extraites à partir de ReFCM et utilisées pour simuler ImFCM , la courbe (tirets bleus) ne
concorde pas avec les valeurs expérimentales.
Et inversement, pour la partie réelle du facteur de Clausius-Mossotti (figure 1.12(b)). Les tracés
de la modélisation de la partie réelle à partir des valeurs expérimentales (triangles noirs et tirets
bleus) correspondent. Alors que la simulation à partir de valeurs extraites par électro-rotation
(tirets rouges) n’arrive pas à prédire les résultats obtenus expérimentalement. Il est donc préfé-
rable de réaliser expérimentalement les mesures des propriétés diélectriques d’intérêt.
La mesure de la partie réelle du facteur de Clausius-Mossotti est une des techniques les plus
pointues, qui permet d’évaluer directement la réponse des cellules à la diélectrophorèse. Bien
que l’électrocinétique représente une méthode communément utilisée, elle montre ses limites
pour mesurer les valeurs expérimentales de l’ensemble du facteur de Clausius-Mossotti. Plu-
sieurs approches ont été développées pour mesurer Re[FCM(ω)], en équilibre avec des forces
hydrodynamiques ou pendant une phase de diélectrophorèse pure.
Wu et al ont montré en 2012 qu’il était possible de calculer ReFCM à partir du spectre de la
tension de capture [104]. Des cellules sont entraînées dans le canal et passent au-dessus d’élec-
trodes transversales, à une fréquence et un flux donnés. Il existe une tension critique, appelée
"tension de capture", où les forces de diélectrophorèse et de Stokes s’équilibrent. Cette valeur
est reliée directement à la valeur de Re[FCM(ω)] (figure 1.13(a)).
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cellules par les champs électriques
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Figure 1.13 – Mesures expérimentales de ReFCM. (a) Tension de capture. (i) Schéma
des différentes forces : Fx,z : diélectrophorèse dans l’axe X et Z ; Ff : force d’entraînement
de Stokes ;Fb,g,r : poussée d’Archimède, force de gravité et de réaction, (iii) Re[FCM(ω)] de
cellules HT-29. (b) Distance d’équilibration. (i) Schéma du système et des différentes forces :
Fdrag : force d’entraînement ; FDEP : diélectrophorèse, (iii) Re[FCM(ω)] de cellules HL-60.
(c) Champ radial. (i) Schéma du système et des différentes forces : FcDEP : diélectrophorèse
(négative ici) ; FD : force d’entraînement ; FwDEP : diélectrophorèse liée au substrat isolé ; Fg :
gravité, (ii) Re[FCM(ω)] de cellules Colo205. Adapté de [104, 94, 67]
Su et al ont également utilisé une méthode basée sur la balance des forces hydrodynamiques
et diélectrophorétique [94]. Cette fois, deux électrodes traversent le canal en diagonale (figure
1.13(b)). Lorsque les cellules passent au-dessus des électrodes, elles subissent une diélectropho-
rèse négative et sont donc à la fois repoussées des électrodes et poussées dans le canal par le flux,
en se déplaçant au final le long de l’électrode sans la franchir. À flux et différence de potentiel
constants, la distance d’équilibration δ mesurée entre la cellule et l’électrode est dépendante de
Re[FCM(ω)].
La dernière méthode décrite dans la littérature a été publiée récemment par Lo et al, en utilisant
un champ radial entre deux électrodes circulaires [67]. Les structures autres que les électrodes
sont isolées électriquement et repoussent les cellules (diélectrophorèse à effet de bord, FwDEP ),
les maintenant en "lévitation" dans le canal (figure 1.13(c)). Les électrodes génèrent, elles, un
champ radial, avec une diélectrophorèse conventionnelle (FcDEP ), pouvant déplacer les cellules
dans le sens du flux ou à l’inverse (en les attirant ou en les repoussant). ReFCM est calculé à
nouveau à partir de la balance entre la force d’entraînement et FcDEP .
Au laboratoire, la méthode développée a été appliquée à l’origine à des particules inorganiques
[46]. Elle n’est pas basée sur la compétition de forces entre le flux et la diélectrophorèse, mais
sur la vitesse de déplacement des particules lorsqu’elles sont dans un régime de diélectrophorèse
pure (figure 1.14). Cette vitesse est enregistrée juste après l’application de la fréquence d’intérêt,
après avoir préalablement concentré les particules vers l’électrode.
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Figure 1.14 – Mesure de ReFCM. (a) Procédé expérimental avec des particules de polysty-
rène de 1 µm, (i) schéma (ii) photos en fluorescence. (b) Modélisation du gradient de champ
au-dessus des électrodes. (c) ReFCM de particules de polystyrène de différentes tailles (en µm)
dans l’eau désionisée (σm ≈ 5.10−2 S/m). Adapté de [46].
La mesure du facteur de Clausius-Mossotti n’est pas la seule technique disponible pour déter-
miner les propriétés électriques ou diélectriques des cellules. Il existe de nombreuses approches
dans la littérature, qui sont résumées dans la figure 1.15.
Au plus simple, la fréquence de coupure peut être expérimentalement observée comme le mo-
ment où la cellule n’est plus soumise à la diélectrophorèse, ie le moment où la cellule n’est ni
repoussée ni attirée vers les électrodes en diélectrophorèse conventionnelle [64]. Sinon, en appli-
quant le champ depuis un bord du canal, la fréquence de coupure correspond à la fréquence où
les cellules sont uniformément réparties dans la largeur du canal [90, 88].
La partie imaginaire du facteur de Clausius-Mossotti peut être mesurée par électro-rotation,
afin de calculer les propriétés diélectriques des cellules [55, 41]. Les cellules sont soumises à un
champ tournant, et le couple induit sur les cellules (vitesse et sens de rotation) est dépendant
de Im[FCM(ω)].
La force de diélectrophorèse peut aussi être mesurée par la différence d’intensité optique [50,
52, 73]. Avec une électrode annulaire, l’intensité optique transmise dépend de la localisation des
cellules. Lorsque soumises à la diélectrophorèse positive, ces dernières sont attirées vers les parois
de l’électrode, laissant la lumière passer à travers l’électrode.
Flanagan et al mesurent et comparent la fréquence de piégeage de différentes lignées [27]. Cette
fréquence correspond au moment où 100 % des cellules sont en diélectrophorèse positive, ce qui
se traduit par l’observation de l’arrêt de l’écoulement d’une suspension cellulaire dans un canal
à flux constant, les cellules étant toutes attirées par les électrodes.
Vahey et al ont développé un système permettant de mesurer le point isodiélectrique d’une cel-
lule, en plongeant celle-ci dans un canal microfluidique ayant une conductivité variable dans la
largeur du canal [96, 97]. Une électrode à une fréquence constante parcourt le canal en diago-
nale, repoussant la cellule tant que celle-ci est en diélectrophorèse négative. Au lieu de mesurer
la fréquence à laquelle le dipôle devient plus polarisable que le milieu, ce système mesure la
conductivité à laquelle ce changement s’effectue (à une fréquence donnée).
Pour terminer, les propriétés diélectriques des cellules peuvent être mesurées par spectroscopie
d’impédance, en mesurant la résistance des cellules à un courant alternatif [34].
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Ismail et al ont comparé deux lignées différentes d’ostéosarcomes (MG-63, SAOS-2) et d’une
lignée isolée à partir de cellules souches osseuses primaires (STRO-1) [52]. En modélisant la
courbe via un modèle cœur-coquille, ils ont dérivé les propriétés diélectriques à partir des va-
leurs moyennes obtenues sur trois mesures différentes. Les valeurs respectives de conductivité
du cytoplasme, de conductance et de capacité de la membrane ont été calculées (figure 1.16(b)),
ainsi que le pourcentage de différence entre chacune des lignées. Les lignées d’ostéosarcome ont
une apparence distincte en culture : la lignée MG-63 a une morphologie caractéristique en po-
lygones, par rapport aux cellules SAOS-2, qui ont une morphologie plus classique de cellules
épithéliales. La morphologie de la lignée STRO-1 est proche de celle des cellules dont la lignée a
été isolée (fibroblastes de moelle osseuse). Les cellules les plus petites (SAOS-2) ont la conducti-
vité cytoplasmique la plus élevée, qui pourrait être expliquée par la concentration des électrolytes
dans un volume plus petit. Mais chacune des lignées a des caractéristiques diélectriques qui lui
sont propres. Il serait donc possible, par diélectrophorèse, de détecter et d’isoler une population
dans un échantillon hétérogène, en l’occurrence un échantillon de moelle osseuse.
Vykoukal et al ont, eux, observé la fréquence de coupure des sous-populations de leucocytes à dif-
férentes conductivités afin de calculer la capacité électrique de la membrane [100]. Les différents
groupes de cellules primaires ont été isolés par des techniques immunologiques et par tri magné-
tique avant d’être étudiés. Les globules blancs se divisent en trois grandes classes (lymphocytes,
granulocytes et monocytes), structurellement distinctes et ayant un rôle immunologique précis.
Les fréquences de coupure (et donc les propriétés diélectriques) de chacune de ces classes sont
différentes (figure 1.16(c)). Ils ont également réussi à distinguer les lymphocytes T et B, qui pré-
sentent des propriétés clairement différentes. Les trois sous-classes des granulocytes (basophiles,
neutrophiles et éosinophiles) ont été étudiées séparément. Elles ont des propriétés proches entre
elles, mais distinctes des autres sous-populations de leucocytes. La diélectrophorèse permet donc
d’identifier différents types de cellules au sein de la famille des globules blancs.
â Entre différents stades de différentiation ou cancérisation
Si l’étude des propriétés diélectriques sur des cellules de type différent existe depuis longtemps,
ce n’est que plus récemment que des équipes ont suivi les propriétés des cellules au cours de la
différentiation ou la cancérisation. Durant les vingt dernières années, le perfectionnement des
techniques a permis de raffiner les mesures, et de tenter d’étudier les propriétés des cellules au
cours d’évènements d’évolution de la cellule.
Flanagan et al ont par exemple étudié des cellules souches neuronales (NSPC, pour neural stem
/ precursor cells) et leur descendance, en mesurant leurs fréquences de piégeage respectives [27].
Ils ont montré que les cellules souches ont des propriétés diélectriques différentes des astrocytes
et des neurones différenciés (figure 1.17(a)). Pour aller plus loin, il est possible de suivre les pro-
priétés des cellules souches dans le temps. Leur évolution au cours de la différentiation permet
de déterminer leur destin et de prédire le type de cellules différenciées vers lequel la cellule se di-
rige. Ils ont démontré que les cellules précurseurs ont non seulement des propriétés diélectriques
différentes en fonction de leur voie de différentiation, mais aussi que ces propriétés coïncident
avec le type de cellules obtenues après différentiation : les cellules E12 NSPC, qui se différen-
cient préférentiellement en neurones ont une fréquence de piégeage plus élevée que les cellules
E16 NSPC (qui se différencient préférentiellement en astrocytes), tout comme les neurones ont
une fréquence de piégeage plus élevée que les astrocytes. De plus, ces cellules précurseurs ont
des caractéristiques de culture similaires et ne présentent pas de différence dans l’expression de
marqueurs classiquement suivis au cours de la différentiation.
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Figure 1.17 – Caractérisation de cellules à des stades de différentiation différents.
(a) Cellules neuronales. Fréquences de piégeage de (i) les cellules souches (NSPC) et les cellules
différenciées, (ii) les cellules précurseurs engagées dans des voies de différentiation différentes.
(b) Cellules souches adipeuses. Courbes d’impédance lors de la différentiation à (i) court terme,
(ii) long terme. Adapté de [27, 5].
La diélectrophorèse est donc suffisamment sensible pour détecter des changements mineurs dans
le phénotype de la cellule, qui se reflètent dans ses propriétés diélectriques.
Bagnaninchi et al ont également suivi en temps réel la capacité de la membrane de cellules
souches adipeuses au cours de leur différentiation en cellules adipeuses ou osseuses [5]. Après
induction de la différentiation, les mesures d’impédance varient suivant la voie de différentiation
suivie (figure 1.17(b)). Ils ont montré que la capacité électrique de la membrane est un marqueur
de différentiation suffisamment précoce pour la détecter après 12h de stimulation. À plus long
terme (17 jours), les deux types cellulaires conservent des propriétés différentes.
Sur le même principe, Salmanzadeh et al ont étudié une lignée de cellules de souris (MOSE,
pour mouse ovarian surface epithelial) qui a la particularité de se transformer spontanément
en cellules cancéreuses [88, 87]. Ce type cellulaire évolue de cellules tumorigéniques prémalignes
en un phénotype hautement malin et agressif, en fonction de la durée du maintien des cultures
cellulaires. En mesurant la fréquence de coupure à plusieurs stades de cancérisation, ils ont dé-
montré que celle-ci diminue avec l’augmentation de l’agressivité et de la malignité des cellules
(figure 1.18(a)). La capacité électrique de la membrane, inversement reliée à la fréquence de cou-
pure, est la plus élevée chez les cellules les plus transformées. Ils ont également observé l’effet de
sphingolipides, impliqués dans la croissance et la mort cellulaire, entre autres [29]. Ils ont montré
l’effet de la sphingosine (So) et de la sphingosine-1-phosphate (S1P) sur des cellules ovariennes
de souris peu cancéreuses (MOSE-E) ou très cancéreuses (MOSE-L)[87]. Les cellules les plus
cancéreuses ont une fréquence de coupure plus basse, mais le traitement à la sphingosine leur
permet de retrouver une fréquence de coupure similaire aux MOSE-E.
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Figure 1.18 – Caractérisation de cellules à des stades différents. (a) Cancérisation.
Ratio fréquence de coupure : conductivité cytoplasmique pour des cellules (i) à différents stades
de cancérisation (E :early, I :intermediate, L :late), (ii) après traitement à la sphingosine (So)
et sphingosine-1-phosphate (SP1). (b) Environnement de culture. (i) capacité électrique, (ii)
conductivité cytoplasmique de kératinocytes normaux (nOK) ou cancéreux (aOK) après culture
en 2D ou 3D. Adapté de [88, 87, 73].
Outre la différentiation et la cancérisation, l’environnement de culture influe sur le développe-
ment des cellules. Mulhall et al ont étudié les propriétés diélectriques des kératinocytes (cellules
de la peau) en fonction de la géométrie de culture (en 2D ou 3D, [73]). En deux dimensions,
ces cellules ne se différencient pas, et croissent en monocouches. Mais ces cellules épithéliales,
nativement, sont organisées en organes en trois dimensions, où le stade de différentiation dé-
pend de leur position dans la couche : les cellules du côté basal sont peu différenciées, proches
d’un phénotype de cellules souches, alors que les cellules côté apical sont fortement différenciées
(squames). Sans surprise, la capacité électrique diffère entre les cellules non cancéreuses et cancé-
reuses (figure 1.18(b)). Mais ils ont montré que, pour des cellules cancéreuses, l’environnement
de culture influe sur la conductivité cytoplasmique. La taille n’ayant pas varié, ils supposent
que la croissance des cellules de manière organotypique modifie la composition ionique du cyto-
plasme. Si leur étude est vouée à démontrer l’importance de bien choisir un modèle représentatif
lors d’étude in vitro, elle permet ici d’appuyer l’utilisation des propriétés diélectriques comme
marqueur sensible de la composition des cellules.
â Suivi de vie cellulaire
En mesurant les propriétés diélectriques des cellules au cours de la vie cellulaire, des études
ont montré qu’il était possible de suivre des évènements comme la mitose ou l’apoptose.
Wang et al ont observé la fréquence de coupure à différentes conductivités de milieu après in-
duction de l’apoptose par la génistéine [101]. Ils ont observé une augmentation de la fréquence
de coupure dès la première heure de traitement, avant l’activation des caspases (enzymes im-
pliquées dans le processus d’apoptose). Encore une fois, les propriétés diélectriques sont un
marqueur précoce, et peuvent potentiellement servir de marqueur diagnostic de l’apoptose. Ils
ont aussi démontré que les cellules nécrotiques ont une réponse à la diélectrophorèse typique,
qui permet de les différencier des cellules apoptotiques.
Huang et al ont également étudié les changements des propriétés diélectriques de cellules cancé-
reuses lors de l’induction de l’apoptose [48]. En combinant la diélectrophorèse pour positionner
les cellules et l’électro-rotation pour mesurer leurs spectres de rotation, ils ont observé la di-
minution de la capacité de la membrane (concordante avec l’augmentation de la fréquence de
coupure rapportée par Wang et al), mais aussi l’augmentation de la conductivité membranaire.
26
Chapitre 1. Etat de l’art
ƒ x
0r8
H
zc
53210 64
1M
100k
10M
Tempsr8hc
241260 50
Tempsr8hc
C
m
em
r8m
F/
m
²c
13
9
5
17
4
2
6
G
m
em r8S
/m
²c
Cmemr8mF/m²c Gmemr8S/m²cCmemr8mF/m²c Gmemr8S/m²c Tempsr8hc G0/G1 S G2/M
Tempsraprèsrstimulationr8hc
806040200 100
15
10
5
0
20
C
m
em
r8m
F/
m
²c
8ac 8cc8bc
Figure 1.19 – Caractérisation de cellules lors d’évènements de la vie cellulaire. (a)
Observation de la fréquence de coupure après induction de l’apoptose par génistéine sur des
cellules HL-60. (b) Mesure de Cmem et Gmem après induction de l’apoptose par bufaline sur des
cellules HL-60. (c) Mesure de Cmem après stimulation de lymphocytes T primaires. Adapté de
[101, 48, 49].
Les caractéristiques diélectriques des cellules sont étroitement reliées à leurs fonctions biologiques
et à leur état physiologique. Ils ont relié ces observations à des clichés de microscopie électro-
nique montrant l’évolution de la morphologie de la membrane, qui devient plus lisse au cours
de l’apoptose. Ils supposent que la diminution de la fréquence de coupure reflète cette perte des
replis membranaires, entre autres choses (réduction de la surface de la membrane, diminution
de l’eau liée à la membrane, etc), tout comme l’augmentation de la conductance membranaire
est dûe à l’altération du transport d’ions à travers la membrane.
Le lien entre la morphologie de la membrane et les propriétés diélectriques a aussi été étu-
dié par Pethig et al [83, 82]. En étudiant un plus grand nombre de cellules que Wang et al
(~300 cellules contre 20), ils ont observé une diminution de la capacité électrique plus tardive et
plus réduite. Les molécules induisant l’apoptose étant variées, elles agissent différemment sur le
métabolisme cellulaire.
Outre l’apoptose, il est possible de suivre d’autres évènements de la vie cellulaire comme la
mitose (mécanisme de division cellulaire). Huang et al ont stimulé des lymphocytes T primaires
et suivi leurs paramètres diélectriques [49]. La capacité électrique de la membrane augmente
après stimulation, phénomène qui n’est pas lié à la modification de la taille de la cellule. En
effet, une augmentation de la surface de la membrane sans modification de la capacité totale de
la membrane aurait plutôt entraîné une baisse de Cmem. Des images de microscopie ont montré
l’augmentation de la complexité de la morphologie de la membrane, avec l’augmentation de la
taille et de la densité des microvilli, ce qui corrobore les études précédentes sur l’impact de la
morphologie de la membrane sur ses caractéristiques diélectriques. Kim et al ont montré qu’il
était possible d’utiliser ses propriétés différentes au cours de la mitose pour sélectionner et sé-
parer les cellules suivant leur phase dans le cycle [59].
Pour terminer, Zhuang et al ont suivi les propriétés électriques et diélectriques de la membrane
avant et après électroporation [109]. Ils ont montré qu’après 5 minutes d’exposition à des champs
pulsés, la conductivité et la permittivité de la membrane ont augmenté, et continuent de pro-
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gresser 30 minutes après exposition. De plus, à dose égale, l’utilisation de champs micropulsés
ou nanopulsés entraîne des effets différents. Dans leur cas, le suivi des propriétés diélectriques
permet d’estimer la perméabilisation de la membrane, et donc la réussite de l’électroporation
(largement utilisée pour faciliter le passage de larges molécules à travers la membrane, impos-
sible lorsque l’intégrité de la membrane n’est pas compromise).
Au cours de cette partie, les différentes méthodes de caractérisation des propriétés diélec-
triques ont été synthétisées. La mesure de la partie réelle du facteur de Clausius-Mossotti
est réalisée en équilibre avec des forces hydrodynamiques ou dans des phases de diélec-
trophorèse pure. Les propriétés diélectriques peuvent également être reliées à d’autres
paramètres mesurés expérimentalement, comme le spectre d’électrorotation, le point iso-
diélectrique ou la spectroscopie d’impédance, entre autres.
Ces propriétés sont spécifiques du type cellulaire, ce qui permet de séparer deux types
cellulaires différents [37], mais aussi d’identifier et d’isoler un type de cellules parmi un
échantillon hétérogène [86, 15]. Les technologies basées sur l’électrocinétique sont suffi-
samment sensibles pour détecter un changement des propriétés diélectriques au cours de
la cancérisation ou de la différentiation, mais aussi au cours de l’évolution de la vie cellu-
laire comme l’apoptose ou la mitose.
L’utilisation de ces propriétés diélectriques comme marqueur de nombreux évènements
au cours de la vie cellulaire fait d’elles un composant physique à part entière du phéno-
type cellulaire. Les technologies existantes permettant la mesure de ces propriétés étant
sans marquage, rapides, et sans contact, elles ouvrent la voie à de nouvelles perspectives
d’étude et de diagnostic.
1.4 Conclusion
Ce chapitre d’introduction a permis de présenter les différentes propriétés des cellules, et
leurs méthodes de caractérisation respectives. Les technologies label-free permettent d’étudier
ces propriétés sans étape préliminaire de marquage (immunologique ou magnétique).
Parmi l’ensemble des propriétés intrinsèques des cellules, nous avons choisi de traiter les pro-
priétés diélectriques. Elles sont propres à chaque type cellulaire, et les technologies existantes
permettent de les mesurer suffisamment finement pour détecter deux types cellulaires proches.
La capacité des propriétés diélectriques à refléter l’état physiologique de la cellule en font un
marqueur de choix pour le suivi de cancérisation, de différentiation, d’apoptose ou de mitose.
Ces propriétés diélectriques des cellules sont caractérisées lorsqu’elles sont soumises à la di-
électrophorèse. L’application d’un champ électrique non uniforme sur une suspension cellulaire
entraîne un mouvement des cellules, dépendant de leurs propriétés diélectriques. De nombreux
travaux présentent la manipulation et la séparation de cellules par la diélectrophorèse. Mais
l’application d’un champ électrique entraîne l’apparition de forces hydrodynamiques, qui in-
duisent des mouvements de fluide. La compétition de forces existant entre la diélectrophorèse,
l’électro-osmose en champ alternatif et l’électrothermie crée une large gamme de comportements
cellulaires observables et rend parfois difficile la compréhension de l’implication des propriétés
diélectriques.
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Cette thèse a pour but d’étudier et d’expliquer la réponse des cellules à de tels champs
électriques dans une puce microfluidique, afin de faciliter leur caractérisation. Basé sur des
technologies développées pendant cette thèse, la réponse des cellules à la diélectrophorèse sera
caractérisée. Une meilleure compréhension du comportement des cellules permetta ainsi d’ou-
vrir de nouvelles perspectives quant à l’implication de certains facteurs membranaires sur les
propriétés diélectriques.
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Ce chapitre présente les matériels et protocoles utilisés au cours de cette thèse. Dans un
premier temps, la fabrication des puces électro-microfluidiques est décrite, ainsi que le banc de
diélectrophorèse sur lequel se sont déroulées les expérimentations.
Une deuxième partie de ce chapitre est consacrée au matériel biologique utilisé dans ce travail :
lignées choisies, culture de cellules et milieu de suspension pour la diélectrophorèse. Les mem-
branes plasmiques de certaines lignées cellulaires ont été modifiées par des agents chimiques ou
biologiques. Le protocole de modification des membranes est présenté à la fin de ce chapitre.
2.1 Dispositif Expérimental
Cette première partie regroupe les différents protocoles liés aux puces et à la plateforme
électro-microfluidiques.
Le procédé de fabrication des puces servant à la diélectrophorèse est présenté en premier lieu.
Comme le montre la figure 2.1, les électrodes (en violet) peuvent être co- ou biplanaires. Dans
le premier cas, les électrodes sont sur le même plan, et sont fabriquées sur une lame de verre
standard. Le canal microfluidique qui apporte la suspension cellulaire au-dessus des électrodes
est fermé en haut. Dans le second cas, les électrodes se trouvent sur deux niveaux, au-dessus et
en-dessous du canal, ouvert sur chacun des niveaux.
Les puces microfluidiques sont ensuite traitées contre l’adsorption des cellules sur le verre. La
plateforme d’expérimentation qui accueille les puces et permet d’appliquer un champ électrique
et de visualiser la réponse des cellules est détaillée en dernière partie.
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(a) (b) 
igure2.1–chémasdespucesmicroﬂuidiques.(a)en2D,avecdesélectrodessurlemêmeplan.
(b)En3Davecdeuxniveauxd’électrodes.
2.1.1 abricationdespuces
➢ uces2D:électrodescoplanaires
espucesélectro-microﬂuidiquessontfabriquéesselondesprocédésstandardsdemicrofa-
brication,surdeslamesdemicroscopeenverre(76x26x1,1mm,ishercientiﬁc),comme
schématisédanslaﬁgure2.2.espuces2Davecdesélectrodescoplanairessontcelesquiont
étémajoritairementutiliséespourcestravaux.
apremièreétapecorrespondàlaréalisationdesélectrodes.Cesdernièrespeuventêtrecom-
poséesd’oroud’I(pourIndiuminxide).’Iestunoxydeconducteurcomposéd’
In23etden2(90%-10%)etquiesttransparent(ﬁgure2.3).’opacitédel’orpeutposer
problèmeaucoursdecertainesexpériences,l’iluminationdel’échantilonétantpartransmission
(commedécritjusteaprèsdansleparagraphe2.1.3).eslamesdemicroscopesstandardssont
couvertesd’orpardépôtmétalique(135nm,avecunecouched’accrochedeitanede15nm)
danslecasdesélectrodesd’or.eslamescouvertesd’Isontdisponiblescommercialement
(150nm,12Ω/◻,isionekystemstd).esélectrodessontfabriquéespargravureionique
(ionbeametching,lassys),àtraversunmasqueenrésine.Cemasqueestréaliséenlithographie
optiqueàl’aided’unaligneurdemasque(MB4,ÜMicroech)surrésinepositive.Après
gravure,larésineestensuiteretiréepourdécouvrirlesélectrodesetpermettrelepassagedu
champélectrique.esélectrodesutiliséesaucoursdecestravauxontunelargeurde10µm.
eprotocoledétailédesétapesdelithographieetdegravureestdétailéenannexe(AnnexeA).
Unbassinenpolydiméthyl-siloxane(DM)permetdecontenirunegouttedesuspension
celulaireau-dessusdesélectrodes.eDM(ylgard184,DowCorning)estunpolymèrether-
moréticulable,cequipermetdeluiimposeruneformeavantdurcissement.’élastomèresiliconé
(monomère)estmélangéàunagentréticulantavecunratio10:1(enmasse).Aprèsmélangedes
deuxcomposants,ilestnécessaired’éliminerlesbulesd’airemprisonnées,enplaçantlasolution
sousvidependantquelquesminutes.emélangeestensuitecoulédansunmouleenaluminium
etchauﬀéà110˚ Cpendant5min.atailedupuitsestde6x6x1,5mm,soitenviron100
µdesuspensioncelulaire.
Unefoisréticulé,lecarrédeDMestsceléauniveaudesélectrodesd’intérêtsurlalame
deverre.Aprèsavoirdéposéunegouttedesuspensioncelulaire,lebassinestreferméparune
lameledeverre(18*18mm),enprenantgardedenepascoincerdebulesd’air.
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Figure 2.2 – Schéma des étapes de fabrication des électrodes sur lame de verre. La
résine est déposée puis lithographiée sur la lame de verre couverte de métal (Or ou ITO). Les
parties découvertes sont gravées par IBE puis la résine restante est retirée pour découvrir les
électrodes.
â Puces 3D
Dans le cas des puces 2D, le champ s’établit entre les électrodes sur le même plan. Mais il
est aussi possible de créer un champ électrique dans la profondeur du canal microfluidique, de
manière verticale. Ces puces 3D possèdent des électrodes en haut et en bas du canal microflui-
dique. Ce dernier doit alors être ouvert (sans couche résiduelle) pour éviter des atténuations du
champ électrique dans la suspension cellulaire.
Le même procédé que précédemment est utilisé pour les électrodes. Puis, un canal microfluidique
de 50 µm de haut est fabriqué dans une résine par lithographie optique au-dessus des électrodes
de la lame du bas. Après avoir préalablement percé la lame du dessus pour permettre l’entrée
et la sortie du fluide, celle-ci est alignée et scellée sur la première (figure 2.4(a)).
Le scellement du canal microfluidique avec la lame du haut est une étape critique, pour per-
mettre à la suspension de s’écouler dans le canal uniquement sans fuites qui causeraient des
perturbations hydrodynamiques. La solution adoptée au cours de cette thèse a été d’apposer
une fine couche de résine utilisée comme colle, déposée sur le canal microfluidique par transfert
pour éviter de recouvrir les électrodes au centre du canal. Après alignement et mise en contact,
le scellement est achevé par exposition de la totalité de la puce aux UVs et recuit.
Protocole détaillé :
Un promoteur d’adhésion est indispensable à la tenue de la SU8 50 sur du verre. De l’Omnicoat (Mi-
croChem) est donc étalé sur la lame à 3000 rpm pendant 30 s, puis recuit à 200˚C pendant 2 min. La
SU8 50 est étalée lorsque la résine est à température ambiante à 500 rpm pendant 10 s puis 3000 rpm
pendant 30 s. Un recuit pour évaporer le solvant est fait à 65˚C pendant 5 min puis à 95˚C pendant
20 min. Ce recuit à deux températures permet d’éviter que la résine ne craquelle sous l’effet d’une éléva-
tion de température trop rapide. La lame est ensuite alignée avec le masque grâce à des motifs de type
"croix-carrés" présents sur le niveau d’électrodes et le masque puis exposée pendant 10 s à un flux de
18 mW.cm−2 @365 nm et de 32.9 mW.cm−2 @405 nm. La SU8 étant une résine très visqueuse, elle ne
peut être mise en contact avec le masque. La lame est donc approchée manuellement au plus proche du
masque. Étant une résine négative, l’exposition aux UVs va initier la polymérisation des chaînes époxy,
dont la réticulation est accélérée par la chaleur. Un recuit post-insolation est nécessaire, en chauffant la
lame 1 min à 65˚C puis 5 min à 95˚C. Les motifs sont révélés en plongeant la lame dans le dévelop-
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(a) (b)
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Figure 2.3 – Observation des puces après gravure et retrait de la résine. (a) Électrodes
en or et (b) en ITO. Une photo globale de la puce est montrée (i) ainsi qu’une image sous mi-
croscope en illumination par transmission (ii). Les électrodes d’or apparaissent opaques (noires)
tandis que seuls les contours sont observables pour les électrodes en ITO.
peur de la résine (SU8 developer, MicroChem) pendant 6 min sous agitation constante. La réaction est
stoppée dans un bain d’isopropanol, puis l’échantillon est séché sous flux d’azote.
La lame du haut est percée par une fraiseuse numérique, qui permet un perçage fiable et précis à partir
d’un fichier réalisé sur un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur (SolidWorks, Dassault). Le
protocole de transfert de la couche servant de glu entre les deux niveaux est basé sur les travaux de Salvo
et al [89] et est illustré dans la figure 2.4(b).
Un échantillon de silicium est clivé à la taille du canal microfluidique. Une couche de polydiméthylsi-
loxane (PDMS ) est étalée à 3000 rpm pendant 60 s puis recuite à 100˚C pendant 2 h pour assurer une
polymérisation totale. Une feuille de polyimide (film Kapton 75 µm, Dupont) est déposée avec précau-
tion pour ne pas former de bulles sur le PDMS. Ce dernier assure une adhésion réversible du film. La
hauteur visée de SU8 sur le polyimide est d’environ 15 µm, et est réalisée en étalant de la résine SU8
2050 diluée à 17 % dans du cyclopentanone (SU8 2000 Thinner, MicroChem) à 3000 rpm pendant 30 s.
Le recuit est fait à 65˚C pendant 50 s, pour évaporer partiellement le solvant. Le but ici est de pouvoir
transférer la résine sur le canal, et donc qu’elle ne soit pas trop "sèche". Mais avoir une quantité de
solvant trop importante rend la résine trop fluide et cette dernière a tendance à s’écouler dans le canal
microfluidique et couvrir les électrodes lorsque les deux lames sont scellées ensemble. Il faut donc trou-
ver l’équilibre optimal pour que la résine conserve ses propriétés adhésives tout en n’étant pas trop liquide.
L’alignement entre la lame du bas (composée des électrodes et du canal microfluidique couvert par
la résine) et la lame du haut (percée) se fait sur l’aligneur de masque, en fixant par capillarité la lame
du haut sur un masque de quartz vierge. Une fois les deux niveaux alignés (par des motifs croix-carrés),
ils sont mis en contact (pression 1,5 bar), et la totalité de l’échantillon est soumise aux UVs pendant 3,5
s. Un recuit post-insolation est réalisé pour sceller définitivement les deux niveaux ensemble pendant 5
min à 65˚C.
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Figure 2.4 – Schéma des étapes de fabrication d’une puce 3D. (a) Fabrication et assem-
blage de la puce. (b) Détail du scellement de la puce entre le canal microfluidique et la lame du
haut. Un canal microfluidique de 40-50 µm est fabriqué dans la résine SU8 50, puis la lame du
haut préalablement percée est scellée grâce à la présence d’une fine couche de SU8 2002 déposée
par transfert sur le canal microfluidique.
2.1.2 Traitement de surface
De par leur taille, les cellules tendent à sédimenter rapidement et à s’adsorber sur le verre qui
compose la puce électro-microfluidique. Une fois en contact avec la surface, les forces d’adhésion
sont plus fortes que celles imposées par le champ électrique généré par les électrodes, et il n’est
plus possible de déplacer les cellules par diélectrophorèse. Il est donc important de prévenir
l’adsorption en traitant la surface par une molécule anti-adhésive. Les puces sont donc plongées
dans un bain d’albumine de sérum bovin à 0.1 % (BSA, pour bovine serum albumin) pendant
une nuit, à température ambiante. Après un rinçage avec un tampon phosphate salin (PBS, pour
phosphate buffered saline), les puces sont séchées sous flux d’azote et prêtes à être employées.
Elles sont utilisées en diélectrophorèse entre une et trois fois avant d’être traitées de nouveau.
2.1.3 Banc de diélectrophorèse
La plateforme sur laquelle sont réalisées les expériences de cette thèse a été montée précé-
demment à mon arrivée [45]. Elle permet la connexion électrique avec la puce et l’observation
de l’échantillon. Elle est composée de deux modules principaux (qui sont plus détaillés dans
l’Annexe B) :
— Module électrique (Module 1, en rouge, sur la figure 2.5) : la puce électro-microfluidique
est insérée dans un connecteur ZIF, qui assure le maintien mécanique d’une part et
la connexion électrique d’autre part. Les connecteurs sont reliés aux générateurs par
des nappes électriques, en passant par un boîtier électronique qui permet d’adresser de
manière individuelle ou collective les électrodes.
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2
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igure2.5–ued’ensembledelaplateforme.1-Modulesélectriqueetderedirectiondu
courant,2-Connexionélectrique,supportetvisualisationdel’échantilonet3-Modulemicro-
ﬂuidique.
— Moduledevisualisation(Module2,enbleu):lesconnecteursIsontmontésdansun
supportenaluminium,ﬁxéàuneplatinemotorisée(Markhauser)permettantdedéplacer
lechampd’observationlorsquel’échantilonestconnectéélectriquement.Unecaméra
CCDcouleur(MantaG201C,Aliedisionechnologies)permetlacaptured’images
àunerésolutionde1624*1234pxetunefréquenced’enregistrementde14imagespar
seconde.
’intégralitédelaplateformeestpilotéeparunlogicieldéveloppésousabview(ationalIns-
truments).Cedernierpermetlecontrôledumoduleélectrique,enchoisissantlevoltageetla
fréquencedesortiedechaquegénérateur.Ilestégalementpossibled’entreruneséquencede
potentielssuruneouplusieursélectrode(s)dansuntempsimparti,viaunﬁchiertexteécritma-
nuelement.’activationdesélectrodesestégalementcontrôléeviacelogiciel,avecpourchacune
lechoixd’êtreraccordéeaupremierouausecondgénérateur.ardéfaut,touteslesélectrodes
nonactivéessontreliéesàlamasse.
’interfaçagedelacaméraavecabviewpermetdevisualiseretd’enregistrerdesimagesoudes
vidéosàpartirdel’imagetotaleoud’unerégiond’intérêt.etempsd’acquisitiondelacaméra
peutêtreajusté,enessayantd’obtenirl’équilibreoptimalentrel’acquisitiond’uneimageclaire
etunefréquenced’enregistrementcorrecte(aumoins10ips,ieimagesparseconde).
2.1.4 Iluminationsetobservationdelapuce
urlemicroscopedubancd’expérimentation,plusieurstypesd’iluminationssontdispo-
nibles,ets’accordentplusoumoinsbienàlavisualisationdecelulesensuspension.aplus
utiliséeestlamicroscopieenchampclair,partransmission.Elepermetdedistinguerlecontour
descelulesetdesuperposerunedeuxièmeilumination,parﬂuorescencenotamment.
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Le microscope est équipé pour visualiser de la fluorescence dans un seul spectre ou dans plusieurs
(multi-fluorescence en direct). Le dernier type d’illumination est l’éclairage en champ sombre,
mais qui est peu adapté à la visualisation de cellules, ces dernières étant peu réfringentes. Les
différents principes d’illumination ainsi que l’observation des cellules sont détaillés en annexe
(Annexe C).
2.2 Matériel Biologique
En première partie, nous traiterons le milieu de suspension utilisé pour la diélectrophorèse.
Ensuite, nous détaillerons les lignées choisies, ainsi que leurs protocoles de culture respectifs.
Pour terminer, nous présenterons les protocoles de modification des membranes plasmiques des
cellules, que ce soit par voie chimique ou biologique.
2.2.1 Choix des milieux de suspension pour la diélectrophorèse
La diélectrophorèse s’applique ici sur des cellules en suspension. Comme il a été mentionné
au chapitre 1, la conductivité du milieu a une grande importance sur la réponse des objets en
suspension : plus faible est la conductivité, plus importante est la force de diélectrophorèse (à
voltage égal). Les cellules doivent donc se trouver dans un milieu à faible conductivité, ce qui
exclut les milieux de culture (σ = 1,38 S/m pour le DMEM).
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Figure 2.6 – Évolution de la conductivité et de la pression osmotique en fonction du
milieu. (a) Conductivité du PBS après dilution. (b-d) Photos des cellules après une minute en
suspension dans (b) du PBS, (c) du PBS dilué au 1/5e , (d) du saccharose-glucose à 8,5 - 0,3 %
(p/v).
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Figure 2.7 – Viabilité cellulaire selon le milieu de suspension. (a) Dans du DMEM. (b)
Dans du saccharose-glucose à 8,5 - 0,3 % (p/v), après 5h à température ambiante.
Cependant, la pression osmotique doit être similaire au cytoplasme pour empêcher les cellules
de gonfler ou de s’effondrer. Par exemple, en cas de pression osmotique du milieu plus faible que
celle de la cellule, cette dernière va augmenter son volume (figure 2.6(c)) en faisant entrer du
milieu, afin de diluer la salinité de son cytoplasme pour conserver un équilibre osmotique avec
le milieu environnant (et inversement).
La dilution du PBS, tampon de conservation des cellules, même au 1/1000e , ne permet pas d’at-
teindre une conductivité inférieure à 10−2 S/m, et entraîne le gonflement systématique des cel-
lules à partir de faibles dilutions (figure 2.6(a,c)). Un tampon composé de saccharose et glucose
dans de l’eau déionisée a été préféré (8,5 et 0,3 %, respectivement, rapport poids/volume, [42]).
Dans ce milieu, la pression osmotique est conservée, et donne accès à des conductivités de l’ordre
de 10−4 S/m (figure 2.6(a,d)).
Afin de comparer la viabilité cellulaire, les cellules ont été placées à température ambiante dans
du milieu de culture et dans le tampon saccharose-glucose pendant 5h. La concentration en
cellules est mesurée avant et après grâce à une pipette électronique de comptage (ScepterTM,
Millipore, figure 2.7). Dans le milieu de culture, le nombre de cellules augmente, passant de 280
000 cellules/mL à 292 000. Le milieu de culture étant un milieu riche et parfaitement adapté, les
cellules poursuivent leurs cycles de division cellulaire. Dans le tampon sucré, la concentration
initiale est de 250 000 cellules/mL contre 135 500 cellules/mL après 5h, soit une diminution de
54 %. La pauvreté du milieu, composé uniquement de deux glucides, n’en fait pas un milieu op-
timal pour la vie cellulaire. Cependant, l’avantage apporté par une faible conductivité surpasse
la survie moyenne des cellules dans ce milieu, d’autant que le temps d’expérience n’excèdera pas
30 minutes. La perte de cellules sera négligeable à l’échelle de notre temps de travail.
2.2.2 Culture de cellules
Une collaboration avec le laboratoire Biomics (CEA/iRTSV) a été établie tout au long de ces
travaux pour l’approvisionnement et la culture de cellules. Celle-ci se fait au sein d’un laboratoire
de sécurité biologique adapté (niveau L2). La température dans l’incubateur est régulée à 37˚C,
avec 5 % de CO2 afin de maintenir le pH du milieu de culture. La manipulation des cellules
durant les phases d’entretien des cultures et de prélèvement se fait en milieu stérile, sous un
poste de sécurité microbiologique.
Les cellules adhérentes se cultivent en monocouches (figure 2.8(a-b)), sur une surface plastique
traitée pour l’adhésion cellulaire jusqu’à couvrir entièrement la surface de la flasque (confluence).
Lorsque les cellules couvrent 80 % de la surface ou plus, elles sont décollées puis diluées avant
d’être remises en culture dans du milieu neuf (passage). Les cultures sont arrêtées au passage
20, pour limiter la dérive génétique.
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Figure 2.8 – Culture cellulaire. Photographies de cellules en culture : (a et b) Cellules
adhérentes, de lignée HEK (a) ou LnCap (b). (c) Cellules en suspension de la lignée JURKAT.
Les cellules adhérentes recouvrent la surface de la flasque en adoptant une forme aplatie et étirée,
suivant les lignées, tandis que les cellules en suspension conservent leur forme sphérique, et se
développent en amas tridimensionnels.
Les cellules JURKAT doivent être cultivées en suspension. En effet, étant des cellules circulantes
dans le corps humain (cellules sanguines), elles ne s’ancrent pas sur un support pour croître. Le
passage des cellules se fait lorsque celles-ci forment des amas de 15-20 cellules (figure 2.8(c)). Les
amas sont cassés par pipetage dynamique, et les cellules sont remises en culture après dilution
dans du milieu neuf.
Afin de pouvoir cultiver et conserver des cellules sur le long terme, des échantillons de culture sont
congelés lors des premiers passages et conservés à -80˚C(quelques mois) ou dans l’azote liquide
(-200˚C, plusieurs années). Les cellules sont congelées dans du sérum de veau fœtal auquel est
ajouté un agent cryoconservateur (le diméthylsulfoxyde, DMSO, Sigma-Aldrich). Le protocole
de congélation/décongélation est détaillé ci-après. Brièvement, pour une survie optimale des
cellules, la descente en température doit se faire le plus lentement possible, et la remontée en
température lors de la décongélation le plus rapidement possible.
â Lignées HEK, PC3, LnCap, PC3 et DU145
Tous les liquides utilisés pendant la culture cellulaire sont préalablement chauffés à 37˚C pour éviter
un choc thermique. Les cellules sont ensemencées à une concentration de 5.105 cellules/mL dans une
flasque de 25 cm2 (Produit 353109, Corning Life Sciences) avec 5 mL de milieu : pour les HEK, dans
du DMEM (pour Dulbecco’s Modified Eagle Medium, Gibco®) ; pour les autres lignées, le milieu est du
RPMI 1640 GlutaMax™(Gibco®). Les deux sont supplémentés par 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
et des antibiotiques (Pénicilline-Streptomycine, 1%) pour prévenir une contamination bactérienne.
Lorsque la confluence est égale ou supérieure à 80 % de la flasque (généralement atteinte en 2 jours), le
milieu est retiré et la monocouche cellulaire est rincée deux fois avec du PBS (pour Phosphate Buffered
Saline) sans calcium ni magnésium. 500 µL de Trypsine-EDTA (0,25 %, Sigma-Aldrich) sont ajoutés et
la flasque est incubée à 37˚C jusqu’à décollement total des cellules (≈ 5 min). Les cellules sont ensuite
resuspendues dans du DMEM ou du RPMI qsp 5 mL, comptées puis centrifugées pendant 5 min à 1500
rpm. Le surnageant est éliminé et les cellules sont de nouveau resuspendues dans leur milieu indiqué
avant d’être ensemencées à 5.105 cellules/mL.
Si 80 % de confluence ne sont pas atteints au bout de 2 jours, le milieu usagé est remplacé par du milieu
neuf par simple pipetage, pour conserver un apport nutritif suffisant et éviter une éventuelle toxicité liée
à une trop forte concentration de déchets relargués par les cellules.
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â Lignée JURKAT
Les cellules sont ensemencées à une concentration de 5.105 cellules/mL dans une flasque de 25 cm2 dans
5 mL de RPMI 1640 GlutaMax™, supplémenté par 10 % de SVF et un mix d’antibiotiques (Pénicilline-
Streptomycine, 1%). Comme les cellules ne forment pas de tapis cellulaire mais des grappes, il est plus
délicat de suivre leur division. Lorsque les agrégats atteignent environ 20 cellules, ils sont cassés par
pipetage dynamique, puis les cellules sont comptées et centrifugées 5 min à 1500 rpm. Le surnageant est
éliminé et remplacé par du milieu neuf, puis les cellules sont réensemencées à une concentration de 5.105
cellules/mL.
â Lignées RWPE1 et dérivées (WPE1-NA22, WPE1-NB11, WPE1-NB26) Les li-
gnées RWPE1 et ses dérivées sont cultivées dans une flasque T75 dans du milieu KSMF (Life Technolo-
gies), qui contient de la L-glutamine, de facteur de croissance (EGF, pour epidermal growth factor) et de
l’extrait de glande pituitaire (BPE, pour bovine pituitary extract). Le milieu est complémenté avec 1%
de pénicilline-streoptomycine. À 80% de confluence, le tapis cellulaire est rincé avec du PBS, et 1,5 mL
de Trypsine-Lonza est ajouté. Après 10 min d’incubation à 37 ˚C, 3 mL de solution de neutralisation
(TNS, pour Trypsine Neutralisation Solution) sont ajoutés pour stopper la réaction. Les cellules sont
centrifugées 5 min à 1400 tours/min maximum avant d’être réensemencées à une concentration de 8.105
à 1,2.106 cellules/mL (pour deux ou trois jours de culture sans passage).
â Congélation et décongélation de lignées
La décongélation des cellules avant la mise en culture doit se faire le plus rapidement possible, afin
d’éviter une cytotoxicité induite par la concentration de DMSO. Le cryotube (Nunc) est immédiate-
ment placé dans le bain-marie à 37˚C, pendant quelques minutes jusqu’à décongélation quasi-totale. Le
contenu du tube (1 mL en général) est ensuite pipeté et placé dans 9 mL de milieu de culture, préala-
blement chauffé à 37˚C.
Les 10 mL sont ensuite centrifugés pendant 5 min à 1500rpm. Le surnageant est éliminé et remplacé par
du milieu neuf. Si les cellules sont sensibles, il est possible de répéter cette étape afin d’éliminer la totalité
du DMSO. Les cellules sont ensuite comptées et ensemencées dans une flasque T25. Le milieu est changé
après 24h pour être remplacé par du milieu neuf. Il est préférable de laisser les cellules se développer
pendant 48 ou 72 h après décongélation, avant de les manipuler de nouveau, pour leur permettre de
reprendre leur cycle de division normal.
Pour la congélation, les cellules sont décollées, comptées puis centrifugées pendant 5min à 1500 rpm. Les
cellules sont resuspendues dans du SVF contenant 10% de DMSO à une concentration de 106 cellules/mL.
L’ajout de DMSO doit se faire dans du SVF froid (5˚C), la réaction étant exothermique. Les échantillons
sont ensuite aliquotés par 1 mL dans les cryotubes et placés dans une boîte de congélation. Cette boîte
contient de l’isopropanol, et permet une descente graduelle en température lorsque celle-ci est placée à
-80˚C. Quand les tubes sont congelés (après 24 ou 48h), ils peuvent être conservés à -80 ˚C pendant
quelques mois ou placés dans l’azote liquide pour une conservation à plus long terme.
2.2.3 Modification chimique de la membrane
Des molécules affectant le fonctionnement des canaux ioniques ont été ajoutées aux suspen-
sions cellulaires. Dans un cas, l’activité des canaux ioniques est augmentée (ionophore), dans
l’autre elle est stoppée (bloqueurs des canaux ioniques). Les concentrations utilisées et le proto-
cole de préparation est adapté à partir de publications scientifiques [18, 108, 70].
Les solutions de valinomycine, quinine et de vérapamil (Sigma-Aldrich) sont préparées dans
l’éthanol absolu à des concentrations de 0.1, 200, et 70 mM , respectivement. 5 µL sont ensuite
ajoutés à 5 mL de milieu de culture et incubés avec des cellules HEK pendant 1, 2 ou 8h, à
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37˚C, sous agitation légère. La concentration finale en éthanol ne doit pas excéder 0,1 % du
milieu, afin de ne pas endommager les cellules.
2.2.4 Modification biologique de la membrane
La membrane des cellules a aussi été modifiée, par un processus d’extinction de gène via
interférence ARN, sur des cellules HEK et des cellules LnCap. Les cellules sont cultivées dans
des plaques 6 puits traitées pour la culture cellulaire (Falcon), dans un milieu sans antibiotiques.
La transfection est réalisée 24 h après la mise en culture. Les ARN utilisés sont de petits ARN
interférents, appelés siARN (pour small interfering RNA, FlexiTube®, Qiagen). Plusieurs ont
été sélectionnés :
— témoin négatif de transfection : AllStars Negative Control
— témoin positif de transfection : AllStars Cell Death
— siARN SK3
— siARN TRPV6
— siARN TRPM8
Les ARN sont mélangés à un agent permettant le passage à travers la membrane plasmique
(Lipofectamine®RNAiMax®, Life Technologies), dans un milieu optimal pour la transfection.
Après incubation, les complexes ARN-Lipofectamine sont ajoutés à la culture cellulaire, à une
concentration de 20 nM pour les ARN témoins et de 10 ou 20 nM pour les ARN d’intérêt.
Après 72 h de transfection, les cellules sont collectées et analysées.
La transfection de siARN requiert un soin particulier de la part de l’expérimentateur. Les cellules
étant cultivées sans antibiotiques, elles sont extrêmement sensibles aux contaminations (notam-
ment bactériennes). De plus, les ARN sont dégradés par la ribonucléase (RNases), présente en
abondance sur les surfaces et sur la peau. La préparation des cultures et des ARN doit donc se
faire avec rigueur.
Le protocole détaillé de transfection est le suivant :
80 000 cellules sont ensemencées par puits dans une plaque 6 puits le jour 1, dans 2 mL de milieu dé-
pourvu d’antibiotiques. (DMEM pour HEK, RPMI 1640 pour LnCap, complémentés par 10% de SVF).
Un seul puits est rempli avec du milieu avec antibiotiques (Pénicilline-Streptomycine, 1 %), afin de com-
parer la division des cellules dans les autres puits à partir d’un contrôle dans des conditions classiques
de culture.
24 h plus tard, les ARN sont ajoutés dans chaque puits. Pour cela, ils sont au départ remis en solution
dans 500 µL (ARN témoins, 5 nmol/tube) ou 100 µL (ARN d’intérêt, 1 nmol/tube) d’eau certifiée sans
RNase (Qiagen), pour une concentration de 10 µM .
Des tubes A et B sont préparés et incubés séparément avant d’être mélangés. Le tube B peut être préparé
dans un seul tube, en préparant un volume suffisant pour être réparti ensuite dans chaque puits.
La composition du tube A (pour chaque ARN) est :
— Pour les ARN témoins : 4 µL de solution mère d’ARN , pour une concentration dans le tube de
200 ou 400 nmol/L
— Pour les ARN d’intérêt : 2 ou 4 µL de solution mère d’ARN , pour une concentration dans le
tube de 200 ou 400 nmol/L
— milieu OptiMEM qsp 100 µL
La composition du tube B (pour chaque ARN) est :
— 1,5 µL de Lipofectamine
— OptiMEM qsp 100 µL
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Le milieu OptiMEM (Gibco) favorise la complexation des ARN avec l’agent de transfection. Les tubes A
et B sont incubés séparément pendant 10 min à température ambiante. 100 µL du tube B sont ajoutés
à chaque tube A, homégénéisés par aspiration/refoulement à la pipette. Le tube final est incubé 15 min
à température ambiante pour laisser se former les complexes Lipofectamine-ARN.
Pour terminer, le milieu de culture des cellules est retiré et remplacé par les 200 µL de solution et 800 µL
de milieu frais, toujours sans antibiotiques. La microplaque est agitée manuellement afin d’homogénéiser
la composition de chaque puits et incubée à 37˚C.
Après 72 h de transfection, les puits sont observés au microscope, et les cellules sont décollées selon un
protocole classique de passage : 2 rinçages au PBS, 5 min d’incubation avec 200 µL de Trypsine-EDTA
à 37˚C, resuspension dans du milieu de culture et centrifugation avant resuspension finale dans le milieu
désiré (milieu de culture ou de diélectrophorèse).
2.3 Conclusion
Au cours de ce chapitre, nous avons vu les différents matériels et protocoles utilisés tout au
long de ce manuscrit.
La fabrication des puces électro-microfluidiques se fait par des procédés standards de photo-
lithographie, sur des lames de verre couvertes d’or ou d’ITO, qui apporte l’avantage de la trans-
parence des électrodes. Les puces subissent un traitement anti-adhésif pour éviter l’adsorption
des cellules à leur surface. La plateforme d’expérimentation comporte un module électrique qui
permet de rediriger le courant vers l’une des 56 électrodes disponibles, et un module de visualisa-
tion qui permet d’observer la réponse des cellules en temps réel. Leur forte réfringence empêche
de les observer en champ sombre, illumination utilisée auparavant pour les études sur des micro-
particules. La visualisation se fait par transmission, et peut être doublée d’une illumination par
fluorescence, si les cellules possèdent un marqueur fluorescent (protéine de fusion fluorescence,
intercalant des acides nucléiques, etc).
Les cellules doivent également être placées en suspension dans un milieu de faible conductivité,
conductivité qui ne peut être atteinte en diluant du milieu de culture ou du PBS. L’équilibre
osmotique devant être préservé, les cellules sont placées dans un milieu composé de saccharose
et glucose (8,5 et 0,3 %, respectivement). La conductivité du milieu est ajustée en ajoutant
du milieu de culture (σDMEM = 1.36 S/m). Les lignées utilisées au cours de ce manuscrit sont
diversifiées, allant de cellules non cancéreuses circulantes à des cellules mimant l’évolution du
cancer de la prostate.
La culture de telles cellules se fait selon des protocoles standards, en respectant le rythme
de passage selon la confluence de la monocouche cellulaire. Enfin, des modifications ont été ap-
portées aux membranes plasmiques des cellules, par voie chimique (ionophores, agents bloqueurs
des canaux ioniques) ou par voie biologique (extinction de gène par interférence ARN).
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Électrocinétique de cellules humaines
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Dans ce chapitre, des cellules humaines ont été soumises à un champ électrique alternatif
dans une large gamme de fréquences, de différences de potentiel et de conductivités de milieu.
Les différentes réponses des cellules en fonction du champ électrique appliqué sont rapportées.
Un modèle de compétition de forces est développé pour expliquer ces comportements.
Dans une seconde partie, deux méthodes sont présentées pour caractériser les propriétés di-
électriques des cellules. La première méthode est basée sur une caractérisation électrique dans
l’intégralité de la gamme de fréquences, alors que la seconde se concentre autour de la fréquence
de coupure. Les deux méthodes et leurs avantages et inconvénients respectifs sont caractérisés.
3.1 Réponse de cellules humaines au champ électrique non uni-
forme en canal microfluidique
Un champ électrique non uniforme appliqué dans une suspension génère plusieurs forces élec-
trocinétiques (présentées au chapitre 1, paragraphe 1.2), qui vont agir sur le milieu et sur les
cellules. Les forces électro-hydrodynamiques, comme l’électro-osmose et les forces électrother-
miques, mettent en mouvement le liquide : les charges présentes dans la double couche électrique
entre l’électrode et le milieu sont mises en mouvement par un champ électrique (électro-osmose)
et/ou un gradient de température est formé par l’application d’un champ électrique (électrother-
mie). Dans les deux cas des rouleaux de convection se forment au-dessus de l’électrode, rouleaux
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igure3.2–bservationdel’électro-osmosesurlescelules HEK.Ábassefréquence
(f1−10.103Hz,σm 2.10−4/m),l’ACEpeutêtrecoupléeauxeﬀetsélectrothermiques
suivantlamagnitudeduchamp:(a)magnitudemodérée(2pp)ou(b)magnitudeforte
(8pp).
observé:silescelulessontattiréesparlesélectrodes,elessedéplacerontplusrapidement.
Cependant,danscertainscas,commeàbassefréquence,l’augmentationdelamagnitudemodiﬁe
laréponsedescelules.C’estpourquoi,pourbienidentiﬁerl’impactdela magnitude,nous
intégreronsdoncl’inﬂuencedesfortesdiﬀérencesdepotentielpourchaquegammedefréquences.
3.1.1 lage1:1-10kHz-Électro-osmoseAC
Àbassefréquence(f103Hz),lescelulestournentsureles-mêmesautourdel’axey,
qu’elessoientisoléesouencontactavecd’autrescelules,pourtouteslesconductivitéstestées
(2.10−4<σm<2.10−1/m,ﬁgure3.2(a)).’électro-osmoseestprédominanteautourdecesfré-
quences,surtoutàbasseconductivitéoùleseﬀetsélectrothermiquessontfaibles(1.2).aﬁgure
3.2(a)montrelescelulesentraînéesdansdesrouleauxdeconvection,quionttendanceàles
rapprocherducentredel’électrode.alargeurdesélectrodesetlatailedescelulessontdu
mêmeordredegrandeur(≈10µm),etcesdernièresseretrouventleplussouventaubordde
l’électrodeplutôtqu’aucentre.esmouvementsdeconvectiondumilieuentraînentlescelules,
quitournentsureles-mêmes(autourdel’axey)ouquiparfoissedéplacentensuivantlerouleau.
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Lorsque la différence de potentiel augmente (jusqu’à 8 Vpp), le déplacement des cellules devient
plus anarchique et les cellules tendent à se détériorer, même à basse conductivité (σm = 2.10−4
S/m). En effet, à plus forte magnitude, les effets électrothermiques s’intensifient, causant la for-
mation de rouleaux de convection dont le sens est donné par le facteur Π. Dans ces conditions
d’expérimentation, Π est positif, et donc le milieu se déplace du centre de l’électrode vers le
bord (paragraphe 1.2.1). Les rouleaux de convection tendent à repousser les cellules des élec-
trodes, comme observé sur la figure 3.2(b). Ces déplacements rapides et brusques appliquent des
contraintes de cisaillement sur la membrane de la cellule, qui finit par se déchirer. La destruction
des cellules à σm = 2.10−4 S/m et V = 8 Vpp est observée en quelques secondes.
3.1.2 Plage 2 : f < fx0 - diélectrophorèse négative
Dans les plages 2 et 4, la diélectrophorèse est la force dominante. Les cellules sont alors soit
repoussées (plage 2), soit attirées (plage 4) des zones de forts gradients de champ (i.e. le bord de
l’électrode). Ces deux plages couvrant presque 90 % des fréquences appliquées avec le générateur,
l’attraction et la répulsion des cellules sont les mouvements les plus facilement observables.
Entre 103 Hz et fx0, les cellules sont soumises à la diélectrophorèse négative. Pour rappel, la
membrane des cellules se charge en réponse au champ appliqué et agit comme une barrière. Le
dipole induit réagit en fonction de la différence de polarisabilité entre la membrane et le milieu.
Même à faible conductivité, le milieu de suspension a une plus grande conductivité que la mem-
brane, car il comporte plus de charges libres, et ce dernier est plus polarisable que la cellule.
Re[CMF (ω)] est donc négatif et la cellule est moins polarisable que le milieu dans lequel elle
est plongée. À basse fréquence, la membrane accumule les charges environnantes et le dipôle
s’oriente dans le sens inverse au champ électrique. Lorsque la fréquence augmente, la membrane
ne fait plus écran au champ électrique, permettant aux charges contenues dans le cytoplasme de
réagir au champ appliqué. La cellule atteint alors la fréquence de coupure.
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Figure 3.3 – Évolution de la vitesse de rotation et de Re[FCM] des cellules HEK
en fonction de la fréquence. La vitesse de rotation est mesurée sur le nombre de cellules
ncells pour chaque point et le facteur de Clausius-Mossotti moyen est mesuré sur 10 cellules, à
σ = 2.10−2 S/m pour des fréquences proches de la fréquence de coupure.
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La réponse des cellules dans cette plage de fréquences est détaillée dans la figure 3.7, en même
temps que la diélectrophorèse positive, les deux réponses étant homologues, seul le sens du
mouvement est différent selon la plage de fréquences appliquée.
3.1.3 Plage 3 : Autour de la fréquence de coupure - Rotation des cellules
Dans la gamme de fréquences entourant la fréquence de coupure, le comportement des cel-
lules dépend de la conductivité du milieu. On observe la rotation des cellules pour toute la
gamme de conductivités testée. À basse conductivité (σm ≤ 2.10−4 S/m), la fréquence de cou-
pure est inférieure à 5.103 Hz et la rotation des cellules est principalement due aux phénomènes
d’électro-osmose, majoritaires à ces fréquences-là. Pour les conductivités plus élevées, lorsque la
fréquence de coupure se situe hors du champ d’action de l’électro-osmose, la rotation des cellules
semble induite par la compétition entre la diélectrophorèse et les forces électrothermiques.
10 µm
Figure 3.4 – Photographies de cel-
lules au bord d’une électrode (en noir).
Mise en évidence d’une cellule après dé-
térioration (flèche rouge).
À très basse conductivité (σm ≤ 2.10−4 S/m), la fréquence
de coupure se situe à basse fréquence (< 5.103 Hz), pour
les cellules eucaryotes avec une membrane plasmique sans
paroi additionnelle. Les cellules ont alors une rotation si-
milaire à celle détaillée dans le paragraphe 3.1.1. Dans
cette gamme de fréquence, l’électro-osmose est dominante
et il est difficile de discerner la fréquence exacte corres-
pondant à la fréquence de coupure.
Pour des conductivités supérieures (σm ≥ 5.10−4 S/m),
la fréquence de coupure, qui varie avec la conductivité
du milieu, se trouve au-delà de la fourchette d’électro-
osmose. À σm = 5.10−4 S/m, les cellules ne présentent pas
de rotation, ou alors très faible (< 5 rpm, 3.5(b)). Dans
cette gamme de conductivités, il est possible de détermi-
ner visuellement la fréquence de coupure, en observant le
moment où la cellule n’est ni attirée ni repoussée par les
électrodes. Même si cette technique est subjective et applicable uniquement cellule par cellule,
elle permet tout de même de déterminer approximativement la fréquence de coupure et est
souvent utilisée pour séparer ensuite différents types cellulaires avec une fréquence de coupure
statistiquement différente [20, 99, 63].
Pour les conductivités comprises entre 10−3 S/m et 10−1 S/m, les cellules ont tendance à tourner
sur elles-mêmes autour de l’axe y (selon la figure 3.5) pour les fréquences entourant la fréquence
de coupure pour des différences de potentiel supérieures à 2 Vpp, comme décrit dans la figure
3.5(a). La vitesse de rotation a été mesurée en fonction de la fréquence et de la différence de
potentiel à σm = 10−2 S/m dont les valeurs sont tracées sur le graphique 3.5(c). La vitesse de
rotation augmente avec la différence de potentiel, allant de 3 rpm à 2 V (f = 45.103 Hz) jusqu’à
28 rpm à 10 V . Il existe une différence de potentiel optimale où les cellules ont une vitesse
de rotation maximum sans être endommagées (ici, 10 Vpp). Pour des différences de potentiel
supérieures (15 Vpp), la vitesse de rotation diminue à nouveau. Sans observer la destruction de
la cellule, on peut observer une détérioration de la membrane, comme présenté dans la figure 3.4.
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igure3.5–Rotationdescelules HEK.(a)hotosdelarotationdescelules.acelule
eﬀectueuntourcompletenenvirondeuxsecondes,àσ2.10−2/m,f45.103Hz,et10
pp.(betc)itessesderotationenfonctionde(b)laconductivitédumilieu,àf≈fx0,3
ppet(c)lafréquenceetlatension,àσ10−2/m.
afréquenceestégalementunparamètremodiﬁantlavitessederotation.Enobservantla
vitessederotationà10pp,lavitesseestmaximaleà45.103Hzpuisdeplusenplusfaible
pourlesfréquencessuivantes,respectivement:40,50et55-60.103Hz.Danscesconditions
d’expérimentation,lafréquencedecoupureaétédéterminéeexpérimentalementenobservantla
fréquencepourlaquelelacelulen’estniattiréenirepoussée,enappliquantunediﬀérencede
potentielinférieureà2pppouréviterl’apparitiondelarotationinduiteparleseﬀetsélectro-
thermiques.Ici,lafréquencedecoupureestestiméeà45.103Hz,fréquenceàlaquelelescelules
tournentleplusvite.EnmesurantlapartieréeledufacteurdeClausius-Mossotti(1.3.1)des
celulesHEK,ilapparaîtévidentquelaforcedediélectrophorèseauneinﬂuencesurlavitesse
derotationdescelules.Commelemontrelaﬁgure3.3,pluslaforcedeDEestfaible(ieplus
Re[CM]estprochede0),pluslarotationestimportante.
Desparticulesdepolystyrèneﬂuorescentesde1µmetdescelulesontétésoumisesauchamp
électrique,aﬁndevisualiserlesmouvementsdumilieudûsàdesforcesélectro-hydrodynamiques,
lesparticulesagissantcommeuntraceurduﬂuide.orsquelaceluleestenrotation,lescol-
loïdesdepolystyrènesontentraînésdansdesvortexpluspetitsformésau-dessusdubordde
l’électrode(ﬁgure3.6).aprésencedetelsvortexindiquelaprésenced’eﬀetsélectrothermiques.
esparticulessuiventlemouvementderouleauxdeconvectionattractifs.
’hypothèseconcernantlarotationdescelulesdanscesconditionsestlacompétitionentrela
diélectrophorèseetleseﬀetsélectrothermiques,dûeàladépendanceenfréquenceetendiﬀé-
rencedepotentiel,respectivement.Eneﬀet,leseﬀetsélectrothermiquescréentdesvortexlocaux
centrésauxbordsdesélectrodesetontunevitessederotationd’autantplusimportantequela
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igure3.6–bservationdeslignesdechamppendantlarotationdescelules.(a)
hotosdelarotationdescelules(enrouge)etdesparticulesdepolystyrène1µm(envert)
(f45kHz,3ppσ2.10−2/m.(b)Représentationschématiquedelarotationdela
celule(quitournesurele-même)etdesparticules(quisontentraînéesdansdesrouleauxde
convectionau-dessusdel’électrode.(c)Représentationschématiqueencoupe.
diﬀérencedepotentielestgrande.esvortexapparaissentclairementlorsquedesparticulesde
pluspetitetailequelescelulessontajoutéesaumilieu.Deplus,ladiélectrophorèseresteune
forcerapidementprédominanteparrapportauxeﬀetsélectrothermiques,expliquantpourquoi
larotationn’apparaîtqu’autourdelafréquencedecoupure,làoùlaforcediélectrophorétique
chute(démontréeparunemodélisationmathématique,paragraphe3.1.6).D’aileurs,lavitesse
derotationestmaximaleàffx0,lorsqueRe(CM)estminimal.Cettecompétitiondeforces
estdéveloppéeplusloindansunmodèle,explicitéauparagraphe3.1.6.
3.1.4 lage4:fx0<f<fhx0-diélectrophorèsepositive
Aprèslafréquencedecoupure,l’intérieurdelacelulesepolariseenréponseauchampap-
pliqué.aconductivitéducytoplasmeétantplusélevéequeceledumilieudesuspension,la
celuledevientpluspolarisablequelemilieuetestsoumiseàladiélectrophorèsepositive.
Commeonpeutlevoirsurlaﬁgure3.7,laforcedediélectrophorèsedépenddelaconductivité
dumilieu.Àbasseconductivité,lesforcesélectro-hydrodynamiques,etplusparticulièrementles
eﬀetsélectrothermiques,sontfaibles(pourdesdiﬀérencesdepotentielinférieuresà5pp)et
n’ontpasd’inﬂuencesurlemouvementdelacelule.
orsqueσm augmente,lavitessededéplacementdelacelulediminuedanslesmêmescondi-
tionsdefréquenceetdiﬀérencedepotentiel.avitessepasseparexemplede21,5µm/secà
σm 2.10−4à13,2µm/secà2.10−3/m.(igure3.7(a)iet(a)ii).avaleurdufacteurde
Clausius-Mossottipourunemêmefréquenceestplusbasseàconductivitécroissante,cequitra-
duituneforcediélectrophorétiqueplusfaible.
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igure3.7–RéponsedecelulesHEKàladiélectrophorèse.ourdiﬀérentesconductivi-
tésdemilieu:(i)(σm2.10−4/m),(i)(2.10−3),(ii)(2.10−2).(a)Régimedediélectrophorèse
négative,f103Hz.(b)Régimedediélectrophorèsepositive,f200.103Hz.aﬂèchere-
présenteledéplacementdelaceluleen0.3seconde,laphotoétantlapositionﬁnale.abarre
d’échelevaut10µm.
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Electrodes
ignal
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0.5µmm
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igure3.8–Réponsedescelulesauxhautesfréquences. (a)hotodelaconnexion
électriquedelapucesurlaplateformeradio-fréquencesassociée.(b)Réponsedescelulesàdes
fréquencesde3,3.7et4.108Hz(σm2.10−2/m)après3minutesd’applicationduchamp.
3.1.5 lage5:fhx0- Deuxièmefréquencedecoupureetdiélectrophorèse
négative
orsquef>100MHz,lapolarisationducytoplasmedescelules,malgréuneconductivité
élevée(del’ordredu/m),nepeutsestabiliseravantlechangementdesensducourant.a
celuledevientdoncmoinspolarisablequelemilieuquil’entoure,etconnaîtunedeuxièmefré-
quencedecoupurefhx0.
escelulesontétésoumisesàunchamphautefréquencesurunéquipementparticulier,per-
mettantl’applicationdechampsradio-fréquences(encolaborationaveclelaboratoireDACE,
duCEA-EI).CettefréquencedecoupureaétésimplementobservéesurlescelulesHEK,
àlafréquenceoùlescelulesnesontniattiréesnirepousséesparl’électrode.Àσm 2.10−2
/m,cettefréquencesetrouveà3,7.108Hz,commelemontrelaﬁgure3.8(b).avitessede
déplacementdescelulesestpluslentequepourlesfréquencestestéesauparavant.Ilfautat-
tendreplusieursminutesavantdepouvoirobserverledéplacementdescelulesparrapportà
leurpositioninitiale.Àf3.108Hz,lescelulessontattiréesparl’électrode(diélectrophorèse
positive),etelessontrepousséesàpartirdef4.108Hz(diélectrophorèsenégative).
3.1.6 Explicationducomportementdescelulesparun modèmedecompé-
titiondeforces
ÀpartirdumodèledeCastelanosetal.,quidécritlacompétitiondeforcesentreladiélectro-
phorèseetlesforcesélectro-hydrodynamiquespourlamodélisationdumouvementdeparticules
coloïdales[10],unnouveaumodèleaétéétablipourlescelules.
ourcela,diﬀérenteshypothèsesdedépartsontposées:
—echampélectriques’établitdefaçonsemi-circulaireentrel’électrodeactiveetlesélec-
trodesàlamasse.alongueurdesélectrodesétantconsidérablementplusgrandeque
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leur largeur (et l’espace inter-électrodes), cette dimension peut être négligée pour ne
considérer qu’une représentation en deux dimensions (en coupe).
— Lorsque les cellules sont en suspension, elles adoptent une forme globale ronde (comme
le montrent les figures précédentes), malgré les formes variées qu’elles adoptent en étant
adhérées sur un support. Le modèle est donc valide pour des cellules de forme sphérique,
mais pour des objets de géométrie différente, comme des bactéries, il doit être adapté,
selon des principes abordés par Gagnon et al. [28].
—
Figure 3.9 – Schéma en coupe des conditions
du modèle, r étant la distance entre la cellule
modélisée et le centre du système [10].
Pour permettre l’approximation des dipôles,
l’ordre de grandeur du gradient doit être
plus grand que celui des cellules, ie l’espace
entre les électrodes doit être plus grand que
la taille des cellules. Pourtant, dans la plu-
part des cas, cette hypothèse ne peut être
validée, puisque l’intervalle est du même
ordre de grandeur que la taille de la cellule ;
par exemple, l’espace inter-électrodes peut être de 10 ou 20 µm, et les cellules ont un
diamètre entre 15 et 30 µm. Il faudrait donc utiliser un modèle à multipôles pour prendre
en compte la polarisation réelle de la cellule, modèle décrit par Jones et al. Cependant,
ce modèle n’a pas d’influence sur la fréquence de coupure ni sur le comportement global
observé [54]. Il n’est donc pas nécessaire de complexifier le modèle, puisque les paramètres
d’intérêt ici n’en seront pas modifiés.
On ne tiendra compte ici que du modèle cœur-coquille présenté dans le chapitre 1 (paragraphe
1.2.4). La cellule est représentée comme une particule de conductivité σcyto et de permittivité
εcyto, entourée d’une membrane de permittivité εmem et de capacité électrique Cmem. Finalement,
la vitesse de déplacement d’une cellule soumise à la diélectrophorèse peut s’exprimer comme suit
[57] :
uDEP = εma2
6pi2ηd3
Re[CMF (ω)] (cV )2 t (3.1)
a : diamètre de la cellule
c = Ω/√1+Ω2 V : différence de potentiel crête-à-crêtet : durée de l’expérience
où
Re[CMF (ω)] = Re [ w2(τmτ1 − τ∗mτ3) − 1 + iw(τ∗m − τ1 − τm)
2 −w2(τ∗mτ3 − 2τ1τm) + iw(τ∗m + 2τ1 + τm)] (3.2)
Cmem : capacité de la membrane plasmique,= ε0εmem/δ
τ1 = εm/σm
τ3 = εcyto/σcyto
τm = aCmem/σcyto
τ∗m = aCmem/σm
Il faut également prendre en compte le déplacement de milieu dû aux forces électro-hydrodynamiques.
En effet, l’électro-osmose et les effets électrothermiques influent sur le milieu, et donc sur le dé-
placement de la particule. Ces forces hydrodynamiques s’ajoutent ou s’opposent avec la force de
diélectrophorèse, perturbant le déplacement des cellules.
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igure3.10–RéponsethéoriquedecelulesHEKàl’applicationd’unchampélectriquenon
uniformepourσm 5.10−4/metpp3.(a)itessededéplacementdelaceluledûà
ladiélectrophorèse(envert)ouauxforcesélectro-hydrodynamiques(enrouge)(b)artieréele
dufacteurdeClausius-Mossotti.
Danslemodèle,lavitessededéplacementglobaledumilieucorrespondàlasommedesdépla-
cementsinduitsparl’électro-osmose(équation3.4)etl’électrothermie(équation3.6).
uEHDuACE+uEE (3.3)
uACE0.1Λεm
2
ηr
Ω2
(1+Ω2)2t (3.4)
ΩΛwεmπr2σmλD,whereΛ
CC+CD,CDεmλD,λD
√Dεmσm (3.5)
uEE εmσm3aπκη(πr)3Π(ω)(c)
4t (3.6)
Ω:fréquencenondimensionnele
t:tempsd’observation
C:capacitédelacouchedetern,C∼0.007.m−1
CD :capacitédelacouchediﬀuse
ecomportementduﬂuidesoumisàl’électro-osmosepeutêtrepréditenintroduisantune
fréquencenondimensionneleΩ.IldépendégalementdufacteurΛ,quidécroîtlorsquelaconduc-
tivitéaugmente(lacapacitédelacouchediﬀuseCD augmentant).eseﬀetsélectrothermiques
sontquantàeuxdépendantsdufacteurΠ,(commeexpliquédansleparagraphe1.2.1).
ecomportementthéoriquedecelulesHEK,enfonctiondelafréquenceestprésentésurla
ﬁgure3.10(a).avitessedelacelulesoumiseàladiélectrophorèse(ﬁgure3.10,envert)s’ef-
fondreàdeuxendroits,correspondantauxfréquencesdecoupurefx0etfhx0quel’onretrouve
surlaﬁgure3.10(b).
Globalement,lesforcesélectro-hydrodynamiques(enrouge)sonttoujoursplusfaiblesquela
diélectrophorèse(envert),maisonpeuttoutdemêmeidentiﬁertroiszonesd’intérêt.Auxalen-
toursde5.102Hz,lesforcesélectro-hydrodynamiquessurpassentladiélectrophorèse.aforce
prédominanteestl’électro-osmosequiinduitdesrouleauxdeconvectionquiattirentlacelule
auborddel’électrode.Danscetteétude,lesfréquencesinférieuresà103Hz nesontjamais
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appliquées pour ne pas endommager les cellules. À 103 Hz, les vélocités induites par la diélec-
trophorèse et les forces électro-hydrodynamiques sont très proches (6,5.10−3 et 5,2.10−3 m.sec−1,
respectivement), ce qui montre une compétition de forces à ces fréquences. L’électro-osmose est
toujours la force dominante des forces électro-hydrodynamiques, même si l’électrothermie s’in-
tensifie avec la différence de potentiel.
Le second point d’intérêt se trouve au niveau de la première fréquence de coupure fx0, où la
vélocité induite par la diélectrophorèse diminue de 3 ordres de grandeurs (passant de 10−3 à
10−6 m.sec−1). Les forces électro-hydrodynamiques deviennent à nouveau prédominantes devant
la diélectrophorèse. L’électro-osmose est très faible après 103 Hz à ces conductivités-ci (para-
graphe 1.2.1, figure 1.11(b)).
Finalement, le dernier point à soulever se trouve à 107 Hz, avec une chute de la vélocité. Après
105 Hz déjà, la vélocité induite par les forces électro-hydrodynamiques est 10000 fois plus faible
que celle induite par la diélectrophorèse. Ce pic n’a donc pas d’effet direct sur le mouvement des
cellules, mais il correspond au moment où les rouleaux de convection induits par les effets élec-
trothermiques changent de sens (changement de signe du facteur Π). Les rouleaux de convection
formés par les effets électrothermiques qui étaient attractifs lorsque Π < 0 (c’est-à-dire que le
fluide se déplace de l’extérieur des électrodes vers le centre) deviennent répulsifs. On peut voir
l’effet de ces rouleaux attractifs ou répulsifs lorsque des particules de polystyrène de 1 µm par
exemple sont en suspension [47].
La réponse des cellules à un champ électrique non uniforme résulte d’une compétition de
forces entre la diélectrophorèse et les forces électro-hydrodynamiques (ACEO, ETE). Elle
dépend donc très fortement des paramètres influençant ces forces, à savoir la fréquence
et la différence de potentiel du champ appliqué, mais aussi la conductivité du milieu.
À basse fréquence, l’électro-osmose est la force prédominante, entraînant la cellule
dans des rouleaux de convection qui tendent à l’attirer vers le centre de l’électrode. À
différence de potentiel élevée (V = 8 Vpp), les effets électrothermiques s’ajoutent de
manière significative à l’électro-osmose et contribuent à la destruction des cellules.
Autour de la première fréquence de coupure fx0, la cellule présente une rotation
pour des conductivités supérieures à 10−3 S/m. La vitesse de rotation dépend de la
fréquence et de la différence de potentiel, laissant supposer une compétition entre la
diélectrophorèse et les effets électrothermiques.
Pour toutes les autres fréquences (2.103 et 2.107 Hz), la cellule est en diélectro-
phorèse négative, (ie repoussée des forts gradients de champ), quand Re[FCM(ω)] < 0, et
en diélectrophorèse positive (attirée) quand Re[FCM(ω)] > 0. La vitesse de déplacement
de la cellule dépend de la différence de potentiel et de la conductivité du milieu, avec une
vitesse plus élevée à basse conductivité (2.10−4 S/m). Les forces électro-hydrodynamiques
ne sont pas prédominantes, et ne perturbent pas le comportement des cellules, dans la
gamme de différences de potentiel étudiée.
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igure3.11–ableaurécapitulatifdesréponsescelulairessurlagammedefré-
quencesétudiée.hotographiesetschémasdescomportementsobservésenfonctiondela
fréquence,delamagnitudeetdelaconductivitédumilieu.
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Un modèle a été établi pour calculer et comparer la vélocité de cellules HEK induite par
la diélectrophorèse et par les forces électro-hydrodynamiques. La diélectrophorèse est la
force majoritaire dans tous les cas sauf dans deux gammes de fréquences où les forces
électro-hydrodynamiques surpassent la diélectrophorèse :
— Autour de 103 Hz : dans cette gamme de fréquences, l’électro-osmose est prédomi-
nante, formant des rouleaux de convection au-dessus de l’électrode. Les expériences
confirment le modèle prédit.
— Autour de fx0 :les forces électrothermiques dominent. Des rouleaux de convection
locaux sont formés, confirmant l’hypothèse émise dans le paragraphe 3.1.3 selon
laquelle la rotation des cellules est dûe à une compétition entre la diélectrophorèse
et les effets électrothermiques.
La figure 3.11 reprend les différents comportements observés ainsi que les forces en jeu
pour chaque condition.
3.2 Méthode de détermination expérimentale du facteur de Clausius-
Mossotti
Deux nouvelles techniques ont été développées à partir de l’analyse du comportement des
cellules pour caractériser leurs propriétés diélectriques.
La première méthode est basée sur la mesure de la partie réelle du facteur de Clausius-Mossotti
en exploitant la diélectrophorèse sur l’intégralité de la gamme de fréquences du champ appliqué
disponible (103 − 5.106 Hz).
La mesure de la partie réelle du facteur de Clausius-Mossotti est basée sur l’équilibre des
forces hydrodynamiques (paragraphe 1.3.1). Dans cette thèse, une nouvelle méthode a été éla-
borée, pour mesurer Re[FCM(ω)] sur des cellules, lorsque celles-ci se trouvent dans un régime
de diélectrophorèse pure (sans interférence avec des forces hydrodynamiques). La valeur de
Re[FCM(ω)] est alors reliée à la vitesse de déplacement de la cellule, selon l’équation 3.7.La
norme du champ électrique est modélisée sous Comsol 4.0a, et la valeur est injectée dans l’équa-
tion 3.7.
Re[FCM(ω)] = α.Upart où Upart = 3η
a2εm∇∣E∣2 (3.7)
η : viscosité du milieu de suspension
a : diamètre de la cellule
εm : permittivité du milieu∇∣E∣ : norme du champ électrique
Pour atteindre ce régime particulier, la différence de potentiel appliqué ne dépasse pas 3 Vpp
et la conductivité du milieu est faible pour limiter les effets électrothermiques. Les cellules sont
suspendues dans du milieu saccharose-glucose (σm = 2.10−4 - 5.10−1 S/m). La fréquence de cou-
pure est déterminée approximativement, puis les fréquences sont appliquées depuis les fréquences
extrêmes vers la fréquence de coupure, alternativement entre nDEP et pDEP : de 103 Hz à 5.106
Hz, le plus souvent (figure 3.12(a). Ainsi, le déplacement des cellules est enregistré à chaque
changement de fréquence, lorsque les cellules sont soumises uniquement à la diélectrophorèse.
Le traitement vidéo est réalisé avec ImageJ, grâce au module Mosaic dédié à la détection et au suivi
de particules. Avec l’objectif utilisé sur le microscope, les cellules apparaissent trop grandes pour être
détectées à part entière par ImageJ. Mais il est possible de venir détecter une partie de la cellule (souvent
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Figure 3.12 – Protocole de mesure de Re[FCM(ω)] pour des cellules. (a) Schémas
et photographies de cellules HEK assujetties à différentes fréquences pour la mesure du fac-
teur de Clausius-Mossotti. (b) Mesure de la vitesse de déplacement via ImageJ. (c) Calcul de
Re[FCM(ω)].
au niveau de la membrane), partie qui est suivie tout au long de la vidéo (figure 3.12(b)). Les coordon-
nées de déplacement sont récupérées, et la vitesse de déplacement est mesurée en fonction de la distance
parcourue sur le nombre d’images étudiées. Selon la fréquence d’enregistrement du film, la vitesse est au
final ramenée en µm/sec (dans l’exemple donné ici, Ucell = 4,58 µm/sec).
Le facteur de Clausius-Mossotti est mesuré ainsi pour chaque fréquence d’intérêt, pour une même
cellule, et l’opération est répétée sur 5 ou 10 cellules d’une même lignée pour obtenir une valeur
moyenne (figure 3.13). La répartition des fréquences de coupure est tracée sur la figure 3.13(c).
On obtient la valeur moyenne, mais également l’écart-type (SD, pour standard deviation). Les
cellules présentent une réponse diélectrophorétique classique, négative à basse fréquence et posi-
tive à haute fréquence. La réponse des cellules, et principalement la fréquence de coupure, étant
très sensible à la conductivité du milieu, cette dernière est maintenue faible et constante pour
toutes les mesures (σm = 5.10−4 S/m). Le milieu est composé de saccharose-glucose (8,5 - 0,3
%, p/v) dans l’eau déionisée (σeauDI ≈ 2.10−4 S/m). La conductivité est ajustée en ajoutant du
milieu de culture RPMI (σRPMI = 1,38 S/m) et mesurée précautionneusement avec un conduc-
timètre.
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igure3.13–acteur Clausius-Mossottidecelules HEK.(a) Mesurépouruneseule
celule,de103à2.106Hz.(b)DispersiondesfacteursdeClausius-Mossottipour10celules
HEK(engrisclair)etmoyenne(ennoir,engras),àσm 5.10−4/m.(c)Répartitiondes
fréquencesdecoupure,calculdelamoyenneetdeladéviationstandard.
Ensebasantsurlatotalitédelagammedefréquences,lapartieréeledufacteurde
Clausius-Mossottidescelulesaétémesurée,enexploitantladiélectrophorèseetplus
particulièrementpendantdesphasesdediélectrophorèsepure,sansinterférenceavecles
forceshydrodynamiques.amesureestfaitepourchaqueceluleetpermetd’obtenirun
facteurdeClausius-Mossottimoyenpourunepopulationdonnée,dansdesconditions
établiesdeconductivitédumilieu.
Aprèsattractionourépulsiondescelulespourchaquefréquenced’intérêt,lefacteurde
Clausius-Mossottipourchaquefréquenceestcalculéàpartirdelavitessededéplacement
descelules(mesuréepartraitementvidéo)etreportésurunecourbe.afréquencede
coupurecorrespondàlafréquenceoùRe[CM]0.
3.3 Méthodededéterminationdelafréquencedecoupure
3.3.1 Développementd’unenouveleméthodepourdéterminerlafréquence
decoupure
asecondeméthodedéveloppéeestbaséesurlarotationdescelulesobservéeautourdela
fréquencedecoupure.esmesuresseconcentrentdoncautourdelafréquencedecoupure.De
plus,cetteméthodefaitintervenirunéquilibreentreladiélectrophorèseetlesforcesélectro-
hydrodynamiques.
Brièvement,larotationdescelulesestobservéeautourdelafréquencedecoupureàσm2.102
/m,etlavitessederotationestmesuréepartraitementvidéo(ﬁgure3.14).esparamètres
pourladéterminationdelafréquencedecoupureparrotationdescelulesserontaussidécrits,
etsesperformancesévaluées.
3.3.2 Mesuredelavitessederotationpartraitementvidéo
arotationdescelulesestenregistréepourchaquediﬀérencedepotentieletconductivité.
echampdevisiondumicroscopeàl’objectif20xpermetd’acquérirlarotationdeplusieurs
celulesenmêmetemps(unedizaine)àunerésolutionsuﬃsante.ourmesurerleurvitessede
rotation,untraitementd’imagesautomatiséaétédéveloppésousMatlab(MathWorks).
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igure3.14–Déterminationdelafréquencedecoupureparlarotationdescelules.
arotationdescelulesestenregistréeautourdelafréquencedecoupure(a),lavitessede
rotationestensuitemesuréepartraitementvidéo(b),lafréquencedecoupurecorrespondantà
lafréquenceoùlavitessederotationestlaplusélevée(c).
edéroulementdutraitementdelavidéosefaitparétapessuccessives:
—Calculdesvecteursdedéplacementdechaquepixelparrapportàl’imageprécédente
—Détectiondescelulesenrotationetsegmentationdechaquecelule
—raitementdesvecteursdedéplacementpourchaqueceluledétectée
Àlaﬁndecetteboucle,lavitessederotationpourchaqueceluleaétécalculéeentredeux
images.Cesétapessontdoncrépétéespourtoutelavidéo,pourauﬁnalcalculerlavitesse
moyennederotationdescelulespourchaqueconditionexpérimentée.
➢ racédesvecteursdedéplacement
apremièretâcheduprogrammeestdedétecterledéplacementdescelulesenrotation,en
eﬀectuantunsuividudéplacementdesorganitesdelacelule.ourcela,lavidéoestconvertie
enniveauxdegrisetlatotalitéduchampdevisionduﬁlmestanalyséeimageparimage.e
déplacementdesmotifsestcalculéàpartirdesdiﬀérenceslocalesentredeuximagessuccessives.
esvecteursdedéplacementssontaﬃchéspar-dessusl’imagededépart,commesurl’image
3.15(a).
Unﬁltrepeutêtreappliquépouraugmenterleratiosignal-sur-bruit,sicelui-ciesten-dessous
d’unseuildonné.D’autresﬁltrespermettentd’éliminerlesvaleursaberrantes.Cemodules’ap-
puiesurdesalgorithmesdedétectionetdesuivideparticulesexistants(MatI).
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(a)
(b)
20 µm
20 µm
igure3.15–raitementd’imagesurlescelulesenrotation.(a)Calculetaﬃchage
desvecteursdedéplacementenbleu,l’intensitéestproportionneleàlalongueurdesﬂèches(en
bleu).(b)Détectiondesbordsdescelulesetconversiondel’image.
luslocalement,surunezonedequelquespixelsdecôté,chaquevecteursigniﬁcativementdif-
férentdecesvoisinsestégalementexclu(diﬀérenceajustableégalement).
➢ Détectiondesbordsdescelules
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Aprèsavoirenregistrélatrajectoiredesvecteursdedéplacement,leprogrammesegmenteles
celulesenrotation.Unalgorithmedédiépermetladétectionducontourdescelulesenlocalisant
des transitions d’intensité dans l’image. elon la méthode obel, utilisée ici,
igure3.16–Exempledelareprésen-
tationgraphiquedelarotationdescelules
aprèstraitementvidéo.
legradientd’intensitéestmesuréselonunmasquever-
ticaletunmasquehorizontal,pourﬁnalementdonner
uneimageoùseuleslesvaleursdépassantunseuild’in-
tensitésontaﬃchées.acombinaisondesimagesver-
ticaleethorizontalepermetlareconstitutiondesbords
del’imageoriginale.
’imageestensuiteaﬃchéeenbleupourlescelulessur
unfondblanc,commelemontrelaﬁgure3.15(b).
➢ Calculdelavitessederotation
orsquelescelulessontcorrectementdélimitées,le
centroïdedechaqueceluleestcalculéetsuivitempo-
relement.avitessederotationmoyenneestmesurée,
pourchaquecentroïdedétecté,surl’ensembleduﬁlm.
lusieursparamètrespeuventêtreajustéspouréviter
l’obtentiondevaleursaberrantes.
atailemaximaledelazoneàdélimiternepeutêtre
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Figure 3.17 – Évaluation de la rotation des cellules HEK. En fonction (a) de la fréquence
(V = 3 Vpp, σm = 2.10−2 S/m) , (b) de la différence de potentiel (f = 80 kHz, σm = 2.10−2 S/m)
et (c) de la conductivité du milieu (fx0, V = 3 Vpp). Les nombres en gris indiquent le nombre
de cellules testées par point.
supérieure ou inférieure à un nombre de pixels définissant la taille moyenne des cellules (par la
mesure d’une cellule représentatrice de l’échantillon testé). Généralement, la zone délimitée ne
peut excéder/être inférieure à 10 % de la valeur entrée.
Si le déplacement d’un centroïde d’une image à la suivante est trop important, le programme
considère alors que ce sont deux centroïdes différents qui sont détectés. Les meilleurs résultats
ont été obtenus avec un déplacement maximal autorisé entre deux images correspondant à 60 %
de la taille des cellules (même valeur que celle utilisée dans le paragraphe précédent).
Après toutes ces opérations, il est possible de visualiser graphiquement la vitesse de rotation
en fonction de la condition (fréquence, différence de potentiel, conductivité). Le graphique re-
présente la valeur pour une ou plusieurs cellules, avec la valeur médiane en rouge. Les valeurs
aberrantes sont exclues du calcul de la valeur médiane, mais apparaissent sous forme de croix
rouge (figure 3.16).
3.3.3 Caractérisation de la méthode
Cette méthode pouvant être réalisée dans une plus grande gamme de conductivités et de
différences de potentiel, la rotation des cellules a été évaluée dans différentes conditions afin
de déterminer les vitesses limites dans lesquelles la méthode peut être appliquée, ainsi que les
conditions optimales.
Tout d’abord, la vitesse de rotation des cellules est influencée par la différence de potentiel
appliquée. Ici, l’espace inter-électrodes est conservé tout au long de l’expérience (10 µm). La
rotation des cellules s’accélère avec une différence de potentiel croissante jusqu’à atteindre une
différence de potentiel optimale (4 Vpp) qui ne détériore pas l’intégrité de la membrane. On ob-
serve une vitesse de rotation de 7 rpm à Vpp = 2 V jusqu’à 12 rpm à Vpp = 4 V (figure 3.17(b)).
Ensuite, la conductivité du milieu ayant une influence sur les effets électrothermiques, le gra-
phique 3.17(c) montre que la vitesse de rotation est dépendante de la conductivité. À σm = 5.10−4
S/m, les cellules tournent à moins de 5 rpm, alors que la vitesse de rotation dépasse toujours
10 rpm pour les trois autres conductivités testées.
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Cependant, pour des milieux de suspension de conductivité de l’ordre des milieux de culture
(σm ≈ 1 S/m), les cellules ne présentent qu’une réponse en diélectrophorèse négative et pas de
fréquence de coupure (paragraphe 1.2.4). La méthode ne peut donc être appliquée que dans une
gamme de conductivités comprise entre 5.10−4 et 10−1 S/m.
La rotation des cellules étant induite par les effets électrothermiques et la diélectrophorèse, la
vitesse de rotation est dépendante de la fréquence appliquée. On retrouve la courbe en cloche
observée dans la figure 3.5(c), avec un pic de la rotation à f = 75 kHz (vitesse de rotation de
15,4 rpm).
La valeur théorique de la fréquence de coupure a été calculée à partir d’un modèle cœur-coquille,
pour confronter la valeur trouvée expérimentalement par la méthode de rotation. La cellule théo-
rique a été modélisée avec un diamètre de 11 µm et une capacité membranaire de 11,1 mF /m2
(voir Annexe D). La fréquence de coupure modélisée est à 73.103 Hz, tout à fait concordante
avec la valeur expérimentale (75.103 Hz).
Au cours de l’expérience, la discrétisation en fréquence est fixée à 5.103 Hz, et la fréquence où
la vitesse de rotation est la plus élevée (75.103 Hz) correspond à la fréquence qui se rapproche
le plus de la valeur théorique (73.103 Hz).
Une nouvelle méthode pour caractériser la rotation des cellules a été mise en place à
partir des connaissances sur le comportement des cellules, détaillé au paragraphe 3.1.
Afin de permettre l’analyse d’un nombre de cellules statistiquement important, un
programme de traitement vidéo a été élaboré. Après isolation des cellules en rotation,
la vitesse de rotation de chacune est mesurée et la vitesse moyenne des cellules de
l’échantillon est obtenue pour chaque condition.
La rotation des cellules a été mesurée en fonction de la fréquence, de la conductivité
et de la différence de potentiel. Chacun de ces paramètres a une influence sur la
présence/absence de la rotation, mais aussi sur la vitesse. Il existe une différence de
potentiel optimale où les cellules tournent le plus rapidement sans dommage sur la
membrane plasmique, mais aussi une gamme de conductivité (10−3 − 10−1 S/m) où la
rotation est observable.
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3.4 Conclusion
Au cours de ce chapitre, le comportement des cellules dans différentes conditions de fré-
quences, différences de potentiel et conductivités a été étudié. La réponse des cellules a été
observée et expliquée dans chaque condition testée. Un modèle théorique a été construit afin
d’étayer les hypothèses émises quant aux forces impliquées dans les comportement observés.
Ensuite, deux méthodes ont été mises au point et caractérisées pour mesurer les propriétés
diélectriques des cellules à partir de comportements différents. La première est basée sur un
régime de diélectrophorèse pure, et permet de mesurer la signature électrique des cellules sur
une gamme de fréquences allant de 103 à 5.106 Hz. La mesure expérimentale du facteur de
Clausius-Mossotti des cellules est reliée à leur vitesse de déplacement lorsque la fréquence d’in-
térêt est appliquée. En mesurant cette vitesse de déplacement, la partie réelle du facteur de
Clausius-Mossotti est calculée selon une équation faisant intervenir la taille de la cellule et le
champ électrique appliqué, notamment.
La deuxième méthode utilise la rotation observée autour de la fréquence de coupure dans cer-
taines conditions de conductivité du milieu. Elle permet de mesurer la fréquence de coupure sur
un nombre plus important de cellules que la mesure complète du facteur de Clausius-Mossotti
dans un temps plus court, mais n’apporte des informations qu’à propos des fréquences proches
de la fréquence de coupure. Un programme de suivi de particules a été développé afin d’opti-
miser le traitement vidéo et de permettre l’extraction des données expérimentales de manière
informatique. La méthode a été caractérisée dans différentes conditions de différence de potentiel
et de conductivité pour trouver les paramètres optimaux.
Mesure0du0FCM Mesure0de0la0fréquence0de0coupure
Forces0en0jeu Diélectrophorèse0pure Diélectrophorèse0et0effets0électrothermiques
Rendement
Sexpérimental' ~0100v2000cellules040heure~0300à0500cellules040heure
Rendement
Sanalyse' ~050cellules040heure ~0300à0500cellules040heure
Spectre0dyanalyse Totalité0de0la0gammede0fréquences
Autour0de0la0fréquence
de0coupure
Conductivités0
optimales 2v50.10
v40S4m 10v30à010v10S4m
Figure 3.18 – Tableau comparatif des méthodes de caractérisation des cellules présentées ici :
mesure du facteur de Clausius-Mossotti et mesure de la fréquence de coupure.
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3.4. Conclusion
Un tableau comparatif regroupant les avantages et inconvénients des deux méthodes est pré-
senté dans la figure 3.18. Les deux méthodes n’apportent pas les mêmes informations. La mesure
du facteur de Clausius-Mossotti permet d’obtenir une vue d’ensemble de la réponse des cellules
sur une large gamme de fréquences. Elle est ainsi utile pour comparer différentes lignées, comme
présenté dans le chapitre suivant (paragraphe 4.2). La seconde, la mesure de la fréquence de
coupure, a un rendement plus grand, tant au niveau de la mesure expérimentale que du traite-
ment vidéo. Mais elle permet d’obtenir des informations uniquement autour de la fréquence de
coupure. Dans le chapitre suivant, elle est utilisée pour observer les variations de la fréquence
de coupure en fonction de traitements chimique ou biologique (paragraphe 4.3).
Ces deux méthodes sont complémentaires de par les informations qu’elles apportent et sont
exploitées pour des applications différentes dans le chapitre suivant.
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Après avoir étudié le comportement des cellules lorsqu’elles sont soumises aux forces élec-
trocinétiques, la réponse de différents types de cellules est mesurée. Les méthodes présentées au
chapitre précédent sont appliquées pour comparer des types cellulaires entre eux ou pour tenter
de comprendre quels paramètres membranaires sont impliqués dans les propriétés diélectriques.
La première section de ce chapitre est consacrée à la mesure expérimentale de la capacité élec-
trique de la membrane. À partir de ce paramètre, il est possible de modéliser le facteur de
Clausius-Mossotti pour n’importe quelle condition de conductivité de milieu.
Ensuite, la mesure du facteur de Clausius-Mossotti a été réalisée pour étudier la signature élec-
trique de différentes lignées, pour éprouver la spécificité et la sensibilité de la méthode. La
méthode de détermination de la fréquence de coupure étant plus pertinente pour la mesure
statistique sur un plus grand nombre de cellules de par son rendement, elle a été utilisée pour
comprendre l’origine moléculaire de la fréquence de coupure. Les membranes des cellules ont été
modifiées chimiquement et biologiquement et l’impact sur la fréquence de coupure a été mesuré.
Les résultats sont présentés dans la dernière section de ce chapitre.
4.1 Présentation des types cellulaires étudiés
Différents types cellulaires sont étudiés tout au long de ce chapitre et sont décrits dans cette
partie. Le choix a été fait d’utiliser des lignées cellulaires, plutôt que des cellules primaires, pour
travailler sur des cellules identiques dans le temps. Il est admis qu’en dessous du passage 20, les
cellules sont considérées comme à "faible passage" et il n’y a pas de dérive génétique significative
par rapport à la lignée de départ.
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4.1. résentationdestypescelulairesétudiés
URKAdMHEK
C3
RWEcèdMq
C3dMDUè45dMnCap
RWEcè
amilleMBMUB:
AqqMMMBèèMMMBq6MM
rostateM
issuMsain
umeur
Agressivité
AuMniveauMdeMlaMcelule
AuMniveauMdeMltorgane
Division
MutationRein
ymphocytesM
rostate
Urètre
umièreMduMcanalprostatique
igure4.1–Représentationschématiquedelaprovenancetissulairedescelules.En
noir,leslignéesnoncancéreusesetenrouge,leslignéescancéreuses.
aﬁgure4.1schématiselaprovenancedechacunedeceslignées,etreprésentelarestriction
progressiveduchoixdescelules.eslignéescelulairessontcommercialementdisponiblesetont
étéchoisiesselonleuroriginetissulaireetleurétatphysiologique:
—lignéesprovenantd’organesdiﬀérents:HEK,URKA,C3(groupe1).
—lignéesprovenantdumêmeorgane(prostate),etdontlescelulessontissuesd’unorgane
sainoud’uncancer:RWE1,2,C3,DU145,nCap(groupe2).
—lignéesprovenantdumêmeorgane(prostate),àunstadedecancérisationdiﬀérent:
RWE1, WE1-A22, WE1-B11, WE1-B26(groupe3).
escelulesHEKsontdescelulesadhérentes,noncancéreuses.Elesreprésententunmodèle
mécanique,etsontrégulièrementutiliséespourtesterl’eﬃcacitéoulareproductibilitédemé-
thodesetexpériences.escelulesURKAsontdeslymphocytes(sous-catégoriedeglobules
blancs),etsontdescelulescirculantes,noncancéreuses.adernièrelignéedecegroupeestla
lignéeC3,celulesépithélialesdeprostateissuesd’unadénocarcinomedegradeImétastasé
dansl’os(adhérentesetcancéreuses).Cepremiergroupedecelulespermetd’avoirdescritères
physiologiquesetmécaniquesradicalementdiﬀérents:adhérentes/nonadhérentesetcancé-
reuses/noncancéreuses(ﬁgure4.2).escelulesprovenantdediﬀérentsorganes,unediversité
signiﬁcativedeleurspropriétésestattendue.
4lignéesontétéétudiéesdanslesecondgroupe,toutesissuesdelaprostate:deuxlignées
noncancéreuses,RWE1et2,composéesdecelulesépithélialeset3lignéescancéreuses:
C3ànouveau,DU145(celulesépithélialescancéreuses,issuesd’uncarcinomemétastasédans
lecerveau),etnCap(celulesépithélialescancéreuses,issuesd’uncarcinomemétastasédans
unganglionlymphatique).Danscedeuxièmegroupe,lescelulessonttoutesadhérentes,etres-
treintesàunseulorgane,cequiminimiselesdiﬀérencesentreeles.Cegroupesefocaliseplus
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Figure 4.2 – Lignées cellulaires utilisées. Les groupes 1, 2 et 3 sont présentés dans ce
tableau, ainsi que l’adhérence et l’état physiologique de chaque lignée. Le code couleur mime les
différences relatives entre les lignées à l’intérieur d’un groupe.
sur la différence de propriétés en fonction du statut physiologique (cancéreux / non cancéreux),
et permettra d’observer l’influence de la cancérogénèse sur les propriétés diélectriques des cellules.
Dans le troisième groupe, les cellules étudiées sont encore des cellules de prostate, mais cette
fois, la lignée de départ a été modifiée pour induire la tumorigénèse, et différentes lignées "filles"
à un stade de cancérisation différent en sont issues. La lignée RWPE1 exposée au N-méthyl-
N-nitrosourée (MNU, H3C −N(NO) −CONH2) résulte en une famille de lignées tumorigènes,
sélectionnées avec une agressivité croissante [103]. Ces cellules miment l’aggravation d’un cancer,
où les cellules accumulent des mutations génétiques permettant l’échappement à la sénescence
et à l’apoptose cellulaires et autres mécanismes de défense naturels contre la tumorigénèse. Ce
dernier groupe rassemble des cellules relativement similaires, comparées aux deux groupes pré-
cédents, mais pourtant différentes au niveau physiologique. Il permettra de tester la sensibilité
de la méthode à mesurer des changements fins dans les propriétés diélectriques.
La totalité des lignées et de leurs propriétés sont résumées dans la figure 4.2.
4.2 Signature diélectrophorétique de cellules humaines cancé-
reuses et non cancéreuses
Le facteur de Clausius-Mossotti des différentes lignées présentées au paragraphe 4.1 a été
mesuré expérimentalement. Les lignées ont été classées en trois groupes, avec des différences
inter-lignées décroissantes, et la mesure de leurs facteurs de Clausius-Mossotti a été faite à
plusieurs intervalles dans le temps, pour tester respectivement la sensibilité et la spécificité de
la méthode.
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Figure 4.3 – Facteurs de Clausius-Mossotti de cellules du premier groupe. (a) Partie
réelle du facteur de Clausius-Mossotti. (b) Répartition des fréquences de coupure (*** : p <
0.001), σm = 5.10−4 S/m.
4.2.1 En fonction du type cellulaire
La technique présentée au paragraphe 3.2 est appliquée sur les lignées du groupe 1 : HEK,
JURKAT et PC3. Leur facteur de Clausius-Mossotti respectif est présenté dans la figure 4.3(a).
Les fréquences de coupure respectivement observées des lignées PC3, HEK et JURKAT sont 8,
36 et 48 .103 Hz. La taille des cellules ayant une forte influence sur la fréquence de coupure, il
est nécessaire de prendre ce paramètre en compte pour pouvoir comparer les lignées entre elles.
Entre la lignée PC3 et les lignées HEK et JURKAT, la taille des cellules est significativement
différente (p < 0.001, selon le test de Student), le diamètre moyen des PC3 est d’environ 18 µm,
contre 13 µm pour les deux autres. Il est donc difficile d’attribuer la différence de la fréquence de
coupure à la seule différence de composition de la membrane des cellules, en excluant le facteur
taille. Cependant, pour HEK et JURKAT, la taille des cellules est similaire (p < 0.01) mais
la fréquence de coupure est significativement différente (p < 0.001). Dans ce cas, c’est bien la
physiologie de la cellule, et notamment celle de la membrane plasmique, qui est la cause de la
différence observée.
La largeur à mi-hauteur (FWHM, full width at half maximum) est calculée à partir des graphes
de répartition de la fréquence de coupure (présentés au paragraphe 3.2), selon l’équation 4.1.
L’ensemble des graphiques de ce type correspondant aux autres lignées a été placé en annexe.
La valeur moyenne de la fréquence de coupure est exprimée avec une gamme correspondant à la
moitié de la largeur à mi-hauteur, arrondie en fonction du pas de l’expérience.
FWHM = 2.√2.ln(2) ∗ SD (4.1)
Les valeurs pour chaque lignée sont reprises dans le tableau 4.1.
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Les membranes plasmiques de cellules circulantes (comme les JURKAT) n’ont pas la même
composition que celles des cellules adhérentes (comme les HEK). La concentration en protéines
dans la membrane plasmique est une piste explorée concernant la valeur de la fréquence de
coupure. L’ancrage des cellules se fait par plusieurs mécanismes : des molécules d’adhésion et
des complexes de jonctions. Ces mécanismes permettent une interaction spécifique entre cellules
(pour assurer la cohésion du tissu), mais aussi entre la cellule et la matrice extracellulaire. Ces
complexes protéiques (cadhérines, intégrines, desmosomes et hémidesmosomes, etc) que l’on re-
trouve chez des lignées adhérentes ne sont pas retrouvés dans les lymphocytes T. Cette catégorie
de globules blancs a pour fonction de repérer et parfois détruire des cellules étrangères ou ma-
lades. L’adhésion cellulaire, qu’elle soit spécifique ou non, se fait via des récepteurs exprimés à
la surface des lymphocytes T, dont les ligands peuvent être des molécules d’adhésion [26]. En
modifiant la concentration en phospho-lipides (isolants), les protéines peuvent influer sur la po-
larisation de la cellule. La nature de ces protéines, et la charge qu’elles apportent à la membrane
plasmique, peut aussi contribuer à des propriétés diélectriques propres à chaque type cellulaire.
Une dernière hypothèse, qui est encore peu soulevée dans la littérature, est l’implication des
radeaux lipidiques (plus communément appelés lipid rafts). Ces microdomaines de la membrane
plasmique se distinguent par leur grande concentration en cholestérol et en glycosphingolipides
et en sphingomyéline [23]. Cette composition particulière les rend très peu denses, comparés au
reste de la membrane plasmique. Leur rôle est en cours d’étude, mais ils sont impliqués dans la
signalisation cellulaire. Ils jouent par exemple un rôle dans l’activation des lymphocytes T, via
une cascade de signalisation induite par le récepteur des cellules T (TCR, pour T cell receptor)
[56]. Même s’ils sont présents dans tous les types cellulaires, leur distribution module la mor-
phologie et la mécanique de la membrane, contribuant ainsi à une modification des propriétés
diélectriques de la cellule.
Il est pour le moment impossible de savoir si une hypothèse a plus d’influence sur les propriétés
diélectriques que les autres, ou si elles y contribuent toutes. Mais elles permettent d’expliquer
pourquoi des lignées différentes présentent une réponse propre à chacune à la diélectrophorèse.
4.2.2 En fonction de l’état cancéreux d’un type cellulaire
Pour étudier des cellules plus proches physiologiquement, le choix a été fait de prendre
en compte uniquement des cellules de prostate. Les lignées étudiées sont celles du deuxième
groupe : RWPE1, PNT2, LnCap, PC3 et DU145. Pour rappel, la différence siège dans l’état de
l’organe : les lignées RWPE1 et PNT2 sont des lignées contrôles, non cancéreuses et sensibles
aux androgènes, alors que les trois autres lignées sont des lignées cancéreuses et tumorigènes.
Lignée fx0(Hz) SD (Hz) FWHM (Hz) Moyenne (Hz)
PC3 8200 633 1491 8.103 ± 1.103
HEK 36000 1886 4441 36.103 ± 2.103
JURKAT 47600 2796 6585 48.103 ± 4.103
Table 4.1 – Valeurs expérimentales moyennes des fréquences de coupure pour les lignées pro-
venant d’organes différents.
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urlaﬁgure4.4,onobserveencoreunefoisunedémarcationnetteentreleslignéescontrôles
(enorangeetjaune)etleslignéescancéreuses(enrouges/rose):leursfréquencesdecoupure
respectivessontprésentéesdansletableau4.2.
Danslamajoritédescas,latailedescelulesestsigniﬁcativementdiﬀérenteentreleslignées
comparées.ours’aﬀranchirdufacteurtaile,lesvaleursdefréquencedecoupuresontnormali-
séesselonl’équation4.2,rétantlerayondelacelule.esvaleursobtenuespourchaquelignée
sontreprésentéesdanslegraphe4.5(àdroite).
fx0∗r (4.2)
atailenesemblepasêtrelefacteurdiscriminant:encomparantlesfréquencesdecou-
pureparrapportàlatailemoyennedescelules(tableau4.2),leslignéesayantlesfréquences
decoupurelesplusbassesn’ontpas(toujours)lestaileslesplusgrandes.amorphologieet
lacompositiondelamembraneplasmiquesemblentêtredemeileurespistesquantàl’origine
desdiﬀérencesobservéesentreleslignéescancéreusesetnoncancéreuses.Ilestintéressantde
remarquerqueleslignéesC3etDU145,quisonttoutesdeuxinsensiblesauxandrogènesont
unefréquencedecoupureassezsimilaire,comparéeànCap,quiyestsensible.
ouralerplusloindanslacomparaisondeceslignées,l’étudeaétérépétéedansletemps,
à50semainesd’intervale,aﬁndetesterlarobustessedelatechniqueetlarépétabilitédeces
résultats.’étudesurlalignée2fournieparlelaboratoireBiomicsaétéstoppéedansleur
laboratoire,etlalignéeDU145asubiunecontaminationmajeurepardesmycoplasmes.Ces
deuxlignéesontdoncétéretiréesdel’étude,pourneconserverqueleslignéesRWE1(non
cancéreuse),nCapetC3(cancéreuses)pourl’évolutiondufacteurdeClausius-Mossottiau
coursdutemps.escelulesontdoncétédécongelées,misesencultureettestéesunepremière
foispuis50semainesplustardselonlemêmeprotocole.
ignée nCap C3 DU145 RWE1 2
fx0(Hz) 5.103±3.103 8.103±1.103 9.103±1.103 25.103±2.103 28.103±2.103
aile(µm) 12,5±0,8 17,9±0,8 16,1±1,2 14,9±1,0 18,1±1,0
able4.2–réquencesdecoupureettailesmoyennesdeslignéesdusecondgroupe,corres-
pondantaugraphe4.4.
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Figure 4.5 – Facteurs de Clausius-Mossotti des lignées du second groupe, à σm = 5.10−4
S/m. Partie réelle du facteur de Clausius-Mossotti (à gauche) et répartition des fréquences de
coupure (à droite), normalisées par la taille. Mesures (a) sur 10 cellules à t0 et (b) sur 5 cellules
à t0 + 50 semaines. ∗,∗∗,∗ ∗ ∗ : p < 0.1, 0.01 et 0.001.
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cancéreuses
Elles n’ont pas été gardées en culture pendant 50 semaines, pour éviter une dérive du matériel
génétique. Les fréquences de coupure mesurées n’auraient pas pu être comparées puisque les
cellules auraient été différentes lors des deux mesures. Comme le montre le graphe 4.5 (graphiques
de gauche), des courbes similaires sont obtenues à t0 et t0+50 semaines. Les fréquences de
coupure respectives de LnCap, PC3 et RWPE1 sont reprises dans le tableau 4.3.
Dans un premier temps, suivons l’évolution d’une lignée dans le temps : RWPE1 et LnCap
ont une fréquence de coupure moyenne identique dans le temps (une fois normalisée par la taille).
Seule PC3 présente une variation significative (p < 0,001) entre les mesures à t0 et à t0 + 50
semaines.
Le sérum de veau fœtal ajouté au milieu de culture des cellules a une composition empirique,
variable selon les lots. De plus, le nombre de passages des cellules en culture n’est pas identique
au moment des mesures (même s’il est toujours inférieur à 20 pour limiter la dérive génétique),
pour éprouver la robustesse de la mesure du facteur de Clausius-Mossotti à comparer des lignées.
Ces variations peuvent avoir une influence sur l’activité des cellules, et expliquer la différence
observée entre les deux mesures de la lignée PC3.
Si on s’intéresse maintenant à la différence inter-lignées, il est important de noter qu’une dif-
férence significative est observée entre toutes les lignées, lors de la mesure à t0 ou à t0 + 50
semaines (toujours en comparant la fréquence de coupure normalisée par la taille). Ce résultat
soulève plusieurs points intéressants :
— les lignées sont physiologiquement différentes, la taille n’est pas le point essentiel des
différences observées
— deux lignées pourraient être différenciées et séparées sur un critère diélectrique
— la mesure du facteur de Clausius-Mossotti au cours du temps est une technique robuste,
qui permet d’évaluer les propriétés d’un type cellulaire au cours du temps. Si les cellules
sont les mêmes (comme ici), la technique est suffisamment spécifique pour donner un
résultat identique.
Pour une meilleure compréhension, il est nécessaire de détailler la différence entre spécificité
et sensibilité. La spécificité d’une méthode est, par définition, sa capacité à donner un résul-
tat négatif lorsque l’hypothèse n’est pas vérifiée. Dans notre cas, cela correspond à trouver une
fréquence de coupure identique pour deux cellules qui ne sont pas différentes. La sensibilité,
quant à elle, est l’opposé : donner un résultat positif quand l’hypothèse est vérifiée. Ici, c’est
Lignée LnCap PC3 RWPE1
t0 t50 t0 t50 t0 t50
fx0 5.10
3 5.103 8.103 6.103 25.103 25.103
(Hz) ±2.103 ±1.103 ±1.103 ±1.103 ±1.103 ±1.103
Taille 12,5 14,5 17,9 16,8 14,9 15,2
(µm) ±0,8 ±0,7 ±0,8 ±1,3 ±1,0 ±2,2
Table 4.3 – Fréquences de coupure et tailles moyennes des lignées LnCap, PC3 et RWPE1 à t0
et t0 + 50 semaines.
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doncdetrouverdesfréquencesdecoupuresigniﬁcativementdiﬀérentesquanddeslignéessont
eﬀectivementdiﬀérentes.
Avecl’expériencerépétéedansletemps,onéprouvelaspéciﬁcitédelaméthode:lebutrecher-
chéestdetrouverunefréquencedecoupuresimilairepourunemêmelignée,lorsdemesures
répétées.Ici,laméthodeestdoncrobusteetpermetdemesurerunfacteurdeClausius-Mossotti
identiquedansletempspourdescelulesidentiques.avaleurprédictivenégative(ielapro-
babilitéd’obtenirunefréquencedecoupureidentiquepourunemêmelignée)esticide83%
(p<0,001).
Deplus,lesdiﬀérencesmesuréesentreleslignéessontconservées:descelulesdelignéesdiﬀé-
rentesontdesfréquencesdecoupurediﬀérentes,commeobservéauparagrapheprécédent.our
conﬁrmerquelesdiﬀérencesobservéessontstatistiquementrecevables,ilestnécessairedevéri-
ﬁerlasensibilitédecetteméthodedemesure.amesuredelasensibiliténepeutsefaireque
surdeslignéessuﬃsammentproches,pourtesterlacapacitédelaméthodeàlesdiﬀérencier.
ousavonsdoncsélectionnéunautregroupedecelulespourréalisercetest,détailédansle
paragraphesuivant.
4.2.3 Enfonctiondelaprogressioncancéreuse
ourobtenirdescelulesplussimilairesquecelesdugroupe2,nousnoussommesorientés
versdeslignéesgénéréeschimiquement,enexposantlalignéeRWE1àunagentcancérigène
(le-méthyl--nitrosourée,MU
RWE-1 WE1-A22 WE1-B11 WE1-B26
Expositionvauv
-méthyl--nitrosouréev
Caractèrevinvasifvcroissant
).Diﬀérenteslignéesﬁlesexistent,avecuntauxgraduelde
cancérisation.Cesontceslignéesquicomposentletroisièmegroupedecelulesétudiéesici.Il
contientleslignéesRWE1(contrôle,noncancéreuse),etWE1-A22,WE1-B11etWE1-
B26,parordrecroissantd’agressivité(ﬁgure4.6).
ources mesures,lesexpériencesontétéréaliséesenaveugle.a mesuredufacteurde
Clausius-Mossottiaétéréaliséesurdeslignéesidentiﬁéespardesnuméros,lignéesquiontété
cultivéesparunepersonnediﬀérenteaulaboratoireBiomics.Ainsi,toutbiaisd’expérimentation
aétéévité,etlesmesuresdufacteurdeClausius-Mossottin’ontpasétéinﬂuencées.Chaque
lignéeaunefréquencedecoupurequiluiestpropre,avecunediﬀérencesigniﬁcativeentre
chaquelignée,pourlesdeuxmesures(ﬁgure4.7).epointleplusintéressantàsouleverest
l’évolutiondelafréquencedecoupureenfonctiondudegrédecancérisationdelacelule.es
fréquencesdecoupurerespectivesdeslignéessontprésentéesdansletableau4.4.Ilapparaîtque
lalignéeB26,quiestlapluscancéreuse,alafréquencedecoupurelaplusbasse.
igure4.6–Celulesdutroisièmegroupe.alignéeRWE1estexposéeauMUpourob-
tenirplusieurslignéesﬁlesavecunniveaugradueldecancérisation.Ceslignéessontdisponibles
commercialement.
73
4.2. ignaturediélectrophorétiquedeceluleshumainescancéreusesetnon
cancéreuses
E yE 4E 6E 8E f EEf yEf 4Ef 6Ef 8EyEEyyEE
f
y
3
4
5 By6
Bf f
Ayy
RWEf
b
Mof
Mcel
ls
r7fxE
7 777
ta+
o
mbr
eMd
eMc
ellu
le
s
f E3 f E4 f E5 f E6 f E7
AEB4
AEBy
EBE
EBy
EB4
EB6
EB8
f BE
Re
tC
M
+
requencyMtHz+
By6
Bff
Ayy
RWEf
3 4 5 6
réquenceMtHz+
Re[
CM
t
ω+
]
fB
EB
EB
EB
E
AEy
AEB
E yE 4E 6E 8E f EEf yEf 4Ef 6Ef 8EyEEyyEE
f
y
3
4
5
By6
Bf f
Ayy
RWEf
b
Mof
Mcel
ls
r7fxE
777 777
tb+
rM7MƒxE
5E f5E E
o
mbr
eMd
eMc
ellu
le
s
f E3 f E4 f E5 f E6
AEB4
AEBy
EBE
EBy
EB4
EB6
EB8
f BE
Re
tC
M
+
requencyMtHz+
By6
Bff
Ayy
RWEf
3 f fE fE6
réquenceMtHz+
rM7Mƒx
5E f5E
tE
tEMiM7EMsemaines
Re[
CM
t
ω+
]
fBE
EB8
EB
EB
EB
AEy
AEB
igure4.7–acteursdeClausius-Mossottideslignéesdutroisièmegroupe.,àσm
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semaines.∗,∗∗,∗∗∗:p<0.1,0.01et0.001.
74
Chapitre 4. Signature diélectrophorétique de cellules humaines et étude de
l’influence de modifications membranaires
Lignée NB26 NB11 NA22 RWPE1
t0 t70 t0 t70 t0 t70 t0 t70
fx0 4.10
3 3.103 6.103 8.103 12.103 13.103 25.103 25.103
(Hz) ±1.103 ±1.103 ±1.103 ±2.103 ±1.103 ±2.103 ±1.103 ±1.103
Taille 13,9 14,1 14,9 12,4 14,0 12,3 14,9 15,2
(µm) ±0,6 ±1,1 ±0,7 ±1,1 ±0,8 ±1,3 ±1,0 ±2,2
Table 4.4 – Fréquences de coupure et tailles moyennes des lignées NB26, NB11, NA22 et RWPE1
à t0 et t0 + 70 semaines.
Et surtout, les fréquences de coupure sont dans l’ordre inverse du degré de cancérisation :
plus la lignée est cancéreuse, plus la fréquence de coupure est basse. Ceci est une première dé-
monstration de l’évolution de la fréquence de coupure de cellules cancéreuses humaines dérivées
d’une même lignée.
Ce résultat indique que la technique employée ici est suffisamment sensible pour détecter des
changements entre différentes lignées. La valeur prédictive positive (ie la probabilité que la fré-
quence de coupure soit différente pour des cellules différentes) atteint 95,3 % (p < 0,1). Les
résultats obtenus jusqu’ici sont consolidés, la mesure expérimentale de la partie réelle du facteur
de Clausius-Mossotti permet de distinguer des lignées différentes. Les fréquences de coupure
mesurées via cette technique sont statistiquement différentes entre des lignées différentes, même
si elles proviennent du même organe. De plus, des lignées de différents stades de cancérisation
peuvent être discriminées, ce qui pourrait permettre le diagnostic et le suivi de l’évolution d’un
cancer via la mesure du facteur de Clausius-Mossotti de ces cellules. La taille n’étant pas un
facteur discriminant, il est possible d’indiquer des différences morphologiques et physiologiques
de la membrane cellulaire, suffisantes pour discriminer les lignées entre elles.
Les cellules cancéreuses sont sujettes à de nombreuses modifications de leur cytosquelette et
de la membrane plasmique, lors de la tumorigénèse. Les phénotypes les plus agressifs acquièrent
la capacité de migrer à travers les tissus pour se développer dans un site à distance du lieu
d’origine du cancer (métastase), en diminuant par exemple l’expression des protéines d’adhésion
présentées plus haut [65]. La surexpression de certaines protéines (des récepteurs membranaires
par exemple), mais aussi la modification de la glycosylation et de la phosphorylation des pro-
téines de surface [65], contribuent à une polarisation électrique différente. La concentration et la
nature des lipides et acides gras (tels que le cholestérol) diffèrent entre les cellules cancéreuses
et non cancéreuses [60]. Tous ces paramètres peuvent se cumuler pour influencer les propriétés
diélectriques d’une lignée. Ces différences permettent la détection et la caractérisation de cel-
lules tumorales par des méthodes comme la diélectrophorèse, jusqu’à des niveaux très fins de
différentiation (comme l’évolution cancéreuse).
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La mesure du facteur de Clausius-Mossotti des lignées du groupe 1 (HEK, JURKAT et
PC3) a montré que chaque lignée possède une fréquence de coupure qui lui est propre.
La composition de la membrane plasmique, et notamment la présence de complexes pro-
téiques liés à l’adhérence des lignées HEK et PC3, ainsi que l’hétérogénéité de la membrane
dûe aux radeaux lipidiques sont des pistes pour expliquer la différence observée entre les
lignées.
Les mesures sur le deuxième groupe de cellules ont apporté plusieurs résultats : les lignées
contrôles et cancéreuses ont toujours une fréquence de coupure bien distincte, même si
toutes les lignées ont une fréquence de coupure significativement différente entre elles.
La méthode utilisée ici est suffisamment spécifique pour retrouver une fréquence de cou-
pure stable dans le temps sur des lignées identiques. Elle est également assez robuste pour
ne pas avoir à tenir compte d’un nombre de passages en culture rigoureusement identique.
Enfin, les facteurs de Clausius-Mossotti du dernier groupe ont été mesurés en aveugle,
afin de ne pas influencer le résultat observé. Les fréquences de coupure pour chaque lignée
correspondent parfaitement avec le degré de cancérisation de chacune, où la fréquence de
coupure est de plus en plus faible au cours de la tumorigénèse. Ces mesures ont également
permis de tester la sensibilité de la technique, c’est-à-dire son aptitude à déceler des fré-
quences de coupure différentes pour des lignées différentes (surtout ici, où les différences
sont minimes).
Dans cette section, nous avons donc démontré que des cellules provenant de lignées dif-
férentes ont une fréquence de coupure différente, qui peut être observée par la mesure du
facteur de Clausius-Mossotti. Cette méthode pourrait par exemple permettre le diagnos-
tic d’un cancer, en comparant la réponse des cellules provenant d’un patient par rapport
à un échantillon sain, ainsi que le suivi (et le pronostic) en mesurant l’évolution de la
fréquence de coupure au cours de biopsies.
4.3 Compréhension de l’origine de la fréquence de coupure
Les facteurs moléculaires influençant la première fréquence de coupure sont peu expliqués
dans la littérature [80]. La membrane plasmique est constituée de lipides et de protéines, qui
peuvent être glycosylées ou non. Les phospholipides constituent l’élément de base de la mem-
brane, et forment une bicouche lipidique séparant le cytoplasme du milieu extracellulaire. Il
est difficile de modifier la composition en lipides de la membrane sans engager de dommages
léthaux. Les protéines représentent la moitié de la masse de la membrane, et ont différentes
fonctions, allant de la régulation des entrées de nutriments à la communication avec les cellules
environnantes.
Nourse et al ont démontré que la glycosylation des protéines membranaires a une influence sur
les propriétés diélectriques de la cellule [76]. En inhibant la N-glycosylation des protéines dans
l’appareil de Golgi par la swainsonine (qui empêche une enzyme d’intervenir dans la glycosylation
des protéines), la fréquence de coupure des cellules traitées est décalée vers une fréquence plus
basse. Outre la composition biochimique des membranes, il a été démontré que la morphologie
a une influence importante sur la fréquence de coupure [31, 82]. La rugosité de la membrane
est liée à la formation de replis et est inversement reliée à la fréquence de coupure. La capacité
électrique de la membrane diminue lorsque la rugosité est faible, augmentant la valeur de la
fréquence de coupure.
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Figure 4.8 – Transport transmembranaire. Schémas des différents sytèmes de transport
à travers la membrane plasmique. Le transport passif suit le gradient de concentration des
molécules alors que le transport actif requiert de l’énergie(apportée par l’hydrolyse de l’ATP)
pour transporter les solutés contre leur gradient de concentration.
Afin de comprendre quels sont les mécanismes influençant les propriétés diélectriques des cel-
lules (et donc leur réponse diélectrophorétique), la membrane des cellules a été modifiée par des
voies biologique ou chimique. L’impact sur la fréquence de coupure a été mesuré via la méthode
de rotation présentée au paragraphe 3.3, pour pouvoir étudier un nombre significatif de cellules.
Nous avons choisi de nous intéresser plus particulièrement aux échanges ioniques à travers la
membrane et à la concentration en protéines. Ces deux paramètres peuvent influencer les proprié-
tés électriques de la membrane, en faisant intervenir des porteurs de charges (échanges ioniques)
ou en modifiant l’aptitude de la membrane à emmagasiner ces charges (via les protéines). Dans
tous les cas, les charges surfaciques aux abords de la membrane (côté extérieur) peuvent entraî-
ner une modification des propriétés diélectriques de la cellule.
Au niveau des échanges ioniques, nous nous sommes concentrés sur les canaux ioniques. Le
transport de charges de part et d’autre de la membrane semble être un bon candidat pour avoir
une action sur les propriétés diélectriques de la cellule. De plus, ce sont les transporteurs les plus
représentés dans les membranes plasmiques. Pour les protéines, nous avons ciblé des protéines
en grande quantité dans les membranes, notamment des protéines surexprimées dans des cellules
cancéreuses.
4.3.1 Influence des canaux ioniques
â Échanges ioniques à travers la membrane
La membrane plasmique des cellules est semi-perméable, et elle laisse entrer ou sortir sélecti-
vement les nutriments et déchets nécessaires au fonctionnement de la cellule (figure 4.8). Seuls
les gaz dissous, l’eau, et les molécules de faible poids moléculaire (hydrophobes ou polaires non
chargées) peuvent franchir la membrane par diffusion. Toutes les molécules organiques chargées,
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Figure 4.9 – Modification des échanges ioniques au niveau de la membrane plas-
mique. (a) Schémas des différentes molécules utilisées pour augmenter (ionophore) ou bloquer
les échanges via les canaux ioniques. (b) Concentrations intra- et extra-cellulaires des solutés
étudiés.
les macro-molécules polaires et les ions sont totalement arrêtés par la bicouche phospholipidique.
Des transports facilités permettent l’entrée/sortie de ces molécules, et sont régulés par la cellule.
Les transporteurs les plus connus sont les canaux ioniques, spécifiques d’un soluté en général
(Na+, K+, Ca2+, etc). Ces protéines transmembranaires peuvent être ouvertes en permanence
(canaux de fuite) ou ouvertes sous l’action d’un stimuli physico-chimique (canaux excitables).
Dans tous les cas, lorsque le canal est en position ouverte, les ions transitent dans le sens du gra-
dient de concentration, c’est-à-dire du compartiment le plus concentré vers le moins concentré.
Aussi, des perméases facilitent le transport passif de molécules telles que le glucose ou l’adénosine
triphosphate (ATP). L’entrée de certaines molécules doit également se faire contre le gradient de
concentration. De l’énergie est nécessaire pour compenser cet échange thermodynamiquement
défavorable, énergie qui provient de l’hydrolyse de l’ATP au niveau de pompes ATPasiques liées
à la membrane plasmique.
â Modification des échanges ioniques
Les échanges d’ions à travers les canaux ont été perturbés par voie chimique (figure 4.9(a)).
La valinomycine est un ionophore et fonctionne comme un transporteur passif, spécifique des
ions K+. Le flux d’ions K+ à travers la membrane est augmenté, en suivant le sens du gradient
de concentration. L’expérience est réalisée dans du milieu de culture, où la concentration en
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Figure 4.10 – Évolution temporelle de la fréquence de coupure de cellules HEK après
modification des échanges ioniques membranaires. Fréquences de coupure moyennes me-
surée à σm = 2.10−2 S/m sur une moyenne de 36 cellules par point (min=12, max=74) après
traitement de cellules HEK à la valinomycine (0.1 µM), le vérapamil (70 µM) ou la quinine
(200 µM). Mesures réalisées à une conductivité de σm = 2.10−2 S/m, t = 0 étant la fréquence
de coupure des cellules HEK non modifiées. Les graphes correspondant à la courbe de rotation en
fonction de la fréquence pour chaque expérience sont disponibles dans l’annexe F.1.
ions K+ vaut 5 mM . La concentration intracellulaire en potassium étant d’environ 140 mM , la
valinomycine augmente la sortie d’ions K+.
L’effet inverse est obtenu avec des molécules appelées bloqueurs des canaux ioniques. Le vérapa-
mil est spécifique des canaux calciques, alors que la quinine est spécifique des canaux potassiques.
Ces molécules viennent se lier dans les canaux ioniques et empêchent le passage des ions. Au vu
des concentrations ioniques intra- et extra-cellulaires exposées dans le tableau 4.9(b), le vérapa-
mil empêche la sortie des ions K+ et la quinine l’entrée des ions Ca2+.
â Résultats
Après 1 h d’incubation avec 0,1 µM de valinomycine, la fréquence de coupure augmente, pas-
sant de 75.103 à 86.103 Hz et continue d’augmenter au cours du temps pour finalement atteindre
122.103 Hz après 8 h de contact avec les cellules. Ces résultats confirment la transition vers des
fréquences plus élevées de la fréquence de coupure lorsque la cellule est en apoptose [48, 101] ou
si la membrane a des "fuites" [82].
La valinomycine est également connue pour induire l’apoptose à la même concentration qu’uti-
lisée ici, mais au bout de 16 h [51], sans détérioration significative de la membrane à 8 h. Les
effets observés ici ne semblent donc pas être attribués à l’apoptose de la cellule. L’augmentation
de la fréquence de coupure après 1 et 2 h de traitement à la valinomycine peut être causée par
les perturbations induites par la sortie d’ions potassium à travers les canaux de fuite.
Gascoyne et al ont démontré, en étudiant des globules rouges infectés par la malaria, que
lorsque la charge négative de la cellule diminue (ce qui est le cas lors de l’infection par Plas-
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modium falciparum), la fréquence de coupure augmente [30]. La charge nette de la cellule, au
départ fortement négative, va donc diminuer avec l’apport d’ions chargés positivement (sortie
d’ions K+). L’augmentation de la fréquence de coupure observée est concordante avec cette sup-
position, et tend à confirmer l’hypothèse de départ.
La fréquence de coupure observée après traitement avec des bloqueurs des canaux ioniques
est sensiblement la même qu’au départ, avec une variation de 6 %. La quinine est spécifique des
canaux de fuite dédiés aux ions K+ et le vérapamil spécifique de canaux excitables pour les ions
calcium Ca2+.
Comme cette lignée ne possède pas de canaux voltage-dépendants, la courbe des cellules traitées
au vérapamil est considérée comme un témoin négatif. Après 2 h de traitement à la quinine, la
valeur de la fréquence de coupure ne diffère que de 5.103 Hz de la fréquence de coupure origi-
nale, et de 4.103 Hz de la fréquence de coupure observée après 2 h de traitement au vérapamil.
Dans l’un ou l’autre des cas, l’effet sur les cellules HEK est négligeable. L’arrêt du transport
d’ions n’induit pas un effet inverse à l’augmentation du passage des ions à travers les membranes.
Il semblerait donc que le passage d’ions à travers la membrane, ou plutôt l’accumulation d’ions
d’un côté ou de l’autre de la membrane, pourrait être en partie responsable de la variation de la
fréquence de coupure qu’on peut observer entre différentes lignées. Le passage d’ions quant à lui
influerait plutôt sur la conductivité de la membrane, comme pour les cellules excitables (neu-
rones, cellules cardiaques) [4]. Une étude plus approfondie permettrait de mesurer réellement
l’impact de la valinomycine sur les propriétés diélectriques des cellules.
4.3.2 Influence des protéines membranaires
La seconde hypothèse étudiée ici est l’influence de la concentration en protéines dans la
membrane plasmique sur l’aptitude de la membrane à retenir les charges, et donc sur sa capa-
cité électrique Cmem. La membrane a donc été modifiée, par voie biologique, afin de diminuer
la concentration en protéines membranaires, plus particulièrement des protéines transmembra-
naires, et observer l’impact sur la fréquence de coupure.
â Choix des siARN
Pour cette étude, la concentration de certaines protéines a été réduite près de zéro, grâce à
une technique de biologie moléculaire appelée extinction de gène (détaillée dans l’annexe E).
Pour pouvoir observer l’impact sur la fréquence de coupure, les protéines visées doivent être
présentes en quantité suffisante pour induire un changement significatif dans la composition
de la membrane plasmique. Les protéines membranaires sont diverses et présentes à différentes
concentrations suivant le type cellulaire. Certains évènements au cours de la cellule tels que
l’apoptose ou la cancérogénèse entraînent l’augmentation de l’expression ou la translocation de
protéines dans la membrane.
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Figure 4.11 – Contrôle de la transfection de siARN. Photographies en culture à 72 h
après transfection avec les contrôles positif et négatif sur (a) les cellules HEK et (b) les cellules
LnCap.
Le choix s’est porté sur des protéines surexprimées dans les cellules cancéreuses, et particu-
lièrement dans le cas du cancer de la prostate. Les 3 protéines sélectionnées sont :
— les canaux SK3 (encodés par le gène KCNN3) : Chantôme et al ont relevé l’implication
des canaux SK3 (qui permettent l’entrée d’ions calcium dans la cellule) dans le processus
de migration des cellules cancéreuses pour former des métastases [12].
Les deux autres protéines font partie d’une famille de récepteurs membranaires, appelés
TRP (pour Transient Receptor Potential Channels).
— les canaux TRP-V6 : Niemeyer et al ont mis en évidence l’expression de la protéine TRP-
V6 dans les cellules cancéreuses de prostate, alors qu’elles ne sont pas exprimées dans les
cellules saines [75].
— les canaux TRP-M8 : Tsavaler et al ont démontré la surexpression de la protéine TRP-M8
(entrée d’ions sodium Na+ et calcium Ca2+)dans les cellules cancéreuses de prostate dès
les stades précoces de cancer [95]. TRP-M8 est depuis étudié pour devenir un marqueur
précoce du cancer de la prostate, son expression chutant lorsque les cellules perdent leur
dépendance aux androgènes (associé à un mauvais pronostic) [98].
Ces trois protéines ont donc été choisies pour étudier l’influence de la concentration en protéines
dans la membrane plasmique. Chaque siARN correspondant a été testé à une concentration de
10 et 20 nM et la fréquence de coupure des cellules est mesurée après 72 h de transfection, pour
atteindre le point final de la réaction. Des témoins positif et négatif de transfection ont aussi été
testés.
â Résultats
La lignée HEK a été testée en parallèle de la lignée LnCap, afin de pouvoir observer la diffé-
rence de l’interférence ARN sur des cellules non cancéreuses (HEK, cellules épithéliales de rein,
pour rappel) et des cellules cancéreuses androgéno-dépendantes (LnCap, issues de métastases
dans un ganglion lymphatique).
Le témoin positif (siARN AllStars Cell Death) cible des gènes unanimement présents dans la
cellule et nécessaires à sa survie. L’extinction de ces gènes, si la transfection est réussie, entraîne
la mort de la cellule, observable au microscope par le détachement des cellules du support de
culture. Pour les deux lignées, les cellules traitées avec ce siARN sont mortes et détachées de la
surface de culture (figure 4.11).
81
4.3. Compréhension de l’origine de la fréquence de coupure
ConcentrationPsiARNP7nML
100 20
Fr
éq
ue
nc
eP
de
Pc
ou
pu
re
P
7.1
03
PH
zL
20
TRP-V6
KCNN3
TRP-M8
30
40
50
60
70
LignéePLnCap
LignéePHEK
Figure 4.12 – Évolution temporelle de la fréquence de coupure après modification
de la concentration protéique membranaire. Fréquences de coupure moyennes mesurée à
σm = 2.10−2 S/m sur une moyenne de 26 et 28 cellules par point pour les lignées HEK (pointillés)
et LnCap (traits pleins), respectivement (HEK : min=21, max=42 ; LnCap : min=16, max=40)
après 72 h de transfection avec 10 et 20 nM de siARN. Les graphes correspondant à la courbe de
rotation en fonction de la fréquence pour chaque expérience sont disponibles dans l’annexe F.2.
Le contrôle négatif, quant à lui, ne cible aucun gène connu dans les cellules mammifères
et permet de s’assurer que le protocole de transfection en lui-même n’est pas délétère pour la
cellule. En culture, on observe les cellules poursuivant un développement normal, sans mortalité
cellulaire après traitement avec ce siARN.
Grâce à ces deux contrôles, on s’assure de la sensibilité et de la spécificité de la méthode de
transfection. Si un changement est observé lors des tests avec les siARN visant les gènes d’in-
térêt, les résultats sont dûs à l’extinction du gène ciblé et non à une réaction parasite durant
l’étape de transfection.
Après 72 h de transfection avec les siARN d’intérêt, la fréquence de coupure est mesurée sur
les lignées HEK et LnCap. Chez les cellules HEK, les protéines sont absentes ou présentes en
faible concentration dans la membrane et, suite à la transfection à 10 et 20 nM , il n’y a pas de
différence significative par rapport à la fréquence de coupure initiale (figure 4.12, en pointillés).
Il faut cependant préciser que la valeur à [siARN] = 0 a été mesurée après 72 h d’exposition à
l’agent de transfection (Lipofectamine™) et est plus basse que la fréquence de coupure normale-
ment observée pour des cellules HEK (25.103 Hz au lieu de 75.103 Hz). Une telle différence peut
être expliquée par le passage de la Lipofectamine™à travers la membrane pour transporter les
siARN dans l’espace intracellulaire. En effet, la Lipofectamine™, composée de lipides cationiques
et neutres, fusionne avec la membrane plasmique, perturbant l’intégrité de cette dernière.
Dans les cellules LnCap, la fréquence de coupure à [siARN] = 0 est égale à 16.103 Hz et est
plus basse comparée aux cellules HEK dans les mêmes conditions. Comme précédemment, les
cellules cancéreuses présentent une fréquence de coupure inférieure aux cellules non cancéreuses,
même lorsque l’intégrité de la membrane est compromise (de manière similaire entre les deux
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lignées).Après extinction des gènes ciblés, d’une manière générale, la fréquence de coupure est
plus élevée, passant par exemple de 16.103 Hz à 40.103 Hz à [siARN]KCNN3 = 10 nM et
48.103 Hz à [siARN]KCNN3 = 20 nM . La hausse de la fréquence de coupure est plus impor-
tante entre 0 et 10 nM (+67-73 % suivant la cible) qu’entre 10 et 20 nM de siARN (+ 5-17 %),
ce qui implique que l’extinction de gène atteint un plateau à de plus hautes concentrations. La
tendance de cette courbe montre que la concentration en protéines dans la membrane plasmique
ne peut être diminuée indéfiniment.
La quantité de protéines présentes dans la membrane de la cellule a un impact significatif sur la
fréquence de coupure : lorsque la concentration en protéines est faible, la fréquence de coupure est
haute, et inversement. Les protéines étant le plus souvent chargées mais tout de même isolantes,
elles ont une influence sur l’aptitude de la membrane à accumuler des charges. Et notamment,
une plus grande quantité de protéines augmente la capacité électrique de la membrane, et donc
diminue la fréquence de coupure.
Comme expliqué plus haut, il a été démontré que les replis que forment la membrane a un im-
pact sur la fréquence de coupure. Une rugosité accrue entraîne une augmentation de la capacité
Cmem et une diminution de la fréquence de coupure. L’aspect visuel des cellules en culture est
semblable entre les différents puits, ce qui laisse à penser que la rugosité des cellules n’est pas
altérée. Ce résultat vient confirmer les résultats précédents observés sur les différentes origines
de la fréquence de coupure.
Ces résultats apportent la preuve que la concentration en protéines des membranes plasmiques
est un facteur important pour les propriétés diélectriques. Cela explique en partie pourquoi
les cellules d’espèces ou de types différents présentent des caractéristiques diélectrophorétiques
qui leur sont propres. Cela permet également d’apporter de nouvelles hypothèses concernant
l’évolution des propriétés diélectriques au cours de la cancérisation, la composition de la mem-
brane plasmique étant bouleversée, avec la surexpression de certaines protéines et la disparition
d’autres.
Si les propriétés diélectriques des cellules dépendent de nombreux facteurs entremêlés (rugosité,
concentration en protéines et glyco-protéines, ...), la compréhension de l’influence de ces facteurs
permet de mieux prédire la réponse des cellules au champ électrique et donc d’avancer vers de
meilleures solutions de diagnostic et de détection des cancers.
La membrane plasmique a été modifiée, pour comprendre les facteurs influençant les
paramètres électriques et diélectriques de la cellule. Les échanges ioniques via les canaux
de fuite ont été perturbés par des agents chimiques, pour augmenter le flux d’ions à
travers la membrane (valinomycine) ou le stopper (quinine, vérapamil). La concentration
de protéines dans la membrane a été diminuée par extinction de gène, en utilisant des
siARN.
Il a été observé que la fréquence de coupure augmente lorsqu’il y a une fuite d’ions
vers l’extérieur de la membrane. Une augmentation de la quantité d’ions autour de la
membrane (ou la diminution d’ions à l’intérieur de la cellule) modifie la polarisation de la
cellule, et donc la fréquence à laquelle se trouve l’équilibre entre la polarisation du milieu
et de la cellule.
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En revanche, l’augmentation de la quantité d’ions dans le cytoplasme n’a pas démontré
de modifications significatives de la fréquence de coupure et donc la membrane joue bien
le rôle d’isolant à la première fréquence de coupure.
Lorsque la concentration en protéines est diminuée, la fréquence de coupure augmente
significativement. Cette hypothèse pourrait permettre de comprendre en partie pourquoi
les cellules cancéreuses ont toujours une fréquence de coupure plus basse que les cellules
saines, en plus de la modification de la rigidité cellulaire.
4.4 Conclusion
Dans ce chapitre, les différentes lignées étudiées ont été classées en trois groupes, où les
différences inter-lignées sont décroissantes. Le premier groupe comporte des lignées provenant
d’organes différents, adhérentes ou non, cancéreuses ou non. Le second comporte uniquement
des cellules de prostate, toutes adhérentes, cancéreuses et non cancéreuses. Le dernier groupe
contient des lignées de prostate, dont une non cancéreuse et les 3 autres représentant un modèle
de progression cancéreuse.
Tout d’abord, le facteur de Clausius-Mossotti de toutes les lignées a été mesuré, à deux in-
tervalles dans le temps. Les différences de facteur de Clausius-Mossotti entre les lignées sont
significatives, même lorsque les lignées sont proches, comme deux cellules à un stade de cancéri-
sation différent. De plus, la méthode est suffisamment spécifique pour mesurer une fréquence de
coupure identique pour des cellules de mêmes lignées mesurées à des moments différents (plu-
sieurs dizaines de semaines).
Plusieurs hypothèses ont été émises quant aux différences observées entre les lignées. Ici, les
cellules ayant une taille statistiquement similaire, la composition et la morphologie des mem-
branes semble être le facteur principal de variation puisque la première fréquence de coupure
dépend essentiellement des propriétés de la membrane plasmique. La concentration en protéines,
en phospho-lipides, en acides gras, la présence et l’agencement des radeaux lipidiques sont autant
de pistes à explorer.
Pour terminer, les éléments membranaires influençant les propriétés diélectriques des cellules
ont été étudiés, plus particulièrement l’impact des échanges ioniques et la concentration en pro-
téines membranaires. Il a été démontré que la fuite d’ions du cytosol vers le milieu extra cellulaire
augmentait la fréquence de coupure, mais la raison de cette augmentation reste encore à explo-
rer. L’effet inverse, bloquer les échanges ioniques, n’a pas eu d’impact significatif sur la fréquence
de coupure. Il a également été démontré que la concentration en protéines a un effet important
sur la fréquence de coupure, cette dernière augmentant lorsque la quantité de protéines dans la
membrane diminue.
Tous ces éléments permettent de mieux comprendre l’origine de la fréquence de coupure et
les raisons des variations observées entre différentes cellules. Mettre en lumière les raisons de
ces variations permet de mieux comprendre la réponse des cellules à la diélectrophorèse et à
plus long terme d’améliorer les puces microfluidiques pour perfectionner la détection et le suivi
des cellules cancéreuses. Et ainsi, de pouvoir diagnostiquer plus précocement l’apparition d’un
cancer, grâce à des technologies innovantes, et permettre une prise en charge plus rapide du
patient et lui assurer de meilleurs chances de traitement.
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L’objectif de ces travaux était d’étudier la réponse de cellules humaines à un champ élec-
trique, afin de caractériser et comparer différentes populations de cellules, notamment des cellules
cancéreuses et non cancéreuses.
Les cellules exhibent des propriétés mécaniques et physiques qui leur sont propres, qui sont
liées au type cellulaire et évoluent au cours de la vie de la cellule. Les propriétés électriques et
diélectriques présentent l’avantage d’être sensibles à des changements minimes dans la cellule, et
de refléter un changement d’état (engagement dans une voie de différentiation par exemple) pré-
curseur des marqueurs habituels. Grâce à l’engouement pour la microfluidique et les laboratoires-
sur-puce, de nombreuses technologies ont vu le jour pour mesurer les propriétés diélectriques des
cellules. Ces dernières sont exploitées pour apporter de nouvelles approches pour la détection de
cellules cancéreuses circulantes par exemple, et donc le diagnostic précoce d’un cancer.
Afin d’exercer une force de diélectrophorèse, qui repose sur l’application d’un champ électrique
non uniforme sur une suspension cellulaire, des puces microfluidiques ont été fabriquées par des
techniques classiques de lithographie. Des électrodes d’or ou d’ITO (transparentes) permettent
d’appliquer un champ électrique local et leur forme impose la direction de déplacement des cel-
lules. Les puces et le milieu de diélectrophorèse sont adaptés à la manipulation de cellules : les
lames de verre sont traitées pour limiter l’adsorption des cellules, et le milieu est préparé de
manière à conserver l’équilibre osmotique des cellules, tout en proposant une large gamme de
conductivités.
Nous avons tout d’abord observé et rapporté la réponse des cellules aux forces électrociné-
tiques, dans différentes conditions de conductivité, de différences de potentiel, et de fréquences.
Les phénomènes électro-hydrodynamiques impliqués dans le mouvement effectif des cellules ont
été étudiés et confrontés à un modèle théorique. L’application d’un courant alternatif entraîne
l’apparition des forces de diélectrophorèse, d’électrothermie et d’électro-osmose. La compréhen-
sion de la compétition entre ces forces est nécessaire pour l’analyse rigoureuse de la réponse des
cellules.
À partir de cette analyse détaillée, deux méthodes ont été décrites pour mesurer les proprié-
tés diélectriques des cellules. La première est basée sur la mesure de la vitesse de déplacement
des cellules lorsqu’elles sont soumises uniquement à la diélectrophorèse, sans interférence des
forces hydrodynamiques. Ainsi, il est possible de mesurer la partie réelle du facteur de Clausius-
Mossotti, et de calculer la capacité électrique de la membrane. La deuxième méthode tire avan-
tage de la rotation des cellules, observée autour de la fréquence de coupure, en l’absence d’un
champ tournant. La vitesse de rotation étant maximale à la fréquence de coupure, il est possible
de déterminer cette dernière sur un nombre significatif de cellules, en suivant le pic de rotation
observé autour de la fréquence de coupure. Un programme a été développé pour automatiser le
traitement vidéo et augmenter le débit de l’analyse.
Dans un second temps, chacune des méthodes a été exploitée pour caractériser des popula-
tions de cellules. La mesure du facteur de Clausius-Mossotti sur des groupes de lignées a montré
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AnnexeA
abricationdesélectrodespar
lithographie
afabricationdesélectrodessurlespucesd’oroud’Isefaitselondesprotocolesclas-
siquesdemicrofabrication,parlithographieoptique.ourlespucesenor,uneétapepréliminaire
estnécessaire,pourdéposerl’orsurunelamedeverrestandard.
A.1 Dépôtmétalique
edépôtdemétalsefaitsurunelamepropre,dansunévaporateuràfaisceauxd’électrons
(lassys).ematériaucibleestbombardéparunfaisceaud’électrons,dansunechambresous
vided’air.esmoléculessontdisperséesenphasegazeuseetsedéposentdanslachambre,et
surlalame.avitessededépositionpeutêtreajustée,sachantqu’undépôtrapideseraplus
rugueuxetmoinshomogènequ’undépôtlent.
Ici,unecouched’accrocheentitaneestdéposée,pourpermettreàl’ordemieuxadhérersur
lalamedeverre.etitane(15nm)etl’or(135nm)sontdoncdéposéssuccessivementàune
vitessede0.5nm/sec
320µm 80µm
(a)
Résineositive Masque ExpositionU Réaction Développement
ritaneere
(b) (c)
.
igureA.1–ithographie.(a)chémadelaprocédurepourdespucesavecdesélectrodesen
or.(b)hotographiesàl’objectif5xet20x.(c)Image3Dreconstituéeaprèsimagerieconfocale
en3D.
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A.1. Dépôt métalique
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igureA.2–Gravure.(a)chémadelaprocédurepourdespucesavecdesélectrodesenor.
(b)uividelagravureparspectrométriedemasse.
esétapesdelithographiesontréaliséesensaleblanche,dansunepièceàéclairageinaticti-
nique,sansUs.arésineA1512H(1,5µm,MicroChemicals)estensuiteétaléeparenduction
centrifugesurlalamepréalablementrecouverted’unpromoteurd’adhérence(irime,Micro-
Chemicals,ﬁgureA.1).esdeuxsontétalésà3000rpmpendant30s,suivid’unrecuità
110˚ pendant120squiaccélèrel’évaporationdusolvant.’expositionauxUssefaitàtravers
unmasque(verresodocalcique/chrome,oppanhotomasks)pendant5,7ssursubstrator,6,2
ssursubstratI,avecunepressiondecontactde1,5barentrel’échantilonetlemasque(et
unﬂuxde18mW.cm−2@365nmetde32.9mW.cm−2@405nm).arésine(positive)expo-
séedevientalorssolubledanssonrévélateuretlesmotifssontdéveloppésdansunbaind’A
Developer(MicroChem),fraîchementdiluédansl’eau(1:1envolume),pendant30secondes.
’échantilonestplongédansunbaind’eaupourstopperlaréactionetséchésousﬂuxd’azote.
alithographieestcontrôléeparmicroscopieconfocale,pourvériﬁerl’absencededéfauts.a
lameestensuiteexposéeàunegravurephysique,àfaisceaud’ions(IonBeamEtching,lassys).
espartiesdelalamenonprotégéesparlarésinesontgravéesparlebombardementdesions
(ﬁgureA.2).eﬂuxd’ionsargonestmaintenuentre2,4et2,6sccm(pourstandardcubiccen-
timeterperminute)avecunepuissancedusignalRde400W.Unerotationdel’échantilonà
10rpmpermetd’assurerunegravureuniforme.Unspectromètredemasse(econdaryIonMass
pectrometry)permetdétecterlesionsrelarguéslorsdelagravure,poursuivreetadapterle
tempsdegravure.agravureestarrêtéelorsquelaquantitéd’ionsrelarguésestnule.
eslamessontalorsstockéesavantd’êtreutilisées.
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Annexe B
Plateforme de diélectrophorèse
La plateforme électromicrofluidique comporte trois modules : optique, électrique et micro-
fluidique. Le module microfluidique n’a pas été utilisé dans le cadre des travaux de cette thèse,
mais reste un élement indispensable lors de l’utilisation de puces 3D.
B.1 Module optique
La puce est insérée dans un connecteur à zéro force d’insertion (ZIF), qui permet le maintien
de la puce et la transmission du courant électrique. Les connecteurs ZIF sont montés dans un
support aluminium, lui-même fixé à une platine motorisée (Markhauser) permettant de déplacer
la zone d’observation lorsque l’échantillon est soumis à un courant électrique. L’ensemble est
monté sur un microscope Leica possédant quatre objectifs à longue distance focale (5, 10, 20 et
50X) et différentes illuminations détaillées dans l’annexe suivant (Annexe C). L’observation de
la puce se fait au moyen d’une caméra CCD couleur (Manta G201C, Allied Vision Technologies),
avec une résolution de 1624*1234 px et une fréquence d’enregistrement de 14 images par seconde.
B.2 Module électrique
Le module électrique permet l’application d’un ou plusieurs potentiels sur une ou plusieurs
électrodes. En suivant le chemin des générateurs jusqu’à la puce, le module se découpe en
plusieurs sections : les générateurs sont reliés à un circuit électronique pour adresser la(les)
électrode(s) active(s). Des nappes électriques permettent l’acheminement du courant jusqu’à un
circuit imprimé sur lequel est relié un connecteur ZIF (Zéro Force d’Insertion, PCI ZIF Testcon-
necteur, AP Products GmbH). La puce électro-microfluidique vient s’insérer dans le connecteur
en position "ouvert" et le contact électrique ainsi que le maintien mécanique se font lorsque le
connecteur est en position "fermé".
Deux potentiels différents peuvent être délivrés, grâce à deux générateurs électriques (TG2000,
TTi). Chacun est capable de délivrer une tension continue (5 V maximum) ou alternative (0-10
MHz, en signal sinusoïdal, triangulaire ou carré, 20 Vpp maximum). Dans la suite de cette thèse,
seuls des potentiels alternatifs sinusoïdaux sont appliqués.
Un circuit électronique composé de micro-contrôleurs (MC33996, Freescale Semiconductor) et
de relais électro-magnétiques (Multicomp HRA-S-DC5V) permet l’adressage des électrodes, de
manière individuelle ou collective. Il est ainsi possible d’appliquer le courant sur une ou plusieurs
électrodes sélectionnée(s).
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B.3.Interfacelogiciele
1
2
3
igureB.1–hotographiedu moduleélectriqueseul.1-Générateurs,2-Moduleélec-
troniqued’adressagedesélectrodeset3-ConnecteurIpourlapuce.’encadrémontreune
imageagrandielorsquelapuceestinséréedansleconnecteur.
esnappesblindéespermettentlatransmissionducourantuniquementsurlesélectrodesacti-
vées,sansactivationdesélectrodesvoisines.ecircuitimpriméauniveauduIreliechacun
desescontactsavecleﬁldelanappecorrespondant.Despincesencuivreviennentencontact
aveclesmacro-électrodeslorsqueleIestenposition"fermé".
B.3 Interfacelogiciele
’intégralitédelaplateformeestcontrôléeparunlogicieldéveloppésousabview(ational
Instruments).Cedernierpermetlecontrôledumoduleélectrique,enchoisissantlafréquence
etlevoltagedesortiepourchaquegénérateur.Ilestégalementpossibled’entreruneséquence
depotentielssuruneouplusieursélectrode(s)dansuntempsimparti,viaunﬁchiertexteécrit
manuelement.’activationdesélectrodesestégalementcontrôléeviacelogiciel,avecpour
chacunelechoixd’êtreraccordéeaupremierouausecondgénérateur.ardéfaut,toutesles
électrodesnonactivéessontreliéesàlamasse.
’interfaçagedelacaméraavecabviewpermetdevisualiseretd’enregistrerdesimagesoudes
vidéosàpartirdel’imagetotaleoud’unerégiond’intérêt.etempsd’acquisitiondelacaméra
peutêtreajusté,enessayantd’obtenirl’équilibreoptimalentrel’acquisitiond’uneimageclaire
etunefréquenced’enregistrementcorrecte(aumoins10imagesparsecondes,ips).
emodulemicroﬂuidiqueestluiaussiinterfacéavecabview.Ilestpossibledecontrôlerla
valvedupousse-seringuepourconnectercedernieravecl’extérieur(atmosphère)oulecircuit
microﬂuidique.epousse-seringuepeutêtrerempliouvidéentièrementenunefois,oupasà
pas(réglable).Unmodeséquentielestégalementintégré,suivantlemêmeprocédéquepourles
séquencesdecourantélectrique.
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Annexe B. Plateforme de diélectrophorèse
1 2
3
1- Plusieurs onglets de contrôle
Générateurs
Électrodes
Pousse-seringue
2- Observation de l'échantillon 3- Acquisition d'images
Figure B.2 – Vue d’ensemble du logiciel d’interfaçage de la table d’expérimentation.
Le contrôle des différents modules est mis en évidence dans les encadrés rouges : 1- Onglets de
contrôle pour les générateurs, les électrodes et le pousse seringue ; 2- Affichage de la caméra ; 3-
Acquisition de photos et vidéos.
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B.4. Module fluidique
B.4 Module fluidique
Un module microfluidique est également implémenté à la plateforme, et sera détaillé briève-
ment puisqu’il n’a pas été utilisé dans le cadre de ces travaux.
Afin d’optimiser l’écoulement dans des canaux fluidiques de faible dimension (1 à 50 µm de hau-
teur), le circuit microfluidique installé permet de travailler à pression constante, évitant ainsi un
temps d’écoulement trop long (effet "bouchon" observé lorsque le liquide est directement poussé
à travers les canaux par un pousse-seringue). Le liquide chargé via une boucle d’injection (100
µL maximum) est mis en mouvement par de l’air, compressé en amont par un pousse-seringue
automatique (Cavro XP 3000, Tecan). L’injection dans la puce microfluidique se fait au moyen
de capillaires et de connecteurs dédiés (Nanoport N-333, Upchurch).
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AnnexeC
Iluminationsdisponiblessurlebancde
manipulation
ourobserverlasuspensioncelulaire,diﬀérentesiluminationssontdisponiblessurlemicro-
scopeetsontdétailéesci-après.
C.1 Microscopieenchampsombre
(a) (d)(c)(b)
esfaisceauxlumineuxarriventparlecôtédel’échantilon,enincidencerasante,etlalumière
diﬀuséeparl’échantilonestcolectée,commeschématisésurlaﬁgureC.1(a).’ilumination
parchampsombreestparfaitementadaptéepourlavisualisationde microparticules(ﬁgure
C.1(b),maispaspourdesobjetsbiologiquesréfringentscommelescelules(ﬁgureC.1(c-d)).es
électrodesd’ordelapucereﬂètentfortementlalumièreetapparaissentenorangé.Ilesttout
demêmepossiblededistinguerlégèrementlescelulessurdespucesenI,enaugmentantle
tempsd’acquisitiondelacaméra.uisquel’Iesttransparent,lecapteurdelacaméran’est
passaturéparlaréﬂexiondelalumièresurl’électrode.
igureC.1–bservationseniluminationenchampsombre.(a)chémadutrajetlumi-
neux.esfaisceauxlumineux(enrouge)arriventenincidencerasantesurl’échantilon(violet).
alumièrereﬂétée(enbleu)parl’échantilonremontelelongdelacolonneoptiqueestcolectée
pardeslentiles(bleuclair)avantd’atteindrelacaméra.(b-d)hotosdelavisualisationde
microparticulesdepolystyrènede2µm(b),etdecelules((c)surunepuceenoret(d)surune
puceenI).abarred’échelereprésente20µm.
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C.2. Microscopiepartransmission(champclair)
(a) (d)(c)(b)
igureC.2–bservationseniluminationenchampclair(transmission).(a)chéma
dutrajetlumineux.alumièretraversel’épaisseurdel’échantilon(enviolet),etlalumière
transmise(enbleue)estcolectéeparl’objectif.(b-d)hotosdelavisualisationdemicroparti-
culesdepolystyrènede1µm(b)etdecelules((c)surunepuceenoret(d)surunepuceen
I).abarred’échelereprésente20µm.
C.2 Microscopiepartransmission(champclair)
Danscemode,l’iluminationsefaitparledessousdel’objetetlalumièretransmiseest
colectéepardessusdemanièreàcequelalumièretraversel’échantilon(C.2(a)).Ici,l’ilumina-
tionenchampclairestlaplusadaptéepuisquelescontoursdescelulessontvisibles,ainsique
l’inhomogénéitédeleurcytoplasme.EleaétéajoutéeaumicroscopeenplaçantuneEDsous
l’échantilon,pourquelasourcelumineusetraverselapuceavantd’êtrecolectéeparlesobjectifs
situésau-dessus.Cettefois,lesélectrodesd’orsontopaquesàlalumièreetapparaissentennoir.
esélectrodesd’Iapportentl’avantagesupplémentairedepouvoirobserverlescelulesquise
trouventau-dessusd’uneélectrodepartransparence.
Unautreavantagedecetéclairageestqu’illaisselapossibilitéd’ajouterunedeuxièmeilumina-
tionvialalampedumicroscope.Desdoublesiluminations(transmission/ﬂuorescence)ontété
utiliséeslorsqu’unmarquageﬂuorescentdel’actineparexempleaétéréalisépourdiﬀérencier
destypescelulaires.
C.3 Microscopiedeﬂuorescence
edispositifsecomposed’unelampeetd’unﬁltrepositionnéentrelasourceetl’échantilon
(ﬁltred’excitation),aﬁndesélectionnerleslongueursd’ondespéciﬁques(inférieuresouégales,
passe-bas)àl’excitationduﬂuorophoreutilisé.Aprèsexcitationdel’échantilon,laﬂuorescence
émisepasseunsecondﬁltre(ﬁltred’émission),positionnéenavaldel’échantilondanslechemin
optique,quipermetderécolteruniquementleslongueursd’ondesupérieuresetégalesàceles
émises(passe-haut).Unmiroirdichroïquepermetdereﬂéterlalumièred’excitationentrela
lampeetl’échantilonetdetransmettrelalongueurd’onded’émissionentrel’échantilonetla
caméra(ﬁgureC.3a).
ourvisualiserdemanièrespéciﬁquedescomposantscelulaires,desmarqueursﬂuorescents
commerciauxsontdisponibles,spéciﬁquesdesmembranes,cytoplasmeouacidesnucléiques.Ils
apportentlegrandavantagedetraverserlesmembranesdecelulesvivantes.Undesplusconnus
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AnnexeC.Iluminationsdisponiblessurlebancde manipulation
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igureC.3–Iluminationparﬂuorescence.(a)Cheminoptique:leﬁltred’excitation
(i)sélectionneleslongueursd’ondequiiluminentl’échantilon(i).emiroirdichroïque(ii)
réﬂéchitcesrayonsàtraversl’objectif.aﬂuorescenceémiseesttransmiseparlemiroiretla
plagedelongueurd’onded’intérêtestﬁltréeparleﬁltred’émission(iv)avantd’atteindrela
caméra.(b)pectresd’excitationetd’émissiondelaG,adaptédeluorescencepectraiewer,
ifeechnologies.(c)pectresdesﬁltresd’excitationetd’émissionetdumiroirdichroïqueduset
demultiﬂuorescence,adaptédeChromaechnology.
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C.3. Microscopie de fluorescence
est le 4’-6’-diamidino-2-phénylindole (DAPI), capable de se lier fortement à l’ADN et de mar-
quer le noyau des cellules. Dans certains cas, nous avons marqué une protéine du cytosquelette,
l’actine, avec une étiquette fluorescente (GFP, pour Green Fluorescent Protein).
Comme les cellules sont vivantes et en suspension lors des expériences, il était nécessaire de
pouvoir observer plusieurs fluorescences en direct : le noyau (fluorescence bleue, émission à λ =
450-490 nm) et l’actine (fluorescence verte, émission à λ = 504 nm) par exemple. Pour cela, un
set de filtres dédié (Set 69000 "DAPI/FITC/TRITC", Chroma Technology) a été monté sur le
microscope avec des filtres d’excitation/émission et un miroir dichroïque dédiés à la multifluo-
rescence. En effet, comme le montre la figure C.3(c), le filtre d’excitation (en bleu) permet le
passage de 3 fourchettes de longueurs d’onde différentes, centrées à 402 nm (violet proche UV),
490 nm (bleu) et 572 nm (jaune). Ces longueurs d’onde sont reflétées quasiment totalement par
le miroir dichroïque (en vert, intensité relative du passage de ces longueurs d’onde à travers le
filtre proche de 0). Après illumination de l’échantillon, trois fluorescences sont récoltées simul-
tanément, grâce au filtre d’émission (en rouge), avec des pics centrés à 455 nm (bleu), 535 nm
(vert) et 632 nm (rouge-orangé).
Afin d’observer les trois fluorescences simultanément, une lampe développant une illumination
large spectre (de 350 à 700 nm) de 1950 lumens (ThorLabs, HPLS-30-03) est montée en amont.
Si l’illumination n’apporte pas une énergie suffisante, il faut accroître le temps d’acquisition de
la caméra, faisant baisser la fréquence d’images enregistrées. Par exemple, lorsque la lampe est
à 20 % d’intensité (pour simuler un éclairage de plus faible puissance), le temps d’acquisition
nécessaire pour obtenir une image convenable est d’environ 250 ms, soit une fréquence de de 4 à
5 ips. Le seuil pour qu’un film soit fluide pour l’oeil humain est de 24 ips. Avec cette lampe, on
peut donc enregistrer à une fréquence d’environ 20 ips, à pleine puissance (temps d’acquisition
de 50 ms).
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Annexe D
Méthode expérimentale pour
déterminer la capacité membranaire
Il est possible de calculer la capacité électrique de la membrane cellulaire en mesurant la
fréquence de coupure à différentes conductivités. Le coefficient directeur de la droite α (sur
un graphique avec σm en abscisse et r ∗ fx0 en ordonnée) est relié à la capacité électrique par
l’équation D.1.
Cmem = 1
pi.
√
2.α
(D.1)
Expérimentalement, la fréquence de coupure est simplement observée comme le moment où la
cellule n’est plus ni attirée ni repoussée par l’électrode. À faible voltage (V < 3 Vpp), la rotation
des cellules est minimisée, sans être totalement absente. Au final, la rotation des cellules est à
peine observée qu’à la valeur de la fréquence de coupure, ce qui facilite l’observation de cette
dernière, et la rend plus impartiale. La valeur de la fréquence de coupure est pondérée en fonc-
tion du rayon de la cellule.
Un exemple des mesures obtenues sur la lignée JURKAT est donné dans la figure D.1(a). La
fréquence de coupure est observée pour des conductivités allant de 10−3 à 10−2 S/m, sur 3 cel-
lules différentes. Après régression linéaire, la pente de la droite vaut αJURKAT = 26,9 ± 1,9 (R2
= 0,981).
L’expérience est répétée pour les autres lignées du premier groupe, HEK et PC3, et les moyennes
des fréquences de coupure sont tracées sur la figure D.1(b). Les pentes respectives de ces deux
lignées sont αHEK = 21,6±0,6 (R2 = 0,996) et αPC3 = 20,2±1,9 (R2 = 0,966). Selon l’équation
1.22, les capacités électriques de chaque lignée sont calculées et présentées dans le tableau D.1.
À partir de la modélisation de la fréquence de coupure par la mesure de la capacité mem-
branaire, les lignées peuvent être séparées. Les 3 lignées (HEK, JURKAT et PC3) ont une
capacité électrique Cmem propre à chacune, et la lignée PC3 (cancéreuse) est celle qui a la plus
haute. Expérimentalement, cela se traduit par la fréquence de coupure la plus basse. L’avan-
tage majeur de la mesure de Cmem est la modélisation du facteur de Clausius-Mossotti afin de
pouvoir prédire la fréquence de coupure. Un modèle mathématique a été réalisé sous Matlab
(MathWorks) pour tracer spécifiquement le facteur de Clausius-Mossotti d’une cellule, à partir
de la conductivité du milieu, la capacité électrique de la lignée et le diamètre mesuré par l’obser-
vation. On peut également appliquer le modèle sur une moyenne de taille d’un échantillon pour
Lignée JURKAT HEK PC3
Cmem (mF.m−2) 8,37 10,42 11,14
Table D.1 – Valeurs des capacités électriques des membranes de cellules JURKAT, HEK et
PC3.
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igureD.1–Mesuresexpérimentalesde Cmem.(a)Graphiquedelamesuredelafréquence
decoupurepourlalignéeURKAàdiﬀérentesconductivités,pour3celulesdiﬀérentespar
point.acapacitéélectriquedela membraneestcalculéeselonl’équation1.22oùαestle
coeﬃcientdirecteurdecettecourbe.(b) Moyennessur3celulesetrégressionslinéairesdela
fréquencedecoupurepourleslignéesHEK,URKAetC3.
calculerlafréquencedecoupuremoyennedelalignée.
Enconnaissantlavaleurexactedelafréquencedecoupure,ilestpossibledeséparer2types
decelulesmélangésensolution,eninduisantuneréponseàladiélectrophorèsediﬀérentepour
chaquetypedecelule.aﬁgureD.2(a)montrelefacteurdeClausius-Mossotticalculépourles
celulesHEKetURKAobservéesen(b).’actinedescelulesHEKestmarquéeàlaG,
pourpermettredelesdiﬀérencier.afréquencedecoupuredelaceluledelalignéeHEKvaut
14.103HzetceledelaceluleURKA32.103Hz.Ilexistedoncunefenêtreentrecesdeux
fréquencesdecoupureoùlescelulesontuneréponsediﬀérenteàladiélectrophorèse.aﬁgure
D.2(b)montrelaréponsedecesdeuxcelulesauxtroisfréquenceschoisies:
—à f5.103Hz:pourlesdeuxcelules,Re[CM(ω)]<0,lesdeuxlignéessontsans
surpriserepousséesdel’électrode(nDE).
—à f50.103:Re[CM(ω)]>0:lesdeuxlignéessontendiélectrophorèsepositive,et
attiréesversl’électrode.
—àunefréquenceintermédiaire,setrouvantdanslafenêtreentrelesdeuxfréquencesde
coupure,f20.103Hz:Re[CM(ω)]HEK>0etRe[CM(ω)]URKA<0.esdeux
celulesneprésententpaslamêmeréponseàladiélectrophorèse.
edeuxièmescénariodelaﬁgureD.2(b)montreeneﬀetquelaceluleHEKestattiréevers
l’électrodealorsquelaceluleURKAenestrepousséefaiblement.’étantaudépartpas
auplusprochedel’électrode,laforcedediélectrophorèsen’estpasmaximale,celaexpliquela
diﬀérencededistanceparcourueparlaceluleURKAparrapportàlaceluleHEK.
Enexploitantlesdiﬀérencesdespropriétésdiélectriquesdecesdeuxtypescelulaires,ilserait
possibledelesséparer.Unautremotifd’électrodespermettraitdedirigeruntypecelulairevers
uncanaldesortie,etledeuxièmeversunautrecanaldesortie,commeprésentéparGossetet
aldansleurrevuesurlaséparationdecelules[37].
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1
0,5
0
-0,5
103 104 105 106
réquence.(Hz)
Re[
C
M(
ω)]
HEKURKA
5.103 20.10350.103
t0 t0.+.5.sec
(a) (b)5.103
20.103
50.103
igureD.2–éparationde2typescelulaires.(a)facteursdeClausius-Mossotticorres-
pondantsauxcelulesHEK(enbleu)etURKA(envert)observéesexpérimentalement,(b)
DéplacementdescelulesURKA(celuledegauche)etHEK(celulededroite,ﬂuorescente),
après5secondesà3fréquencesdiﬀérentes.abarred’échelevaut20µm.
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Annexe E
Extinction de gènes
L’information codant pour les protéines est stockée dans l’ADN de la cellule, situé dans le
noyau (Figure E.1). Le gène correspondant à une protéine est copié en ARN messager (ARNm)
au cours de la transcription. Cet ARNm est transporté dans le cytoplasme de la cellule et la
protéine est synthétisée par les ribosomes au cours de la traduction. La protéine est ensuite
envoyée sur son lieu d’action (la membrane en l’occurence), via différents mécanismes regroupés
sous le terme "adressage". 1
Afin de perturber l’expression des protéines transmembranaires, plusieurs techniques étaient en-
visageables. L’extinction de gène par interférence ARN a été préférée au knock-out. Le knock-out
(rarement appelé invalidation génique) se base sur une technique de biologie moléculaire appelée
recombinaison homologue, où le gène initial de la cellule est remplacé par une copie incomplète
qui empêche l’expression du gène. Cette technique est fastidieuse à mettre en place, mais permet
par la suite d’obtenir une lignée cellulaire stable n’exprimant plus la protéine ciblée.
L’interférence ARN conduit à une baisse transitoire de l’expression de la protéine et est tech-
niquement beaucoup plus simple à réaliser. C’est au départ un mécanisme de base du fonction-
nement de la cellule, permettant de réguler l’expression des gènes en empêchant la traduction
de l’ARNm. En introduisant un ARN extérieur, il est possible de moduler "manuellement" l’ex-
pression du gène ciblé.
Pour cela, de petits ARN interférents (siARN, pour small interferent RNA) sont complexés
à un agent de transfection qui, de par sa nature lipidique, permet le passage des membranes
plasmiques sans la détériorer (par électroporation par exemple). Ces petits ARN double-brin
(une vingtaine de nucléotides) sont immédiatement pris en charge par un complexe protéique
(RISC, pour RNA-induced silencing complex ) qui les clivent en ARN simple brin. Ils viennent
reconnaître de manière très spécifique l’ARNm cible et se lient à la séquence complémentaire
présente sur cet ARNm (long de plusieurs dizaines à milliers de nucléotides, suivant le gène trans-
crit). La formation d’un ARN double brin enclenche un processus systématique de dégradation
de l’ARN, et empêche la traduction en protéine du gène codé. Les protéines déjà présentes dans
la membrane sont éliminées naturellement au cours du temps, et non remplacées puisqu’il n’y a
plus (ou très peu) de protéines disponibles nouvellement synthétisées.
1. Au niveau moléculaire, la synthèse de protéines et l’interférence ARN est plus complexe, mais n’a pas lieu
d’être présentée dans ce manuscrit.
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Figure E.1 – Modification de la concentration en protéines dans la membrane plas-
mique. Schéma explicatif de l’extinction de gène. Le fragment d’ARN pénètre dans la cellule, est
clivé en ARN monobrin. Il vient se lier spécifiquement à un ARNm, ce qui entraîne la destruction
immédiate de ce dernier, et empêche la traduction en protéine.
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Annexe
Mesuredelafréquencedecoupure
aprèsmodiﬁcationdelamembrane
esmesuresdelafréquencedecoupureaprèsmodiﬁcationdelamembrane,parvoiechimique
oubiologiquesontréaliséesparlaméthodederotation.esgraphiquesobtenuspourchacune
desmesuressontprésentésici.
alinomycine 2h 8h
uinine
érapamil
1h 2h
1h 2h
1h
.1 Modiﬁcationdelamembraneparvoiechimique
igure.1–RotationdescelulesHEKaprèsmodiﬁcationchimiquedelamembrane.
Graphesdelavitessederotationenfonctiondelafréquence,àσm2.10−2/maprèstraitement
àlavalinomycine(0,1µM),àlaquinine(200µM)ouauvérapamil(70µM).
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.2. Modiﬁcationdela membraneparvoiebiologique
.2 Modiﬁcationdelamembraneparvoiebiologique
R-6 10 nM 20 mM
R-M8
KCC3
10 nM 20 mM
10 nM 20 mM
émoin ipofectamine
.2.1 urlescelulestémoinsHEK
igure.2–Rotationdescelules HEKaprès modiﬁcationdela membranepar
extinctiondegène.Graphesdelavitessederotationenfonctiondelafréquence,àσm2.10−2
/maprèstraitementavecdessiARsciblantlesgènesR-6,R-M8etKCC3à10ou
20µM.etémoincorrespondàlafréquencedecoupuredescelulesaprèstraitementàla
lipofectamine.
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R-6 10 nM 20 mM
R-M8
KCC3
10 nM 20 mM
10 nM 20 mM
émoin ipofectamine
.2.2 urlescelulesnCap
igure.3–RotationdescelulesnCapaprès modiﬁcationdela membranepar
extinctiondegène.Graphesdelavitessederotationenfonctiondelafréquence,àσm2.10−2
/maprèstraitementavecdessiARsciblantlesgènesR-6,R-M8etKCC3à10ou
20µM.etémoincorrespondàlafréquencedecoupuredescelulesaprèstraitementàla
lipofectamine.
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Caractérisation électrocinétique de cellules humaines
Résumé : La connaissance et la compréhension des propriétés électrocinétiques des cellules
apportent de multiples applications en recherche biomédicale, comme le diagnostic et le suivi de
l’évolution d’un cancer. L’application de champs électriques alternatifs non-uniformes dans des
microsystèmes, et plus particulièrement la force de diélectrophorèse, permet de caractériser des
populations de cellules sans marqueur spécifique.
Nous avons tout d’abord mené une étude fondamentale pour décrire la réponse des cellules hu-
maines dans de telles conditions. La compétition entre les forces diélectrophorétique et électro-
hydrodynamiques (effets électrothermiques, électro-osmose) a été modélisée. La confrontation du
modèle à l’observation expérimentale du mouvement de telles cellules dans des canaux micro-
fluidiques comportant des électrodes micro structurées a été effectuée. À partir de cette étude,
une nouvelle méthode de détermination de la fréquence de coupure de cellules humaines sur un
nombre statistique de cellules représentant une population a été élaborée.
Ensuite, nous avons étudié les fréquences de coupure entre des lignées issues de différents tissus
épithéliaux (rein et prostate) ou de cellules circulantes. Il a été démontré que les fréquences de
coupure sont statistiquement différentes entre les lignées. Les méthodes développées ont ainsi
permis de mesurer les différentes signatures électriques de cellules cancéreuses de prostate à
chaque stade d’évolution du cancer.
Enfin, nous nous sommes intéressés à comprendre les mécanismes de polarisation des cellules
sous champ électrique alternatif. Nous avons modifié la membrane des cellules chimiquement ou
biologiquement pour comprendre l’origine moléculaire de la fréquence de coupure. Il a été mis en
évidence que la concentration en protéines et l’activité de certains canaux ioniques augmentent
significativement la fréquence de coupure des cellules.
En exploitant les effets de la diélectrophorèse sur les cellules, il devient possible de caractériser
finement leurs propriétés diélectriques, et de proposer à plus long terme de nouvelles technologies
de détection et de diagnostic.
Mots-clés : caractérisation, cellules, diélectrophorèse, membrane plasmique, propriétés diélec-
triques.
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Electrokinetic characterization of human cells
Abstract : Measuring and understanding cells’ electrokinetic properties bring several appli-
cations in the biomedical field, like the diagnosis and the monitoring of cancer diseases. The
application of alternative non uniform electric fields in microsystems, in particular the dielec-
trophoretic force, allows a label-free characterization of cell populations.
In this Thesis, a comprehensive study has been established to describe the response of human
cells in non-uniform AC fields. We have modeled the competition between dielectrophoresis
and electro-hydrodynamical forces (electrothermal effects, AC electro-osmosis). This model was
compared to the observation of cell motions in microfluidic channels with structured electrodes.
We have established a new method to determine the crossover frequencies of human cells on a
statistically relevant number of cells, which represents a population.
Then, the Clausius-Mossotti factor of cell lines has been measured, from different epithelial tis-
sues (kidney, prostate) or circulating cells. We have demonstrated that the crossover frequencies
are statistically different between these lines. This method has been used to monitor the different
electrical signatures of prostate cancer cells at each grade of cancer.
Finally, we have focused on the polarization process of cells regarding the electric field. We have
modified chemically and biologically cell membranes to understand the molecular origin of the
crossover frequency. The membrane proteins depletion and the activity of some ion channels
significantly increase the cell crossover frequency.
By taking advantage of the dielectrophoretic response of cells, it becomes possible to characte-
rize their dielectric properties and to develop new technologies for cancer detection and diagnosis.
Keywords : Characterization, cells, dielectrophoresis, plasma membrane, dielectric proper-
ties.
118
